Document 4. Procés-verbal des discussions

PROCES VERBAL

Des discussions relatives a 1’étude du PLAN de BASE sur
le projet de renforcement des équipenents médicaux pour deux
hépitaux centraux du CAMEROUN (HOpital central de Yaoundé et
Hépital Laquintinie de Douala )

En réponse a la reguéte introduite par le
Gouvernement de la République du Cameroun concernant le projet
de renforcement des équipements médicaux pour deux hépitaux
centraux du Camerocun (HOpital central de Yaoundé et Hépital
Laguintinie de Douala ) ci-aprés désigné le " PROJET " dans le
cadre de la coopération financiére non-remboursable, le
Gouvernement du Japon a décidé de réaliser une étude de Plan de
base du Projet et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale
ci~aprés désignée la "JICA" a envoyé une mission d/étude ci-apres
désignée la "MISSION" & cet effet au Cameroun ; cette MISSION
;conduite par le Docteur SHUZO KANAGAWA ,de la Division de 1la
Coopération Internationale au Centre Hospitalier National , Chef de
mission, a séjourné au Cameroun du 5 au 21 octobre 1992.

La MISSION a effectué une série de visites et a tenu des
séances de travall avec les responsables camerounais concernés.

A l1l’issue de ces visites et rencontres, les deux parties
ont convenu de ce qui suit et ont établi et signé le présent proces
verbal.,
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1- OBJET du PROJET

Le présent projet a pour objet le renouvelement ou
le renforcement des équipements médicaux des hdpitaux intéressés
afin de leur permettre d'assurer des prestations en quantité et en

qualité suffisantes.

2- SITES du PROJET

Les sites faisant 1'objet du présent projet sont:
_ l'hépital central de Yaounde
~ 1'hépital Laguintinie de Douala

3 -CONTENU de la DEMANDE

X Les équipements médicaux seront fournis aux hopitaux
ci-dessus en fonction des services prioritaires suivants:
a)Hopital centzal de Yaoundé
- maternité
~accueil et urgences {achevement du batiment en
Juin 1993 )
- stomatologjie
cardiologie(équipement de diagnostic)
endoscepie
b) Hépital Laguintinie de Douala
maternite.
radiologie
bloc opétratoire
ophtalmplogie
stomatologie
T cardiologie{ diagnostic et endoscopie )}
, c) l'interventlan des-autres bailleurs de fonds
tiendra compte du présent Projet. -
d) la partie Camerounaise s'engage a fournir a la

partie japonaise :

[ I |

- le planning d'exécuttion du batiment accueil

et urgences de 1'Hopital central-‘de Yaoundeé.
- le plan de l'ouvrage.

4- ORGANISME d'EXECUTION

ILe Ministére de 1y santé publigue du Cameroun est

responsable de 1'exécution du Projet.
I1_ assurera articulier 1'exploitation et

. . . an_'?
l'entretien des équipements fouIrnis.
5-DISPOSITIONS PARTICULIERES

a) le remplacement des équipements en panne du fait de
l'absence de maintenance ne peut &tre réalisé dans le cadre du

Projet.

. b} les couts H’exploitation, g'entretien et de
fourniture de piéces de rechange,doivent e&tre couverts par

l'organisme d'exécution du Projet. ) .
la maintenance des équiperients peut étre assuree

c
par 1'hépital %énéficiaire, par le ministére de la santé publigue

ou enfin par une entreprise spécialisée. . . e e =
d) en cas de choix d'une entreprise spécialisece, un

contrat de maintenance devra étxre signé et transmis a la partie
japonaise avant l'expjiration de -la périvde de garantie.

e) si 1e1::s propositiongde 1‘&1;@:1@ c?ifférent_du contenu
de la demande , les deux parties Brenbiiendront aux propositions
finales de 1'étude du PLAN da ﬁ&ﬁt.;’f—“\ Q&%%\
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6~RAPPORT D'UTILISATION

La partie camerounaise fournira a la partie japonaise

un rapport annuel d’'utilisation des équipements fournis.
7-MODALITES de coopération financiére non-remboursable du

JAPON,
La partie camerounaise a pris connaissance des

a
modalités ée coopération financiéré non-remboursable.

b) la partie camerounajise s'engage A& prendre toutes
dispositions utiles pour l'exécution rapide du PROJET. (CF Annexel

8-DUREE DE L'ETUDE
a) la mission séjournera au Cameroun jusqu'au 21 octobre

1992,
b)le rapport.final sera remis & la partie camerounaise
avant le 28 février 1993.
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ANNEXE

DISPOSITIONS A PRENDRE PAR LA PARTIE CAMEROUNAISE

i-fournir les documents et toutes les informations requis pour
la réalisation du projet. '

2-durant l'exécution du Projet,fournir des magasins installations
provisoires pour mettre & l'abri les équipements.

. 3- assurer le déchargement et ie dédouanement rapides des
equipements aux ports de débarquement du Cameroun et leur transport
a l'intérieur du pays des produits achetés par le Don,

, 4-exonérer les nationaux japonais des dreoits de douane,des taxes
intérieures et d'autres charges financiéres qui pourraient étre

imposées par le Gouvernement Camerounais a l'é€gard de la fourniture
des produits et des srvices effectués en “vertu des contrats

varifiés.

5- fournir des facilités administratives aux Japonais travaillant
dans le cadre du contrat de <fourniture et de services des
équipements approuvés lorsqu'ils entrent et habitent au Cameroun
pour leur travail. la partie camerounaise, . N

6-selon l'arrangement bancaire, payer les charges & la bangue
japonaise agrée 's'occupant des palements pour’ le compte du
Gouvernement camerounais. '

7-prendre en charge tous les coilits d'exécution du Projet non
imputables & la coopération financiére non-remboursable, notamment
les travaux dfaménagement des locaux de destination des
equipements, les amenés d'électricité et d'eau ...etc

¢~ disposer des homologues , imgnieurs et techniciens proprement
chargés du Projet.

_9-entretenir "et wutililiser correctement et efficacement les
équipements achetés dans le cadre des contrats approuvés.




Document 5. Fonctionnement des équipements médicaux
(existants dans l'hdépital central de Yaoundé)

A) Fonctionnement C) Fréquence d'utilisation

A: Bon 1: Utilisation trés fréquente et

B: Utilisation possible malgré efficace
des pannes de certaines 2: Souvent utilisé en fonction
fonctions des nécessités

C: Impossibilité de fonctionnement 3: Utilisé de temps en temps en
en raison de pannes ou de tant qu'équipement de réserve
dommages. En demande de réparation. 4: Rarement ufilisé

D: Impossibilité totale de réparation 5: Inutilisé

en raison de pannes ou de dommages.

B) Entretien
a: Effectué par le département de maintenance des équipements médicaux
b: Effectué par le département de maintenance de 1'hépital
{département eélectrique)
c: Effectué par le département de maintenance de !'hépital
(département mécanique) | -
d: Effectué par le fabricant ou suivant un contrat de maintenance

e: Autres

1. Endoscopie

Fréguence
Désignation Fonctionnement | ,» ... .. Entretien ] Origine Observations
d utilisation
Stérilisateur & sec A 1 a France
Table d' examen A 1 a France
Scialytique A 2 a Japon Une ampoule grillée parmi les
cing,
Table d’ opération A 2 a France Fabriqué par MARZET
¥icroscope chirurgical A 2 Allemagne | Fabriqué par ZEUSS
Appareil d aspiration B 4 a Royaume Uni | Fabriqué par ESHAHAN
électrique
Bronchoscope B 2 e Allemagne Fabriqué par RIWO, extrémité
' bronchoscope inutilisable
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2. Département de diagnostic cardiaque

Fréquence
Désignaticn Fonctionnement 4 utilisation Entretien | Origine Observations
Electrocardiographe A 1 Allemagne Fabriqué par SIEMENS
Electrocardiographe D 5 Royaume Uni | Fabriqué par SEWARD, en pamne
depuis deux ans
Endoscope C 5 e Allemagne Fabriqué par STORZ, source
lumineuse en panne
Illvninateur de film A 2 a France Fabriqué par VARAY
fluorescent
Stérilisateur a sec B:-D 5 a France Fabriqué par THENOT
(2 unités)
Respirateur artificiel C ) e Royaume Uni | Fabriqué par KONTRON, sans
(2 unités) connexions
Dafibrillateur D 5 e Royaume Uni | Fabriqué par KONTRON
Electrocardiographe D 5 e Royaume Hni | Fabriqué par KONTRON, en panng
{2 unités) depuis cing ans
Aspirateur automatique D 5 France Fabrigué par SOMASERINGUE
Aspirateur D 5 France Fabriqué par DOLLEY
Aspirateur D 5 France Fabriqué par CURADIA
3. Département dentaire
Fréquence
Désignation Fonctionnerent  utilisation Entretien | Origine Observations
Unité dentaire
Type A (1 unité) B 2 Italie Fabriqué par EAYO
Type B (1 unité) B 4 a France Fabriqué par QUETIN, appareil
de plus de 15 ans
Type € (1 unité) 'B 2 a Italie Fabriqué par DENTALMATIC
Appareil radiographique
dentaire
Type A (2 unités) A 2 France Fabriqué par TROPHY
Type B (1 unité) C 5 Pays-bas Fabriqué par PHILIPS
Processeur manuel de B 2 Pays-bas Fabriqué par PHILIPS
film
Stérilisateur 4 sec C 5 a Allemagne Fabriqué par SHCOLTES
Stérilisateur d sec A p a France
4. Département prématurés
Fréquence
Désignation Fonctionnement 4 utilisation Entretien | Origine Observations
Incubateur
Type 4 (9 unités) B-C 1 a France Fabriqué par MMS, résistance

et thermostat en panme
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4. Département prématurés

Fréquence
Désignation Fonctionnenent & utilisation Entretien | Origine Observations
Incubateur
Type B (2 unités) B+C 2 France Fabriqué par NEDIPREEA
Type C (2 unités) B-C 1 France Fabriqué par WMS, résistance
et socle détériorés
Réfrigérateur (2 unités) A 1 Italie Fabriqué par ZANOSSI
Stérilisateur i sec A 1 France
hppareil d aspiration R 4 France Tube brisé
électrique
Appareil d aspiration B 3 a France Fabrigué par KITETT
électrique
Pése-hébe A 1 a Allemagne | Fabriqué par SECA
h, Département externe (salle d' opération d’ urgence)
Fréquence o .
Désignation Fonctionnement d utilisation Entretien | Origine Observations
Stérilisateur & sec A 2 France Fabrigué par THENOT
Table d’ examen A i France
(2 unités)
6. Département chirurgie
Fréquence
Désignation Fonctionmement | ,, ... , Entretien | Origine Observations
d vtilisation
Scialytique B 1 a France
Scialytique C 5 France Ampoule manquante
Appareil d aspiration B 5 a France Fabriqué par ATNOS
électrigue (2 unités)
Appareil d' anesthésie D b a France Fabriqué par ATH PESTY,
appareil de plus de 20 ans
Appareil {' anesthésie D 5 a Danemark Fabriqué par DAMECA
Scialytique A 1 a France Fabriqué par ¥ASO
Scialytique D 5 a France Aapoule manquante
I1luminateur de film A 1 a France Fabriqué par ELLA
luorescent (2 wnités)
Stérilisateur & sec A 1 France Fabriqué par THENOT
Autoclave A 2 France Fabriqué par AGIF
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7. Département obstétrique-

gynécologie

Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Table d' examen
Type A (3 unités) A 1 a France
Type B {2 unités) A 1 a France
Scialytique A 1 a France Fabriqué par BBT
Scialytique A 1 a Etats-Unis | Fabriqué par DAZOR
INuninateur film A 1 a France Fabriqué par ELLA
fluorescent (2 unités)
Pése-personne A 1 a Etats-Unis | Fabriqué par DETECTO
Réfrigérateur A 2 Ttalie Fabriqué par INDESIT
Appareil d aspiration D b a Etats-Unis | Fabriqué par DERKERY
électrique
Stérilisatenr 4 sec C 5 France En panne depuis un mois
Table d' accouchement B 1 France Vétusté et rouillé
{6 unités)
Pase-bébs A 1 a France Fabriqué par TESTAT, modéle
vieux de vingt ans
Aspirateur A 1 a France Fabrigué par ATOMIZOR
Balance A i ) Etats-Unis | Fabriqué par DETELTO
Sphygmomanométre A 1 a Allemagne
Réfrigérateur A 1 a Allemagne Hodele vieux de plus de vingt
ans
Stérilisateur par D 5 a France Fabriqué par HYCO
ghullition
Table d opération B 4 France Fabriqué par MARZET
Table d' opération B 1 France
Table d’ opération A 2 a France Fabriqué par VELLER
Scialytique
Type A (1 unité) C 5] a France Fabrigué par ANGENIEVX
Type B (4 unités) A-C 1.5 a Canada Une des ampoules manqguante
Type C (1 unité) A 2 a Etats-Unis | Fabrigué par WILMOT CASTLE
RBespirateur artificiel D ) a France Fabriqué par ATM
Appareil de laparotomie B 2 a Etats-Unis | Fabriqué par KLI
Incubatenr (2 uniiés) D 4 a France Fabriqué par MEDIPREMA
Pispositif de traitement D 4 a France Fabriqué par MEDIPRENA
des nouveaux-nés
Table d' accouchement A 1 a France
Sphygmomanometre A 2 France Hodsle vieux de plus de vingl
ans
Stérilisateur & sec D 5] France Fabriqué par THENOT
Pése-héhé C 5 Roumanie Fabriqué par BALANTA
Pése-personne D 5] Allemagne Fabriqué par SECA
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8. Département radiologie

Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Appareil radiographique B 1 d Pays-bas Fabrigqué par PHILIPS
Appareil échographique B 1 d Etats-Ynis | Fabrigué par ATL/ADR
Appareil de diagnostic A 1 d Allenagne Fabriqué par SIEMENS
&chographique mcbile
I1luninateur de film
fluorescent
Type A {4 unités) A*B 1.3 France Fabriqué par ELLA
Type B (1 unité) A 1 a France Fabriqué par CGR
4. Département ophtalmologie
Fréquence ' )
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Gbservations
Microscope avec lampe & fente
Type A (1 unité) B 1 a Allemagne | Fabriqué par CARL ZEISS,
ampoule en panne
Type B (1 unité) B 2 Suisse Hodele vieux de vingt ans
Type ¢ (1 wité) A 2 Japon Fabriqué par TAaGI,
seni~automatique
Kératométre
Type A (1 wmité) A 1 a Allemagne Fabriqué par EYCO
Type B (1 unité) A 1 a Japon Fabriqué par TOPCON
Scialytigue A 1 a France ¥odele vienx de trente ans
Scialytique D 5 a France Fabriqué par BBT
Table d opération A 1 a France Fabrigué par ¥ATHIEU
Microscope chirurgical A 1 a Japon Fabriqué par TAAGI,
sans source lumineuse
Appareil de cryostat
pour ophtalmologie B 1 a Italie Fabriqué par OFTICON
Appareil d' anesthésie D 5 a France Fabriqué par SOCIETE MINERVE
Aspirateur B 5 a France
Stérilisateur 4 sec B 2 a France Fabriqué par THENOT
10. Salle de dialyse
Fréquence
Désignation Fonctionnement | , ... .. Entretien i Origine Observations
d' utilisation
Appareil de dialyse
Type A (2 unités) A 2 a Allemagne | Fabriqué par FRESENIUS,
thermostat en panne
Type B (5 unités) D 5 a France Fabriqué par ORGANG TEKNICA
Type C (1 unité) D 5 a Rovauge Uni | Fabriqué par DYLADE
Stérilisateur 3 sec A 1 a France Fabriqué par THENOT
Balance B 2 a Allemagne Fabriqué par SECA
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11. Départenent d' examens cliniques

Désignation

Fonctionnement

Obgervations

Stérilisateur 4 sec
Stérilisateur & sec

Stérilisateur & sec

Spectophotométre
Type A {1 unité)
Type B (1 unité)

Incubateur
Type A (1 unite)
Type B (1 unité)
Type C {1 unité)
Type D (1 unite)

Agitateur de mélange
Type A (2 unités)
Type B (1 unité)

Centrifugeuse
Type A (1 unité)
Type B (1 unité)
Type C (1 units)
Type D (1 unité)

Réfrigérateur pour sang
Type A (1 unité)
Type B (1 unitg)

Type C (1 unité)
Hicroscope

Type & (1 unité)

Type B (1 unité)
Pase-personne
Refrigérateur (2 unités)
Réfrigérateur
Congélateur
Photométre lumineux

A
D
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Fréquence . . o
& utilisation ntretien | Origine
1 a Allemagne
5 a France
5 a France
1 a Autriche
1 a France
1 a France
1 a Royaume Uni
2 a France
1 a France
1.5 a France
3 a France
1 a France
5 a France
5 a France
1 2 Allemagne
2 a Royaume Uni
15 France
1 a France
1 a France
1 a Japon
1 a France
1 i Italie
1 a Cazeroun
1 a France
1 a {talie

Fabriqué par MEMMERT
Fabriqué par THENOT, modele
vieux de plus de vingt ans
Fabrigué par THEROT,
en panne depuis un an

Lampe en mauvais état
Fabriqué par JOYAN

PASTEUR
GRANT
STALABO
L. CARTEAU

Fabriqué par
Fabriqué par
Fabriqué par
Fabriqué par

BIOBLOCK
JEAN ROBIN

Fabriqué par
Fabriqué par

P-SELECTOR
JOVAN
DAEON
DESAGA

Fabriqué par
Fabriqué par
Fabriqué par
Fabriqué par

Fabriqué par JESETT
Fabriqué par SAGIMCU,

en panne depuis dix ans
Fabrigué par BONNET

Fabriqué par LABOVER
Fabriqué par OLYUPUS
Fabriqué par SECA
Fabriqué par INDESIT
Fabriqué par FAEM
Fabriqué par FACIS
Fabriqué par BIOTECNICA
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12. Département chirurgie

Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Bistouri électrique B 2 France Fabriqué par DOLLEY
Scialytique D 5 a Royaume Uni | Fabriqué par BBT
Appareil d’ aspiration
élecirique A 1 a France Fabriqué par DOLLEY
Iliuminateur film
fluorescent A 1 a France CGR
Table d' examen A 1 a France Hodéle vieux de dix ans
Table d' examen A 1 a France Modele vieux de vingt ans
Sphygnomanonétre A 1 a France Fabriqué par SPENGLER
Sphygmormanométre
(2 unités) 1)) 5 a France ¥odele vieux de vingt ans
Stérilisateur a sec A 1 a France Fabriqué par THENOT
13. Département physiothérapie
Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Générateur ultrasons D 5 a France Fabriqué par E. 1.5,
en panre depuis 1979
Appareil 4 infrarouge A 1 France Fabrigué par ETH
Balance B 1 France Fabriqué par SECA
Appareil de massage
cardiaqgue D 5 France Fabriqué par MARNANDE
Bicycletie ergométrique A 1 a France Fabriqué par NF
Appareil de
réabilitation des coudes A i a France Fabriqué par ¥F
14. Département cancérologie
Fréquence
Désignation Fonctionnement d utilisation Entretien | Origine Observations
utilisatio
Réfrigérateur A 2 Cameroun Fabriqué par FAEM
Stéerilisateur & sec A 1 France Fabriqué par THENOT
ih. Département pharmacie
Fréquence
Désignation Fonctionnezent J utilisation Entretien | Origine Observations
Adoucisseur 4 eaun A 1 a France Fabriqué par PROLABO
Stérilisateur & sec A 4 a France Fabriqué par THENOT
Balance 4 plateaux A 1 a France Hodéle vieux de ‘trente ans
Agitateur de pélange A 0 a France Modéle vieux de trente ans
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Document 5. Fonctionnement des équipements médicaux
(existants dans 1'hépital de Laguintinie)

A) Fonctionpement GC) Fréguence d'utilisation
A: Bon I: Utilisation trés fréquente et
B: Utilisation possible malgré des efficace
pannes de certaines fonctions 2: Souvent utilisé en fonction des
C: Impossibilité de fonctionnement nécessités
en raison de pannes ou de 3: Urilisé de temps en temps en tant
dommages. En demande de qu'équipement de réserve
réparation. 4; Rarement utilisé
D: Impossibilité totale de 5: Inutilisé

réparation en raison de pannes
ou de dommages.

B) Entretien

a: Effectué par le département de maintenance des eéquipements médicaux

b: Effectué par le département de maintenance de 1'hépital
{département €lectrique)

c: Effectué par le département de maintenance de l'hdpital
{département mécanique)

d: Effectué par le fabricant ou suivant un contrat de maintenance

e: Autres

1. Endoscopie

Fréquence
Désignation Fonctionnement | . ... .. Entretien | Origine (hservations
d uwtilisation
(astroscope A 1 a, e Japon Fabrigué par OLYMPUS,
matériel appartenant & un
autre établisement
Aspirateur A 1 a France Fabriqué par ATOMISOR
2. Département de diagnostic cardiaque
Fréquence
Designation Fonctiomnement | ., ... .. Entretien | Origine {hservations
B d utilisation
Tliwminatenr de filn A 1 & (France | Fabriqué par FEHL
fluorescent
Electrocardiographe _
Type 4 (1 unite) A 1 e Pays-bas Fabriqué par PHILIPS
Type B (1 unité) A 1 e Pays-bas Fabriqué par PHILIPS
Réfrigérateur A 1 a Cameroun Appareil livré il y a vun an
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3. Département dentaire

Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Unité dentaire
Type A (2 unités) B-C 4.5 a ltalie Fabriqué par FOA SBL,
micromoteur et turbine & air
détériorés
Type B (1 unité) B 2 a France Fabriqgué par QUETIN, lampe

détériorée, réglage en

hautenr impossible
Type C (1 unité) A 1 a Italie Fabriqué par STGDIO UNO

Réfrigérateur A 1 a Cameroun Fabrigué par FABTEUR

4. Département prématurés

Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Incubateur
Type A (4 unités) D 5 a France Fabriqué par MMS, thermostat
| et résistance en panne
Type B (2 unités) |} 5 a France Fabriqué par NS
Stérilisateur a sec A 1 France Fabriqué par THENOT
Balance A 1 a Italie Fabriqué par BILANCE SAUS
5. Département chirurgie
Fréquence
Désignation Fonctionnement { , ... . Entretien | Origine {Observations
d’ utilisation
Stérilisateur vapeur
haute pression
Type A (1 wnité) A 1 : a France Fabriqué par LEQUEUX,
‘ minuterie en panne
Type B (2 unités) D 5 a France Fabriqué par LEQUEUX, en

panne depuis plus de dix ans
Table d' opération '

Type A (1 unité) B 2 a France .

Type B (1 unité) B A a France Fabriqué par VELLER,
dispositif hydraulique en
panne

Type C (1 unité) A 1 a France Fabriqué par TASSERIT

Type D (1 unité) B 3 a Royaume Uni | Fabriqué par TRICOMED

Scialytiaue : '
Type 4 {1 unité) B 2 a Royaume Uni | Fabrique par APOLLON, trois
' appoules grillées
Type B (1 unité) C 5 a France Fabrigué par BBT

~126—-



5. Département chirurgie

. Fréquence
Désignation Fonctionnement . tilisé tion Entretien | Origine Observations
Scialytique
Type C (1 unité) A 3 a Italie Fabriqué par ¥OLVEND
Type D (1 mité) A 1 a France Fabriqué par GALLOA
Type E (1 unité) B 5 a France Nodele vieux de plus de
vingt ans
Stérilisateur & sec A i a Espagne Fabriqué par TITANDX
Appareil d' anesthésie
Type A A 1 a France Fabriqué par ROBERT &
CARRIERE
Type B B 2 a Royaure Uni { Fabriqué par TRICOMED,
soupape de commutation du
masque détériorée
Type C C 3 a Ttalie Fabriqué par KONTRON
Bistouri électrique D 5 a URSS ¥odele vieux de plus de dix
ans
111uninateur filn AC 1.5 a | France Fabriqué par ELLA
fluorescent (2 unités)
I1luninateur file C 5 a France Fabriqué par YARAY
fluorescent (2 unités)
Aspirateur A 1 a France Fabriqué par DOLLEY
6. Département obsiétrigue-gynécologie
Fréguence
Désignation Fonctionnement | ,, ... . Entretien | Origine Observations
: d utilisation
Table d’ accouchement A 1 a Cameroun -
(11 unités)
Pese-béhé A i Rovaume Uni | Fabriqué par WAYMASTER
Table d’ opération B 2 France Fabrigué par TASSERIT
Scialytigue B 2 a France Hodele vieux de plus de vingt
ans
Aspirateur
Type A (1 unité) C 5 a France Fabriqué par SPIRADION
Type B (1 unité) B 2 a Allemagne | Fabriqué par TUV
Appareil & anesthésie B 2 a France Fabriqué par CREC
Stérilisateur & sec D 5 a Espagne Fabriqué par TITANOX,
thermostat en panne
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7. Département radiologie

Fréquence
Désignation Fonctionnement 4" utilisation Entretien | Origine Observations
Appareil radiographique A 5 d France Fabrigué par CGR, tube
avec téléviseur radiographique remplacé il
y a trois ans
Appareil radiographique
Type A (1 unité) A 1 d France Fabriqué par CGR
Type B (1 unité) A 1 d Pays-bas Fabriqué par PHILIPS
Processenr automatique A 1 a Etats-Unis. | Fabriqué par KODAK, rouleau,
etc. remplacé plusieurs fois
8. Département ophtalmologie
Fréquence
Désignation Fonctionnement d' utilisation Entretien | Origine Observations
Kicroscope avec lampe
a fente
Type & (1 unité) D 5 a Suisse Fabriqué par HAAG-STREITBERN,
en panne depuis un an
Type B (1 unité) A 1 Japon Fabriqué par TOPCON
Type C (1 unité)} C 5 Allemagne | Fabriqué par CARL ZEISS,
modéle vieux de plus de
quinze ans
Tvpe D (1 vnité) A 1 a AMlemagne | Fabrigué par CARL ZEISS
Astigmatonétre .
Type A {1 unite) B 2 Suisse Fabriqué par HAAG-STREITBERN
Type B {1 wnité) A 1 Suisse Fabriqué par HAAG-STREITBERN
Kératométre
Type A {1 unité) A 1 Japon Fabriqué par TOPCON
Type B (1 unité&) B 2 a Japon Fabriqué par TOPCON,
' source lunineuse détériorée
Projecteur pour examen
Type A (1 unite) A 1 ] Japon Fabriqué par TOPCON
Type B (1 unité) A 1 a Japon Fabriqué par TOPCON
Périmdtre A 2 a Suisse Fabriqué par HAAG-STREITBERK
Table d opération A 1 a France Fabriqué par ¥ARZET
Kicroscope chirurgical A 1 a Suisse Fabriqué par WILD
Appareil de cryostat A 1 a Italie Fabriqué par OPTICON,
pour gphtalmologie nodéle vieux de plus de
' dix ans
Stérilisateur & sec A 1 a Italie Fabriqué par TITANOX
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9, Département oto-rhino-laryngologie

Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Scialytique B 2 a France Fabriqué par BBT, nodéle
vieux de plus de vingt ans
Respirateur artificiel
Type A C 3 a France Fabrique par AIR LIQUIDE
Type B B 2 a France Fabriqué par RCD
Table d opération B 2 a France Fabriqué par MARZEF
Appareil d' aspiration A 1 a Royaume Uni | Fabriqué par AE & OS0L
électrique PRODUCT
Appareil d aspiration B 2 a France Fabriqué par ATOMISOR
électrique
Bistouri électrigue A 1 France Fabriqué par DOLLEY
Réfrigérateur A 1 Cameroun Fabriqué par THERMOR
Illuminatevr film B 2 France Fabriqué par ELLA
fluorescent
Stérilisateur & sec B 2 a Ttalie Hodele vieux de plus de
dix ans, therpostat en panne
Table d' exanen A 1 Allemagne Fabrigué pai SCH¥ITZ
Bronchoscope A 1 Japon Fabriqué par OLYMPUS
10. Département d examens clinigues
. Fréquence
Désignation Fonctionnement d utilisation Entretien | Origine Observations
Hicroscope
Type A B 1 a Allemagne | Fabriqué par CARL ZEISS
Type B B 1 a Allemagne | Fabriqué par CARL ZEISS
Type C B 1 a Allemagne | Fabriqué par CARL ZEISS
Stérilisatenr & sec B 2 a France Fabriqué par THENOT
Table d' exanen C 5 a France ¥odele vieux de plus de
vingt ans
Réfrigérateur
Type A {1 unité) A i a France Fabriqué par SUPERSER
Type B (1 unité) A 1 a France Fabriqué par SAUTER
Type € (1 unité) A 1 a France Fabriqué par GENERAL
Type D (1 unité) A 1 a France Fabriqué par WESTINGHOUSE
Centrifugeuse
Type A (1 unité) D 5 a Allemagne | Fabriqué par HERAEUS
Type B (1 unité) A 1 Allemagne Fabriqué par MEMMERT
Type C (1 unité) C 5 France Fabriqué par BIOBLOCK
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10. Département d' examens cliniques

Fréquence
Désignation Fonctionnement & utilisation Entretien | Origine Observations
Analyseur chimique
automatique
Type A (1 unité) D 5 a Etats-Unis | Fabriqué par COULTER
Type B (1 unité} A 1 Royaume Uni | Fabriqué par BRDR,
remplacement du filtre
nécessaire
Analyseur de glycose D 5 a Etats-Unis | Fabriqué par BECKHAN
Analyseur d urine D 5 a Etats-Unis | Fabriqué par BECKMAN
Balance & plateau C 5 a Allenagne Fabriqué par METTLER
Stérilisateur 4 sec D 53 a Allemagne Fabriqué par MEMNERT
Agitateur de mélange
Type A (3 unités) A-C 1.4 a France Fabriqué par BIGBLOCK
Type B {1 unité) D 5 a France Fabriqué par PROSCIENCE
Type C (1 unité) A 1 a France Fabriqué par BIOBLOCK
Type D (1 unité) A 1 a Allemagne Fabriqué par LSE
Adoucisseur d' eau A 1 a France Fabriqué par AQUATRON
Réfrigérateur pour sang A 1 a Etats-Unis | Fabriqué par JEWETT
11. Pédiatrie
Fréquence
Désignatiop' Fonctionnement { utilisation Entretien | Origine Observations
Stérilisateur a sec A 1 France Fabriqué par THENOT
Appareil d'aspiration B 2 France Fabrique par ATOMIZOR
-t électrique
Réfrigérateur
Type A (2 unités) A 1 a France Fabriqué par SAVTER
Type B (1 unité) A 1 a France Fabriqué par GRAHME
Balance pour enfants A 1 a Allemagne | Fabriqué par SELA
Balance pour enfants B 1 a Allemagone | Fabrigué par SELA
12, Département chirurgie
Fréquence - :
Désignation Fonctionnement | , ... .. Entretien | Origine Ohservations
d utilisation
Réfrigérateur A 1 a Cameroun Fabrigué par THERMOR
(2 unités) '
Stérilisateur & sec A 1 a france Fabriqué par THENOT

(2 unités)
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13. Médecine interne

) Fréquence

Désignation Fonctionnement | . ... .. Entretien | Origine Observations

d utilisation 7
Stérilisateur 4 sec A*B 1.3 a France Fabriqué par THEROT
{2 wnités)
Balance A 1 Allemagne Fabrigué par SELA
Balance (2 unités) B 2 France Fabriqué par TESTUT
Table d' examen A 1 a France Modeéle vieux de plus de
(2 unités) dix ans
I1luminateur film C 5 a France Fabriqué par ELLA
fluorescent
Réfrigérateur A 1 a Cameroun

14. Département neurologie
) ) Fréquence

Désignation Fonctionnement ! . ... . Entretien | Qrigine Observations

d utilisation
Refrigérateur B 5 Cameroun
Stérilisateur 4 sec B 5 a France Fabriqué par THENOT

15. Département pharmacie

Fréquence X
Désignation Fonctionnement | ,, ... . Entretien | Origine Observations

d utilisation
Réfrigérateur (2 unités) A 1 Caneroun Fabriqué par SUPERSER
Réfrigérateur (2 unités) B 2 France Fabriqué par SAVIER
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