3-2-2  Estudio sobre los Términos Solicitados
{1) Necesidad y Justificacién del Proyecto

La poblacién de escasos recursos ccondmicos que ocupa una gran mayoria de la
poblacién nacional, acude principaimente'a los hospitales piblicos que ofrecen la
atencién médica. Los siete hospitales seleccionados para el presente Proyecto,
constituyen hospitales de referencia policlinicos para los centros (tipo “B”} y puestos
de satud distribuidos enlas diferentes zonas del pais. Enotras palabras, ofreciéndoles
un alto nivel de atenciones que mcIuye la terapia quirdrgica y rehabilitacion fisica. Sin
embargo, en realidad, sus funciones se han visto sumamente deterioradas a causa dela
falta financiera y fisica derivada de su situacién ccondmica.

Mediante el suministro de los equiposmds urgentes y necesitados, se habra recuperado
el nivel de servicio médico de los centros seleccionados, permitiendo brindar mejores
atenciones a la poblacién como centeos médicos nucleares de cada regién.

Por otro lado, el Proyecto servird de apoyo al Plan de Desarrollo Educativo y Sanitario
referido anterionmente, a través del suministro de equipos, colaborando a recuperar y
consolidar las funciones médicas de estos hospitales, lo que contribuird y apoyara
lateralmente a alcanzar los objelivos propuestos por el Gobierno de Guatemala dentro
del Plan Nacional de Desarrollo Sanitario. En'consecuencia, a juzgar por las metas
planteadas, se considera plenamente justificable y necesaria la implementacién del

presente Proyecto.

(2) Componentes y Equipos Periféricos del Proyecto
Se seleccionardn como componentes del Proyecto los equipos bisicos que permitan
ofrecer tas atenciones de las enfermedades mds generalizadas de las dreas de
laboratorio, radiologfa, ancstesia, cirugia, gineco-obstetricia y recién nacidos, que son
las 4reas que mas urgen recuperar su nonmal funcionamiento, saneando la faita det
equipamiento fisico tanto cualitativo conto cuantitative. A continuaciénse descibenlas
actividades de cada uno de los hospitales y del centro de salud, conjuntamente conlos
principales servicios de las dreas incluidas en el presente proyecto, y se presentan las
informaciones generales que los roclcan, mcluyendo Ia calidad de agua, suministro de

agua, meteorologla, etc.
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1) Centro de Salud de Poptiin
@ Laboratorio Clinico

El pronedio anual delta demanda de los exdmenes de sangre que incluyen los leucocitos,
glébulos rojos, hemacromos, y velocidad de precipitacién de los glébulos rojos es de
aproxnmdamente 6,200 casos (25 diarios); y la demanda de los exdmenes de orina es de
2,400 casos (10 dlanm) Sinembargo, encuantoa los examenesbactcr:olégtcos, se limitaal
orden de 500 casos anuales, dada la falta de cultivadores, esterilizadores y otros equipos
necesarios. El hospltal ademds de camplir el rol de centro médico, ejerce el control higiénico
de los comedores y plantas de procesamiento de alimentos de la ciudad, en donde los
exdmenes bacteriolégicos constituyen una tavea de primordial importancia. En este
Prbyecto se considera necesario suministrar los espectrofotémetro, medidores de
electrolitos, y centrifugas de hematocrito para los exdmenes de cuarentena, eincubadores,

esterilizadores a vapor de alta presién y microscopios para los exdmenes bacteriologicos.

Cuadro 3-1 Demanda de los Principales Exdmenes Clinicos
Descripcién 1990 | 1991 | 1992 | 1993 [ 1994 {PromediodeSanos

Exdmenes de sangre | 6530 7,830 4,995 6,795 5,176 6,266
Exdamenes de orina 2,700 . 3,580 2,680 1,980 1,238 2,436
Exdmenes patoldgicos - - - A -
Exdmenes bacterioldgicos 525 685 530 435, 432 521
Examenes fisiol6gicos - - 128 136]  140] 80
Otros . - - - - - -

TOTAL 9,759 12,005 8,333  9,346] 6,986 5,303

@ Arca de Radiologia

Fiene una demanda de 6 a 9 casos diarios. El nimero de casos atendidos en 1994 fue de
1,152, habiéndose reducido a la mitad en comparacién con el aio anterior donde se
atendierana 2,300 casos. Esto se debea 1a degradaciénde los equipos por suobsolescencia,
y con lo que se ve obligado a suspender el servicio de cuatro a cincomeses al afio. Se efectiian
los exémenes radiogrdficos principalmente del térax para detectar la tuberculosis, y delas
fracturas de cuatro miembros, y no se dan los exdmenes fluoroscépicos. Si se suministrara
un nuevo oquipo de radiografia simple, pn‘ncipa]memé de térax, s¢ podrd continuar
atendiendo a la poblacién regional y, por lo tanto, mejorar el nivel de servicio.

Cuadro 3-2 Demanda de Principales Exdmenes Radiogréficos
Descripeién 1990 | 1991 | 1992 | 1593 | 1994 | FromodiodeS ados
Radiograffa general 1,675 1,500 1,85G 2,300 1,152 1,695
Examenes fluoroscépicos | - - - - - -
Diagnénico ultrasénicos - - - - -
TOTAL 1,675 1,500 1,85( 2,300 1,152 1,695




Observacién
Radiografia general de: térax, abdomen, cuatre miembros, encéfalo y espina dorsal

® Anestesia y Cinigia
Se realizan un promedio de tres operaciones diarias en una sala de operaciéndisponible.
Las principales intervenciones quinirgicas de las &reas de cirugia y pediatria son
lapatromia, apendectomia, hemiorrafia y operaciones del aparato digestivo superior; y
en el dreade gineco-obstetricia, cesreasy otras, Las dreas de genito-urinarioy de drugfa
pléstica no cuentan con una sala independiente, por lo quelas intervenciones se hacenen
cirugfa general. Los equipos se encuentran en un avanzado estado de obsolescencia. Se
utilizan para ldmparas de operacién, las bombillas corrientes, lo que no permite obtener
suficiente luminosidad. La mesa de operacién noes inclinable ni permiteajustar la altura,
lo cualimpide efectuar las operaciones en pdsicién adecuada, reduciéndose por lotanto la
eficacia y la eficiencia de trabajo. Para sanear esta situacién, se considera necesario
suministrar por lo menosdos juegos de instrunientos de operaciones, y tinjuego de equipos
incluyendo tas lAmparas, mesa, aparato de anestesia, ventilador, ete. para poder atender
un promedio de tres operaciones diarias. En cuanto a los instrumentos, se deben selecionar
aquellos necesarios para apendectomfa, hemioirafia y para otras operaciones

predominantes.

] Descripci6n 13990 | 1991 1992 | 1993 | 1994 | FromediodeSados
Cirugia General 246 12| 292 255 349 230
Pediatria 72l | 177 150 173 136
Gineco-obstetricia 262 87 338 450 227 272

Genitc-urinario - - - - - - -
Ortopedia (relacionada} - - - - - -
Operaciones quirlugicas de - - - - - -
emergencia
TOTAL : 580 210 807 855 749 640
Observaciones
Intervenciones quirtirgicas en general  Lapatromia, apendectomia, hemiorrafia,
operaciones del aparato digestivo superior, etc.
Invervenciones pedidtricas: Apendectomia, hemiorrafia, etc.
Intervenciones gineco-obstétricas: Aborto artificial, cesdrea, elc.

@ Gineco-Obstetricia y Recién Nacidos

Se atiende a un promedio de dos a tres partos diarios. El niimero de partos se ha visto
incrementado un20% enlos @ltimos cinco afos. El parto normal representa unabaja tasa de
80%, y se 'rcquiere urgentemente cotarse de aquellos equipos necesarios para reducir el
ntimero de abortos y mortinatos. Concretamente, estos son mesa de reconocimiento,
aparato ullrasonogréfico, fonocardiografia fetal, e incubadoras para prematuros.
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minmero de abortos y moartinatos. Concretamente, cstos son mesa de reconocmuen!o
aparato ultrasonogréfico, fonocardlogra fia fetal, e incubadoras para prematuros.
Se considera necesario renovar la mesade parto y de operacion gineco-obstétrica, ya quela

existente se encuentea corroida y se expone el acero inoxidable de la placa superior,

- pudiendo provocar dolores innecesarios a la paciente.

Cuadro 3-4 Demanda de Partos
Descripcién 1990 | 1991 1992 | 1993 | 1994 | PromediodeSahos

Partos 434} 495 485 586 575 515
Nacimientos prematuros 10 15 8 .13 11
Abortos 99 86 70 77 85 83
Mortinatos 9 8 5 11 15 ° 9
Partos anorinates - - - - - -

TOTAL 552{ 604/ 568 685 688 619

® Odontologia

Se atiende a unpromediode cuatro a cincopacientes diarios. Anteriormente, se efectuaban
el tratamiento de canal de ralz y préstesis, pero actualmente predominala odontotectomia.
Esto se debe a no dejé de ulilizarse la turbina de tas piezas de mano por la averia de la
unidad dental, y demds instrumentos de terapia por su obsolescencia. En estas
circunstancias, no pueden atender adecuadamente a los pacientes que requieran de
curacidn del canal de raiz y prostesis, y finralmente se procede a la odontotectomia. Para
sanear esta situacién, se considera necesario suministrar los equipos dentales que permitan

efectuar la préstesis con amalgama.

Cuadro 3-5 Demanda de Terapia Odontolédgica

Descripcitn 1990 1991 1992 1993 1994 [Promediodeb aios
Odonctectomia 1,305 1,275 1,310 1,238 1,210 1,267
Terapia de canal de raiz 148 137, 132 - - -
Prostesis 40 20 33 - - -
Dientes posltizos - - - - - -

TOTAL 1,493 1,432 1,475 1,238 1,219 1,267

Prostesis: principalmente con amalgama

® Calidad de Agua

Se toma ¢ agua de pozo para el swministro al interior del hospital. El nivel de color,
turbiedad, fierroy deionamon aco se encuehtra dentro del margen tolerable establecido en
Japén para el agua potable. Sin embargo, la dureza total muestra un elevado nivel. Se
considera necesario conectar un ablandador de agua al esterilizador de alta presién para
eliminar el contenido de silice. - | | |



Cuadeo 3-6 Calidad de agua
i pH Color Turbiedad | I6namoniaco | Dureza Total
o {NI1)} (CaCO,}
6.9 1.0 1.0 0.1mg/ ¢ 408mg/ 0
Calcio Magnesio Stlice Fierro Total Cloro
(Ca) (Mg) (5i0z) (Fe)
275mg/ 0 133mg/ 0 49mg/ 2 0.1mg/ @ No detectado

Muestras: agua del pozo

@ Suministro de Electricidad

Temperatura de agua en el momento de exhalen: 24.5°C

El hospital estd dotado de generadores de motor para hacerse frente a la frecuente
intercupcidn energética. La variacidén de tensién es relativamente pequeia, con #1.0%. Sin
embargo, dado que durante las interrupciones energélicas se suministra la electricidad por

el generador, con una frecuencia de cinco a seis veces a la semana, se produce una gran

variacion de voltaje al momento de conmutar. Por lo tanto, los equipos de precisidn

requieren dotarse de regulador automético de tension.

Cuadro 3-7 St::@i&t;gni_eﬁ&:tricidad
Valores de medicién “T "Variacién (%) |Calificatién
Régimen| Frecha | Hora | Miximo| Minimo | Promedio +% %
120V | 25/1X | 10:27 | 1243 | 1221 | 123.0 1.0 0.7 Buneo
60Hz '

Condiciones MeteorolGgicas

Al ubicarse en las tierras bajas, la humedad es alta. Sinembargo, hay poca variacién dela
temperatura a lo largodel aiio, ademds queel edificio del hospital estd muybien ventilado,

por lo que los equipos no serdn afectados por los factores meteorolégicos.

Condiciones de medicién: 5 minutos de intervalo, continudad 2 horas



2} Hospital Nacional Puerto Barrios
® Laboratorio Ciinico

- La demanda de los exdmenes de sangre, orina y patdsitos es de unpromedio de 180 casos
diarios. Esta cifra se vinoreduciendo enlos dltimos cinco anos, llegando en1994 a la mitad
de 1990. Esla situacién no se debe precisamente a la reduccion de especimenes, sinoa la
reduccién de la capacidad de los equipos de laboraterio. La demanda latente sigue
fluctzando al mismo nivel de 1990, por lo que se considera necesario renovar la centrifuga
de hematocritos, espectrofotémetco, mesa de temperatura constante, sacudidor de rotacién
horizontal, refrigeradora de medicamentos, ete.

* Asimismo, con el fin de elevar la precision y 1a eficacia de los exdmenes, se considera
necesario suministrar, ademas de espectrofotémetro, el medidor de electrolitos.

Cuadro 3-8 Demanda de tos Principales Exdmenes Clinicos
- |Descripcién 1990 | 1991 1992 1993 | 1994 Pro'me:io deS |
ANOS
[Exdmenes de sangre 27,258 20,572 19,541 18,973 16,531 20,575
Exémenes de orina 12,553] 11,823| 9,982 7,710 3,298 9,073
Exdmenes patolégicos - - - - - -
Exédmenes bacteriolégicos 1,263] 1,590 1,910 932 619 1,262
Exdmenes fisiolégicos - - - - - -
Otros 20,362f 20,165 16,398 15366 §,932 16,245
o TOTAL 61,436] 54,150, 47,831 42,981 29,3801 47,155

@ Area de Radiologia

Hay unademandade unpromediode 25 casos diarios. A excepciéndel usodel aparato de
Rayos-X mévil para atender a los pacientes internados, se utiliza principalmente el equipo
fluoroscépico grande, To cual reduce el rendimiento de trabajo, y por ende, el niumero de
atenciones. Hasta 1993, se atendfa a un promedie de 30 pacientes diarios porque el
aparato radiogrdfico simple se encontraba en plena operacién; sin embargo, a la focha de
hoy, éste presenta frecuentes averfas, impidiendo ofrecer un servicio satisfactorio. Por lo
tanto, se considera necesario suministrar el aparato radiogréfico simple para recuperar la

capacidad de esta drea.

Cuadro 3-9 Demanda de Principales Exdmenes Radiograficos
Descripcién 1990 | 1991 1992 1993 | 1994 | Promediode5

anos

[Radiografia general | 5203|5532 6,163 7,137 4,868 5,781

Exdmenes fluoroscépicos | 240 637 549 530 102 411

Diagnénico ultrasénicos - - - - - -

| TOTAL 5443 6,169 6,712 7,667 4,970 6,192

Observaciones




Radiografia general de:térax, abdomen, cuatro miembros, encéfalo, espina dorsal,

ete.

Fluoroscopia de: aparato digestivo

@ Anestesia y Cirugia

Se efectiia un promedio de 7 operaciones diarias, de las cuales el 33% correspondenal 4rea
de gincco-obstetricia. Ei resto corresponde a las operaciones de la cirugfa general,
incluyendo genito-urinatio y plistica, en las que se realizan la lapatromfa como
apendectonia, herniorraffa y operaciones del aparato digestivo superior. Frente al
incremento gradual de la demanda, los equipos existentes se encuentran en un estado
avanzado de desgaste por no haberside renovado y complementado durante varios aios.
Por lo tanto, el ntimero de casos atendidos sigue siendo el mismoen losiltimos tres anios, y
un paciente debe esperar hasta unasemana hasta ser atendido. Para sanear esta situacién,
. se considera necesario renovar y complementar los equipos del drea de operacion.

Cuadro 3-10 Demanda Annual de Principales Operaciones segiin Especialidades

Descripcién

1990

1991

1992

1993

1994

Promedio de 5 anos|

Cirugfa General

776

932

1,319

1,333

1,121

Pediatria

1,242

Gineco-obstetricia

430

475

750

Genito-urinario

Ortopedia (relacionada)

Operaciones quirtirgicas
de emergencia

TOTAL

1,206

1,407

@ Gineco-Obstetricia y Recién Nacidos

Se atiendea un promedio de 10 a 12 partos diarios. Este hospital atienden nosolamentede
la poblaciénregional, sino tambiénrecibena las 'pacicntes de emergencia por anormalidades
de parto provenientesde Belice y de fa zona fronteriza de Honduras, lo cual representaméds
del 25% de las atenciones ofrecidas. Sin embargo, existen equipos como las incubadoras,
aparatos de fototerapia, instrumentos de cesdrea y de reconocimicnto gineco-obstétrica que
se siguenutilizando atin después de haber vencidola vidatitil. Ademds no disponendelos
equipos necesarios para el diagndstico y terapia de los partos anormales como son los
aparatos ultrasonogréficos, Doppler de fonocardiografia fetal, monitor fetal, extractor de
vacio, etc. Porlo tanto, se considera necesario sanear esta situaciénmediante el suministro,

renovacién y complementacién de estos equipos.



Cuadro 3-11

Demanda_ de Partos

Promedio de 5 afios

Descripcién 1990 [ 1991 | 1992 | 1993 | 1994
Partos ~1,686] 1,660 1,885% 2,177 2,176 1,917
Nacimientos prematuros 43 51 64 71 65 59
Abortos _ - - R - -
Mortinatos 55 58 47 57 69 57
Partos anormales 490 475 602 622 750 587
TOTAL .2,274] 2,244 2,598 2,927 3,060 2,620

® Odontologia -

Debido a los desperfectos mecdnicos de la unidad dental, se ha suspendido la terapia de
canalde rafz y préstesis. En los tltimos aftos, sélo efectta la odontotectomfa por un
odontélogocontratado del exteriora mediajornada. Dado queunelevado porcentaje delos
pacientes corcesponde a trabajadores jovenes, se considera necesario ofrecer mejores
atenciones como apoyo al desarrollo econdémico regional. Por lo tanto, se considera
necesario renovar y complementar los equipos que permitan efectuar Ia terapia de canal de
raiz y préstesis.

Cuadro 3-12 Demanda de Terapia Odontolégica

Descripeion 1590 1991 1992 1993 1994 [’mﬂ;éjiigdef’
Q.
[Odonctectomia 2,250 1980y 1,905 1,250 1,330 1,743
Terapia de canal de rafz - - - - b - -
Préstesis o - - - - - -
Dientes postizos - L - - -
TOTAL _2,250; 1,980 1,905 1,250 1,330 1,743

® Calidad de Agua

‘La calidad de aguaes en generatbaja; muesteawnnivel relativamente elevado de dureza de
calcio y de sulfato de magnesio. Sin embargo, dado que no se incluyen en la lista de
stuninistro, equipos que requieran utilizar agua altamente pura como son los analizadores
bioquimicos autométicos y hemodializador, etc., no se considera que estos elementos
afecten a los nuevos equipos. Sinembargo, el esterilizador de alta presién deberd dotarse de
un ablandador de agua para eliminar el silice.
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Cuadro 3-13

Calidad de agua

pH Color Turbiedad I6n amonfaco | Dureza Total |
R .. (NH) (CaCO)}
7.2 1.0 1.0 0.1mg/ @ 191mg/ @
- Calcio | Magnesio Silice Fierro Total Cloro
(Ca) Mg) (8i0z) (Fe)
115mg/ 0 76mg/ 0 59mg/ @ 0.img/ @ | . Nodetectado

Muestras: agua del acueducto

Temperatura de agua en el momento de exhalen: 24.5°C

(@ Suministro de Electricidad

La variacién de tension es relativamente pequeiia. Sin embargo, el suministro de energfa se
interrumpido con una frecuencia de dos a tres vecesa la semana, en las quedebe utilizar el
generador de notar y se produce una gran variacién de tension al momento de conmutar.

Por 1o tanto, los equipos de precisiénrequierendotarse de regulador automético de tensién.

Cuadio 3-14 Suministro de Electricidad

Valores de medicién Variacion (%) Calificatién
Régimen| Frecha | Hora | Maximo | Minime | Promedio| +% -%
120V 9/X 8:53 126.2 t 1246 125.4 0.6 0.6 Bueno
60Hz

Congdiciones de medicién:

5 minutos de intervalo, continudad 2 horas

Condiciones Meteorolégicas

Al ubicarseenlas tiereas bajas dela parte litoral, la humedad es alta. Sinembargo, hay poca
variacién de la temperaturaa lo largo del aiio, adeinés que cledificio del hospital estd muy
bien ventilado, por 1o que los equipos no serdn afectados por los factores meteorolbgicos.



3) Hospital Nacional Solold
(D lLaboraterio Clinico -

Hay una demanda de un promediode 50 a 60 casos diarios de exdmenes de orina, y de 35
a 40 casos para otros exdmenes {incluyen los de célera, paludismo y excrementos). Esta
cifra se vino reduciendo a causa de la reduccién de la capacidad de los equipos de
lab'o_rato'rio. El laboratorio, a pesar de desempenar el rol de puesto desalud de la tegién, y
tiene una demanda alta de los examenes bacteriotégicos, incluyendo célera y paludismo,
cuenta con pocas unidades de incubadoras, bafio de temperatura constante, microscopios
y esterilizadores, etc. Asimismo, también requiere renovar las centrifugas, refrigeradoras
para medicamentos y espectrofotémetros, por haberse desgastado. Para recuperar la
capacidad del hospital, se considera necesario renovar estos equipos, a la par de
suministrar los analizadores de sangre, incluyendo el medidor de electrolitos a finde elevar
el rendimiento del trabajo.

Cuadro 3-15 __Demanda de los Principales Exdmenes Clinicos

Descripeion 1990 1991 1992 1993 1994 |Promediode5 afios
Exdmenes de sangre 18,615 12,173 16,159 16,96§ 10,52 14,889
Exdmenes de orina 3,953 3,003 3,540 3,717 2,214 3,285
Exdmenes patotdgicos - - - - - -
Exémenes bacteriol6gicos - - - - - - N
Exémenes fisiol6gicos - - - - - -
Olros 17,986] 8,101 8,431 8,852 8,319 10,337

TOTAL 40,554] 23,277 28,130 29,535 21,061 28,511

@ Area de Radiologfa

Estd equipada de uno de cada aparato de RéyOS-X suspendido, simple y mévil, conlos que
se atiende a unpromediode 12 a 15 casos diarios. La demanda se ha visto incrementadoen
los dltimos afos. Dado que los equipos actuales son recién adquiridos y de alto nivel

tecnolégico, se considera que son capaces de atender de 40 a 45 casos diarios.

Cuadro 3-16 Demanda de Principales Exdmenes Radiogrdficos
Descripcién 1990 1991 1992 1993 1994 |PromediodeS afios
Radiografia general | 2,844 2,373 3,05 3,600 3,368 3,047
Exémenes fluoroscépicos | - - - - - -
Diagnénico ulirasénicos - - - - - -
__ TOTAL 2,844] 2,373] 3,050 3,600 3,368 3,047 |
Observacién

Radiografia general de:

térax, abdome, cuatro miemros, encéfalo, espina dorsal,
fluoroscopia, ete.
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B Anestesia y Cirugla

Se efecttia un promedio de 3 a 4 operaciones diarias en dos salas. El mimero deatenciones
se ha visto reducido frente a la magnitud del hospital. Esto sedebe a que una de las mesas

de operacionesse dejé de servir por obsolescencia. Conel fin de recuperar la capacidad del

drea de cirugfa, se considera necesario equipar a la sala de operacién.

Cuadro 3-17 Demanda Annual de Principales Operaciones segun Especialidades

Descripcion 1990 | 1991 | 1992 1993 1994 | Promedio de5 atos]
Cirugia General 294 274 398 212 216 279
Pediateia 117] 101 82 96 63 92
Gineco-obstetricia 282 365 356 295 299 . 319
Genito-urinario - - - - - -
Ortopedia (relacionada) [ - - - - - -
Operaciones quirtirgicas de - - - - - -
emergencia '

TOTAL . 693 740 836 603 57§ 690 |

@ Gineco-Obstelricia y Recién Nacidos

Se ha registrado un alto porcentaje de anormalidades de parto, incluyendo abortos y
mottinatos, con un 33% del total atendido. Sin embargo, el 4rea de recién nacidos cuenta
s6lo con incubadoras para prematuros y del tipo abierto. Si bien las cifras ptieden variar
segiin temporadas, s atiende a un mAximo de 8 a 10 partos diarios. Los equipos
disponibles son, a excepcibnde algunasmesas de parto y de reconocimiento, la mayoria se
encuentra enunestado avanzado de obsolescencia, por lo quie se requiere renovar las mesas
de operacién gineco-obstétrica, lamparas de reconocimiento e instrumentos de operacion.
Adends, se considera necesario suministrar los equipos que permitan diagnosticar
correctamente las anormalidades de embarazo, como wltrasonogréficos y doppler de
fonocardiografia fetal, y los equipos de diagnéstico ginecolégico y de enfermedades

perinatales como son los colposcopio y laparoscopio.

Cuadro 3-18 Demanda de Parlos

Desciipcién 1990 1991 1992 1993 | 1994 [Promediode5ados
Partos ) 457| 455 284 406 365 394
Nacimientos prematuros - - - - - -
Abortos 91 134 140 112 99 115
Morlinatos 55 . 67 51 69 5 59
Partos anormales - - 173 43 168 76

TOTAL 603 656 648 630 68 644
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'® Odontologia

Se atiende a un promedio de 5 a 8 pacientes diarios con una unidad dental. La terapia
consiste principalmente en odontotectomia, y no se efecttia el tratamiento de canal derafz.
Esto se debea quela unidad dental data de una antigiiedad de nds de 15 aiios, quedando
averiado la turbina de piczas de mano, impidiendo efectuar el tratamiento con fresadora.

Se requiere swministrar tos equipos dentales para recuperar la funcién inherente de esta

drea.
Cuadro3-19 Demanda de Terapia Odontolégica
Descripcién 1990 1991 1992 1993 1994 | Promediode5 afios

Odonctectomfa 1,200f 1,335 1,240 1,520 1,423 1,343
Terapia de canal de rafz | 30 - - - - -
Préstesis - - - - - -
Dientes postizos - - - - - -

TOTAL 1,230, 1,335 1,240 1,520 1,423 1,343

® Calidad de Agua

Los niveles de color, turbiedad, fierro e ion amonfaco se encuentran dentro del margen
tolerable establecido por las normas de calidad de agua potable del Japén. Sin embargo, el
nivel de silicees relativamente alto. Se considera necesario conectar el esterilizador dealta
presién con un ablandador de agua para eliminar dicho componente.

Muestras: agua det acueducto

Cuadro 3-20 _Calidad de agua
pH Color Turbiedad I6namonfaco | Dureza Total
(NH,) {CaCO,)
7.1 10 1.0 0.1mg/ 0 42mg/ @
Calcio Magunesio Silice Fierro Total Cloro
(Ca) __Mg) (5i0z) (Fe)
1.3mg/ @ 29mg/ @ 79mg/ € 0.img/ 4 0.2mg/ @

Temperatura de agua en el momento de exhalen: 24.5°C

@ Sununistro de Electricidad

La variacién méxima de transformacién es de £6%, que es un nivel préximo a la capacidad
tolerable de los artefactos eléclricos comunes, Por lo tanto, se requiere instatar elregulador
autondtico de tensién a todos los equipos, menos los calentadores eléctricos, para
garantizar la seguridad. '
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Cuadro 3-21 Suministro de Electricidad

Valores de medicidn Variacion (%) Calificatitn
Régimen| Frecha | Hora | Maximo | Minimo | Promedio|  +% -%
120V | 22/iX | 1247 | 1225 | 11237 1188 | 31 | 57 | Bueno
60Hz

Condiciones de medicién: 5 minutos de intervalo, continudad 2 horas

® Condiciones Meteoroldgicas

Al ubicarse a la riberadel lago, la humedad es alta en la temporada de fluvia. Sinembargo,
hay poca variacién de la temperatura a lo largo del afio, oscilando entre 15 y 18°C, por lo

que los equipos generales a suministrarse no serdn afectados por los factores
meteorolégicos.
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4} Hospital Nacional Chiquimula
@ Laboratorio Clinico

Se efecttia un promedio de 120 exdmenes clnicos diarios, principalmente de sangre. Desde
1994 viene ofreciendo también los exdmenes del higado, conlos equipos alquilados de otras
facilidades, por lo que no es un servicio permanente. La demanda oscila entre 150 y' 180
casos diarios, pero el nimero de atenciones se vio reducido en 1994 a f_alia de los equipos
necesarios. Con el fin de sanear la situacién y recuperar la funcién inherente del 4rea, se

- considera necesario suminisirar los espectrofotémetros, centrifuga, microscopios y otros

equipos de exdmenes de sangre y orina, que constituyen la demanda predominante.

Cuadro 3-22

Demanda de los Principales Exdmenes Clinicos

Descripcién 1990 1991 1992 1993 1994 [Promediode5 afos
Exédmenes de sangre 20,306! 27,0600 27,102 27,45% 20,219 24,429
Examenes de orina 10,460 8,040 7,090 7,195 5,182 7,593
Exdmenes patologicos - - - - - -
Ex&menes bacterioldgicos 2,130 1,479 1,575 1,488 | 791 1,492
Exdmenes fisioldgicos - - - - 173 s
Otros L - - - - W

TOTAL 32,896] 36,579 35,7674 36,142 26,365 33,549

Observaciones:
Exdmenes de sangre: leucocitos, glébulos rojos, hemacromes, velocidad de

Exdmenes bacteriol6gicos:
Olros:

precipitacién de los globulos rojos
Colera, paludismo, etc.
Pardsitos y excrementos

@ Area de Radiologla

Se atiende a un promedio de 25 casos diarios, con un equipo de Rayos-X con fluoroscopio
actual fue adquirido hace cuatro aiios, con el que se atiende. Enlos afios 1992 y 1993 se
efectuaba unos 35 exdmenes diarias, pero en 1995 se reduyjo el nivel de atenciones un 20%
porque una de las unidades adquirida hace 15 afios quedé averiada. Por la magnitud del
drea (demanda de exdmenes), se requiere dotarse por lo menos de dos unidades
radiograficas, por lo que se requieresuministrar un equipo de Rayes-X, conjuntamente con
el juego de protectores contra la radiacion y un juego de equipos de la cdmara oscura.

Cuadro 3-23 _  Demanda de Principales Exdmenes Radiogréficos

 Deseripcién | 1990 | 1991 [ 1992 | 1993 | 1994 [FromediodeSanos
[Radiografia general 5803 5,682 8,937 8,598 6,894 7,182
Examenes fluoroscépicos - - - - - -
Diagnénico ultrasénicos - - - - - -

' TOTAL 5,803 5,682 8937 8594 6,894 7,182

Observacién
Radiografia general de:

térax, abdomen, cuatro miembros, encéfalo, espina dorsal, ete.
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@ Anestesia y Cirugla

Se efectiia un promedio de cinco intervenciones diarias en dos salas de operacién.
Supuestamente, se exigeatender a unos diez pacientes, comorespaldan los datos de 1991,
pero el servicio se ve limitado porque una de las salas qued6 fuera de uso por la
obsolescencia de las Mimparas y mesas de operacién, asi comoaparatos de anestesia. Para
responder a Ja demanda, se requicre volver a poner en funcién la sala actualmente

clausurada, suministrando y renovando un juego de equipos de operacion.

Cuadro 3-24 Demanda Annual de Principates Operaciones segtin Especialidades
" Descripcién | 1990 | 1991 [ 1992 | 1993 | 1994 [Promedio deSanos
Cin ;ia General 1,164 2,383 1,308 1,444 1,483 1,557
Pediatria Do - - ol - _

Gineco-obstetricia - - - . - -
Genito-urinatio - - - - - N

Ortopedia {relacionada) - - - - - -
Operaciones quirtirgicas - - - - - -
de emergencia -

TOTAL 1,164] 2,388] 1,308 1,444 1,483 1,557

¥ En este hospital, no se llevan los registros estadisticos de cada drea, sino solamente el

niimero de intervenciones quirtirgicas generales.
Observacion
Operaciones generales: Laparotomia, apendectomia, herniorrafia, operaciones del aparato
digestivo superior, cesidrea, operaciones genito-urinarias, cirugia
ortopédica, etc. :

@  Gineco-Obstetricia y Recién Nacidos

El niimero de atenciones que se han venido ofreciendo en los dltimos cinco anos es de unos
2,500 casos anuales, conunpromedio de 10 diarios, sin mostrar una variacién considerable.
Sin embargo, se ha duplicado el niimero de partos anorimalesen estos cuatro anos. Esto se
debe a queel hospital ha adquiridola confianza de los habitantes locales, es pecialmente de
la comunidad de aborigenes, quienes acuden a cste centro. Sin embargo, a falta de los
equipos, no se ha incrementado elntimerode atenciones engeneral, y en loreferente al parto
normal, se ha reducido un 20%. Para atender a 10 partos diarios, se requiere por o menos
de tres mesas de parto y una mesa de operacién gineco-obstétrica.

Cuadro 3-25 Demanda de Partos
Descripcion 1930 1991 1992 1993 1994 |Promediode5 afios
Partos 1,713 1,698 1,819 1,557 1,40 1,638
Nacimientos prematuros 30 23 27 45 25 30
Abortos ' 290 258 320 353 318 307
Mortinatos ' 59 49] 55 56 62 56
Partos anormales 370, . 340 305 484 731 446
TOTAL 2,462 2,368 2,526 2,495 2,543 2,487
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® Odontologia

Actualmente, solo se efectita la odontotectomfa, y nola terapia de canal de rafz wipréstesis
debido a la obsolescencia de los equipos. Se atiende a un promedio de cinco a seis pacientes
diarios. No han habido grandes variaciones enel nimero de pacientes en los tltimos cinco
aios, Yo cual se debe a que los usuarios estén conscientes de la limitacién del servicio, yno
acuden al centrohasta quesea necesario someterse a la odontotectomia. Dado quelasalud
dental estd estrechamente ligadaa la salud general, el equipamiento del drea de odontologia
consiste una tarea de primordial urgencia.

Cuadro 3-26 Demanda de Terapia Odontolégica

Descripcion 1990 1991 1992 1993 1994 | Promedio de5 aihos
Odoenctectomia 1,480 1,620 1,250 1,210 1,150 1,342
Terapia de canal de raiz 30 25 - . - 11
Préstesis - - - - - -
Dientes postizos - - - - - -

TOTAL 1,5100 1,645 1,250 1,210 1,150 1,353

® Calidad de Agua

Se han obtenido valores relativamente altos de la dureza de calcio y magnesio, asf comoel
contenido del silice. Dado que el suministro no incluye los equipos de alta precisién como
son los analizadores biequimicos autométicos, no se hace necesario tomar medidas
especiales de tratamiento de agua. Sin embargo, se considera necésario conectar el
esterilizador de alta presién con el ablandador de agua para eliminar el sitice.

Cuadro 3-27 Calidad de agua
I pH Celor Turbiedad I6n anmwonfaco Dureza Total
(NH,) (CaCQy)
7.0 - 1.0 1.0 Glmg/ 0 252mg/ @
Calcio Magnesio Silice Fierro Total Cloro
(Ca) Mg) (5i0z) (Fe)
156mg/ 8 9%6mg/ 2 52mg/ 0 0.lmg/ @ No detectado

Muestras: agua del acueducto  Temperatura de agua en el momento de exhalen: 24.5°C

(@ Suministeo de Electricidad

Dada la alta frecuencia de las interrupciones eléctricas, el hospital estd dotado del
generador de motor, La varjacién de tensién es relativamente pequena. Sin embargo, dado
que durante las interrupciones encrgéticas se suministra fa electricidad por el generador, se
produce una granvariaciénde tensién al momento de conmutar. Por lo tanto, los equipos de
precisién requicren dotarse de regutador automético de tensién.
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Cuadro 3-28 Suministro de Electricidad

Valores de medicién Variacién (%} | Calification
Régimen| Frecha | Hora | Mdximo| Minimo | Promedio| +% %
120V | 5/X | 929 | 121.9 | 1186 | 1208 | 1.6 1.2 | Bueno
60H "

Condi_cione—é“dhe medicién: 5 minutos de intervato, continudad 2 horas

Condiciones Meteoroldgicas

Al ubicarse enla zona montaiiosa, la temperatura es estable durante el afo. La humedad es
alta, del orden del 85% mdximo, pera se consideraque este factor meteoroligicono afectard
a los equipos, por la baja temperatura.
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5) Hospital Nacional Guastatoya
(D Laboratorio Clinico

Se efectda un promedio de 65 a 70 exdmenes diarios en un laboratorio independiente. Sin
embargo, el ntimero de atenciones se ha visto reducido de 20 a 40% después delafio picode
1990, debido a la falta de unidades y obsolescencia de los equipos existentes.
Considerando que ¢l laboratorio constituye la base de los servicios de diagndstico, es de
primordial urgencia la recuperacion de la funcién inherente mediante el suministro de los
equipos de exdmenes de sangre, de cultivo de bacteria, etc. - '

Cuadro 3-29 Demanda de los Principales &xdmenes Clinicos

Descripcién 1990 [ 1991 | 1992 | 1993 | 1994 [Promediode5 afos
Exdmenes de sangre 11,298 16,112} 10,337 10,675 7,334 9,831
Exdmenes de orina 8,120 6,274) 6,844] 5,900 3,702 6,168
Exédmenes patolégicos | - - - - - -
Exédmenes bacterioldgicos 546 660 732 1,217 852 801
Exdmenes fisiolégicos | - - | - - - -

Otros _ - - - - - -
TOTAL _19,964] 17,046| 17,913] 17,192 11,888 16,800

@ Arca de Radiotogia

Se atiende un promedio de 20 casos diarios. El nimero de atenciones se ha visto reducido
en los vltimos cinco afios por la frecuente averia de los equipos existentes. El equipo de
Rayos-X simple actualmente en operaciénsélo permite tomar las radiografias en posiciones
-verlical uhorizontal, y nose puede efectuar los exdmenes de las heridas enel abdomen, por
gjemplo de los heridos en accidentes de trafico. Con el fin de reeuperar la capacidad del
drea de radiologia, se considera necesario renovar el equipo de Rayos-X con mesas

inclinables y ajustables en posicién de parada, juntoconlos cartuchos de film, y eljuegode

protectores.

Cuadro 3-30 Demanda de Principales Ex&menes Radiogré ficos

—_Descripcién 1990 | 1991 | 1992 [ 1993 | 1994 |FromediodeS afios
Radiografia general 5,630 4,530] 4,53 4,758 4,353 4,761
Exdmenes fluoroscépicos - - - - - - _
Diagnénico ultrasonicos - - - - - -

TOTAL 5,630, 4,530 4,534 4,758 4,353 4,761
Observacion

Radiografia generalde:  térax, abdomen, cuateo miembros, encéfalo, espina dorsal, etc.

® Anestesia y Ciugia

Hay unademanda anual que oscila entre 2,500 y 3,000 casos (conunpromediodiariode 10
a 12). Sin embargp, el mimero de atenciones se ha visto reducido al orden de 4 a 5



operaciones diaras en tos dltimos dos 6 tres afos. Esto se debe principalmente a los
desperfectos mecdnicos de la mesa de operacién y aparatos de anestesia, ademds de las
averfas frecuentes del esterilizador de alta presién que sirven para desinfectar los
instrumentos de operacién. La situacién se agrava especialmente en el drea de gineco-
obstetricia, que se reflcja en la reduccion gradual de cesdreas, debido a que la mesa de

operaci6n con sopotte de piemas no funciona normalmente. A fin de recuperar la funcién

atribuida al drea, es necesario renovar urgentemente los equipos seriamente afectados como

son las mesas y Mmparas de operacién, aparato de anestesia, ventilador, etc.

Cuadro 3-31

_Demanda Annual de Principales Operaciones segtin Especialidades

~ Descripcién 1990 | 1991 | 3992 | 1993 | 1994 | PromediodeSanos
Cirugia General 1,074  1,514] 1,836] 1,441 878 1,529
Pediatria 72| 127 101 142 82 104
Gineco-obstetricia 249 772 910 367 293 518
Genito-urinario - - - - - -
Ortopedia (relacionada) - - - - - - i
Operaciones quirlirgicas de - - - - - -
emergencia - ~

TOTAL 2,295 2,413 2,847 1,950 1,253 2,151

Observaciones:

Operaciones generales:

Operaciones gineco-obstétricas:
Operaciones genito-urinarias:

Operaciones ortopédicas:

Laparotomia, apendectomia, herniorrafia,
operaciones del aparato digestivo superior, etc.

Cesérea, ele.

No cuenta con una sala independiente, por lo que las
operaciones se hace en la cirugia general.
No cuenta con una sala independiente, por lo que las
operaciones se hace en la cirugia general.

@ Gineco-Obstetricia y Recién Nacidos

Se atiende a un promedio de cuatro a cinco partos diarios. La demanda antal es constante,

|l
del orden de 1,000 casos, pero con grandes variaciones mensuales y estacionales. Enestas

circunstancias, no puede responder a la demanda con dos mesas de parto de normal

funcionamiento, viéndose obligade a utilizar la mesa con desperfectos mecdnicos. Para

recuperar la capacidad del 4rea, se requiere suministrar una mesa de patto, incubadoras

para prematuros, un juego de parto, as{ como el ultrasonogrifico para diagnosticar los

partos prematuros y abortos que representan de 12 a 13% del total.




Cuadro 3-32  Demanda de Pattos

B Descripcién 1930 1991 | 1992 1993 . | 1994 |PromediodeS afos|

Partos 941 887 963 1,115 993 980

Nacimientos prematuros 15 21 1n 18 23 17

Abortos 97 59 60 75 9 - 76

Mortinatos : 6 6f 4 5 5 5

Partos anormales - - T R - -
TOTAL 1,059 9731 1,038 1,213 1,111 1,078

® Odontologia

Se atiende a unpromedio de5 a 7 pacientes diarios utilizando una unidad dental quedata
de m4s de 12 afios de antigiiedad y el equipo de radiografia dental. Se ha suspendido la
terapia de canal de raiz a falta de equipos, y sélo brinda el servicio de odentotectonda.
Pado que hay una demanda latente de la terapia de canal de rafz y de la prostesis, es de
suma urgencia renovar la unidad dental, a la par de suministrar los equipos necesarios para
la terapia.

Cuadro 3-33 Demanda de Terapia Odontolégica
_____ Descripcién 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 [Promediode’anos
Odonctectomia 1,320 1,355 1,215 1,130 1,130 1,240
Terapia de canal de rafz 45 60 - - - 21
Préstesis 80 75 - e 3t
Dientes poslizos 2 - - - - -
TOTAL 1,447¢ 1,490, 1,218 1,130 1,180 1,292

® Calidad de Agua

Dado que se ha delectado un contenido relativamente alto del silice, es necesario conectar
el esterilizador de alta presién con el ablandador de agua para eliminar el sflice. -

Cuadro 3-34 Calidad de agua
pH Color Turbiedad I6n amonfaco | Dureza Total:
|73 1.0 1.0 0.1mg/ ¢ 112mg/ ¢
Calcio Magnesio Silice Fierro Total Cloro
{Ca) Mg) (Si0z) (Fe)
26mg/ @ 86mg/ @ 66mg/ 9 0.1mg/ ¢ No detectado

Mucstras: agua del acueducto  Temperatura de agua en el momento de exhalen: 24.5°C

@ Suministro de Electricidad

La variacién de tensién es pequeiia, del orden de 14%, por lo que no afectard a los equipos
como succionadores, bisturi eléctrico yotros equipos médicos generales. Sin embargo, para

asegurar unsuministro estable de energfa, es precisoinstalar los reguladores autométicos de



tensién a los equipos electrénicos de precisién como son los wonitores de cabecera y
desfibrilador.

Cuadro 3-35 Suministro de Electricidad
. Valores de medicién Variacion (%) Calificatién
Régimen| Frecha | Hora | Miximo| Minimo | Promedio| +% -%
120V | 117X | 1009 | 1180 | 1112 | 1160 | 2.0 | 4.0 Bucno
60Hz

Condiciones de medicién: 5 minutos de intervalo, continudad 2 horas

Condiciones Meteorolégicas

Al ubicarse en lomas, hay una variacién grande de temperatura y humedad a lo largo del
afio, pero los valores se encuentran dentro del margen tolerable para la operacién de los
equipos médicos generales. Por lo tanto, se considera quelos factores metebrolégicos no
afectardn a los equipos a sumvinistrarse por el Proyecto.



6) Hospital Nacional de Tiquisate
(D Laboratorio Clinico

Se efecttia wn promedio de 35 a 45 exdmenes clinicos diarios, principalmente de sangre y
orina. También se efectiian los exdmenes bacteriolégicosde colera y paludismo, con lo que
la demanda anual oscila entre 200 y 300 casos. La demanda noes constante a lo largodel
a0, sino tiende a concentrarse en una determinada temporada, por lo que se requiere
dotarse de los equipos especializados. Sin embargo, dada la falta de unidades de los
microscopios y esterilizadores de vapor a alta presién, deben compartirse con otras dreas.

Dado quela demanda es cada vez mayor, se considera indispensable equipar debidamente

al laboratorio para recuperar las funciones inherentes del hospital.

Cuadro 3-36 Demanda de los Principales Exdmenes Clinicos
‘Descripcién 1990 [-1991 | 1992 | 1993 | 1994 | PromediodeS aios

Exdmenes de sangre 5120 7,021 6,120 6,67 7,884 6,563
Exdmencs de orina. 3,412 3,100, 2,544 3,071 6,478 3,721
Exémenes patoldgicos - - - - - -
Exdmenes bacterioldgicos 203 312 244 329 327 283
Exdmenes fisiol6gicos - - - |- - 1 -
Otros - - - - - -

TOTAL 8,735 10,433| 8,908 10,071] 14,689 10,567
Observaciones

Exdmenes de sangre:

Exdmenes bacteriolégicos:
Otros:

Leucocitos, glébulos rojos, hemacromos, velocidad de
precipitacién de glébulos rojos, etc.

Célera, patudismo, etcl
Parésitos, etc.

@  Area de Radiologia

Se atiende a unpromediode 8 a 10 personas diariamente, La demanda de la radiografia se
ha visto incrementado en los wltimos afios. Nermalmente, con el equipo actual se puede
atender de 15 a 20 pacientes diariamente, pero la obsolescencia del equipo existente no
pemite atender a un mayor niimero que el actual. Se considera que para recuperar la
capacidad de esta érea, es necesario renovar el equipo de Rayos-X para diagnéstico, que
permita tomar las radiografias en posiciones vertical y horizontal, y de esta manera poder
atender a las infecciones de térax y a heridas sufridas en accidentes de tréficos, que
constituyen la demanda predominante.



Cuadro 3-37___._ Demanda de Principales Exdmenes Radiogrd ficos

Descripcién 1990 | 1991 | 1992 | 1993 1994 | Promediode5 aitos
Radiografia general 1,216 1,120 1,365 2,208 2,857 1,753 |
Exdnenes fluoroscopicos - - - -] - -
Diagnonico ultrasénicos - - - - - -

TOTAL 1,216 1,120] 1,365 2,208 _ 2,857 1,753
Observacién
Radiografia general de:  térax, abdomen, cuatro miembros, encéfalo, espina dorsal,
ele.

@ Anestesia y Cirugfa

Se efectiia un promedio de cuatro a cinco operaciones diarias, principalmente cesdreas. Ei
mimero de intervenciones quindrgicas generales como la laparotomia y hemiorrafia se ha
visto reducido en los ultimos cinco afos, debido a tos desperfectos mecdnicos de los de
equipos, que obliga a suspender el uso de 1a sala de operacién, o reducir el nimero de
operaciones diarias. Con el fin de recuperar las funciones inherentes de esta drea, el

suministro de los equipos de operaciones quinirgicas generates, incluyendo las de gineco-

obstetricia, constituye una tarea de suma urgencia.

Cuadro 3-38 Demanda Annual de Principales Operaciones segiin Especialidades

B Descripcién 1990 1991 1992 1993 1994 |Promediodes5 aos
Cirugfa General 192 169 129 77 80 129
Pediatria 51 47 19 18§ 1d 30
Gineco-obstetricia 774 904 783 825 823 822 |
/Genito-urinario - - - - - -
Ortopedia (relacionada) - - - - - -
Operaciones quiriugicas | = - - - - - -

'de emergencia - B

[ TOTAL 1,017 1,120 931 920 919 981
Observaciones

Operaciones quirtugicas generales:

Laparotomia, apendectomia, hemniorrafia,

operaciones del aparato digestivo superior, etc.

Operaciones gineco-obstétricas: Cesérea, ctc.

@ Gineco-Obstetricia y Recién Nacidos

Hay unincremento relativo de partos enlos tltimos cinco aitos. Actualmente, se atiendende
siete a ocho partos diarios, de los cuales el 33% corresponden a partos anormales
(prematuros, aborto y mortinatos). Sin embargo, la obsolescencia de los equipos comoson
las incubadoras, aparatos de fototerapia, doppler fonocardiografia fetal, y otros equipos
del 4reade recién nacidos, no permite oftecer los serviciosa unnivel satisfactorio. Ademas,
Jas mesas de parto tambiénestdn muy desgastadas y la faita de unidades obliganinclusoa
efecluar el parto en camas de hospitalizécién. Ante esta situacién, el suministro de los
equipos de las &reas de obsletricia y de recién nacidos constituyen unatarea de primordial

usgencia.



Cuadro 3-39 Demanda de Partos
Descripgion 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |PromediodeS afoq

Partos 1,325] 1,240 1,378 1,401 1,398 1,348
Nacimientos prematuros 20 22 18 23 25| 22
Abortos 190 2520 269 326 287 265
Mortinatos 34 48 29 47 41 40
Partos anormales 226 356 337 348 29 311

TOTAL 1,795 1,918 2,03 2,145 2,042 1,986

®  Odontologfa

Actualmente se atiende a un promedio de cinco a siete pacientes, principalmente para la
odontotectomia. Inicialmente, s efectuaba también la terapia de canal de raiz y préstesis
con amalgama, lo cual se suspendié porque la furbina de las piezas de mano de la unidad
dental dejé de funcionar. Dado quehay una demanda latente de terapia dental, ademasde
odontotectomfa, es necesarioequiparse debidamente para poder ofrecer unservicio piblico
a bajo coslo. Dentro de este cuadro, se habfa considerado siecesario renovar los equipos de
esla 4rea. Posteriormente, el Gobierno de Guatemala  decidi6 adquitit los equipos a propia
cuenta, enla oportunidad de reconstruir el edificio.

Cuadro 3-40 Demangda de Terapia Odontolégica
Descripcién | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |PromediodeS afos
Odonctectomia _ 1,628 1,580 1,610 1,415 1,335 1,514
Terapia de canal de raiz | 137 145 20 - - 60
Préstesis o - - - - - -
Dientes postizos i - - - - - -
TOTAL 1,765 1,725 1,630 1,415 1,335 1,574

@® Catidad de Agua

A excepeiéndel color queha mosteado unvalor relativamente alto, la turbiedad, fietroeion
amonfaco se hallan dentro del margen tolerable establecido en las normas de calidad de
agua potable del Jap6n. Sin embargo, dado que la concentracién det sflice es alta, es
necesario conectar el esteritizador de alta presion con el ablandador de agua.

--26



Cuadro 3-41

Calidad de agua

pH Color Turbiedad 16n amonfaco Dureza Total
(NH,) (CaCoy)
7.3 3.9 1.0 0.1mg/ @ 27mg/ @
Calcio Magnesio Sttice Fierro Total Cloro
Ca) (Mg) (5i02) (Fe) ]
2mg/ @ 25mg/ @ 74mg/ 0 0.1mg/ @ 0.1mg/ @

Mucstras: agua del acueducto  Temperatura de agua en el momento de exhalen: 24.5°C

@ Suministro de Electricidad

La variacién maxima de tensién es de +0.9% y -1.0%, los uales estdn dentro det margen

tulerable para las operaciones de los equipos comunes. Sin embargo, es necesarioinstalar el

regulador automdtico de tensién a los equipos, con excepcién de los calentadores como

desinfectadores por hervido.

Cuadro 3-42 Suministro de Electricidad
Valores; de medicin Variacién (%) Calificatién
Régimen| Frecha | Hora [Miximo | Minimo | Promedic| +% %o
120V | 2/X | 16:38 | 122.9 | 1283 | 1221 | 09 1.0 Bueno
60Hz |

Condiciones de medicion: 5 minutos de intervalo, continudad 2 horas

Condiciones Meteorolégicas

Al ubicarse enlas tierras bajas dela zena litoral, la humedad es alta. Sinembargo, hay poca

variacién de la temperatura a lo largo del aito, ademas de que el edificio del hospital estd

nuy bien ventilado, por lo que los equipos no serdn afectados por los factores

meteorolbgicos..



7) Hospital Nacional de Salamé
@ Laboratorio Clinico

Ofrece unservicio activo atendiendo unpromediode 90 a 110 casos diarios. Los exdmenes
son principalmente de exdimenes, los cuales representande 70 a 80% del total. La demanda
de los exdmenes de sangre se viene aumentando a un ritmo constante, mientras que los
bacteriolégicos, incluyendo coleray paludismo, se ha reducido. Esto se debe principalmente
a la abreviacién del tiempo de operacién de los equipos por obsolescencia. En el caso de
quedarse averiado el esterilizador a alta presién, se suspenden los exdnwnes
bacteriolégicos porqueno se puededesinfectar los instrumentos. Para sanear esta situacién
se considera indispensable renovar los equipos de exdmenes bacteriollégi‘cos, que por sut
antigiiedad se ha degradado el funcionamiento, y asi como los equipos de exémenes de
sangre que podrian dejar de servir al vencer la vida ftil.

Cuadro 3-43 Demanda de los Principales Exdmenes Clinicos

Descripcién 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Promedioded aitos
Exdmenes de sangte 17,919 17,455| 21,892| 20,189 23,919] 20,275
Exdmenes de orina 2,141, 4,544 3493 3,626; 2,439 3,249
Exdmenes patolégicos - - - - - -
Exdmenes bacteriolégicos | 11,3020 1,321] 1,189 841 775 1,085
Exdmenes fisioldgicos R L - - -

TOTAL 1.21,362{ 23,320 26,574 24,656, 27,133 24,609

@ Area de Radiologfa

Dispone solamente de una unidad de radiografia, conla quese atiende a unpromediode 13
exdmenes diarios. La demanda latente es de 20 casos diarios, la cual no puede ser
respondida plenamente porque la otra unidad existente estd fuera de wso por los
desperfectos mecdnicos. En estas circunstancias, los pacientes se ven obligados a esperar
de unaa dos semanas, pudiendoenel peor de los casos a ser tarde la curacién. Por lo tanto,

es necesario renovar los equipos obsoletos y recuperar el normal funcionamiento de dicha

drea.
Cuadro 3-44 _Demanda de Principales Exdmenes Radiogrdfico
Descripcién 1990 [ 1991 | 1992 | 1993 | 1994 [Promediade5aos

Radiografia general 3,228 3,321 3,135 2,995 3,298 3,194
Exdmenes fluoroscépicos - - - - - .
Diagnénico ultrasénicos - - - - - .

| TOTAL 3,225 3,321 3,135 2,995 3,298 3,194

Observacién

Radiografia general de:

térax, abdomen, cuatro miembros, encéfalo, espina dorsal, ete.



@ Ancstesia y Cirugfa

S6lo se efectiian de dos a tres operaciones diarias debido a los despetfectos mecdnicos de
las lamparas de operacién y aparatos de anestesia, asf como 2 la falta dela cdmara de
esterilizacién, indispensable para el drea dé cirugia. Mds del 30% de las operaciones,
representa las intervenciones relativamente sencillas pata atender a los casos de emergencia
y de ortopedia de los heridos de accidentes de tréfico. Existen tres salas de operacion, de
las cuales solo una estd en funcién. Las dos restantes estédn equipadas de mesas nuevas,
pero se encuentran fuera de servicio por falta de equipos. Se considera importante
suministrar los equipos de esterilizacién y procurar recuperar normal funcionamiento.

Cuadro 3-45

Demanda Annual de Principales Operaciones segiin Especialidades

Descripcidén 1990 | 1991 1992 1993 1994 |Promedioded aﬁgg{
Cirugia General 123 96 1400 118 101 116
Pediatria 22 34 64 _ 27 66 43 |
Gineco-obstetricia 207 193 208 193 184 197
Genilo-urinario 3 7 10 K 5 6
Ortapedia (relacionada) 20 16 27 14 23 20
Operaciones quirtirgicas 195 183 199 182 173 186
de emergencia -

TOTAL 570 529 648 540 554 568 |
Observaciones

Operaciones quiriirgicas generales:

Operaciones gineco-obstétricas:

Aparato genito-urinario :
Cirugfa plastica:

Laparotomia, apendectomia, herniorrafia,

operaciones del aparato digestivo superior, etc.
Ces4rea, aborto, ete,

Hipertroffa de préstata, etc.

Fracuitras, etc.

@ Gineco-Qbstetricia y Recién Nacidos

Se atiende a un promedio de seis partos al dia. Dado quela demanda es cada vez mayor,
no se puede responder con dos equipos actuales que datan de cierta antigiiedad. Por otio
lado, también se viene incrementando el mimero de partos anormales, que no puede ser
atendido de manera satisfactoria con los juegos obsoletos de operacionesy de parto. Para
_ recuperar las funciones inherentes del hospital, se requiere renovar las mesas de parto,
incubadoras, aparatos de fototerapia y mesas de operaciones gineco-obstétricas, ademds
de suniinis&ar ultrasonogrdficos y doppler de fonocardiografia fetal para efectuar la

terapia adecuada.



Cuadro 3-46 Demanda de Partos

Descripcion 1990 1991 | 1992 1993 1994 | Promedio de5 afios|
Partos 1,035 1,080 1,140 1,238 1,315 1,161 |
Nacimientos prematuros 36 22| 28 18 26 26
Aborlos 153 139 154 182 179 - 161
Mortinatos 20 22 18 23 33 23
Partos anormales 120 130 107 172 155 136

TOTAL ' 1,364 1,393 1,447 1,633 1,708 1,509

® Odontologia

Actualmente, efectiia la’ odontotectomia y otras terapias dentales. Dado que no existen
olros dentistas publicosenla cercania, el hospital debe atender a toda la demanda regional.

Sin embargo, en realidad no se ha efectuadola terapia de canal de raizy préstesis enlos

wltimos cinco o seis afios, a causa de los desperfectos mecanicos de la unidad dental.

Considerando que la salud dental constituye un factor de primordial importancia para la
sanidad, el servicio odontolégicoconstituye una de las actividades basicas de la medicina

primaria y secundaria, y es indispensable equipar debidamente e] area, para que pueda |
cumplir con las funciones propuestas. |

Sin embargp, se ha excluido del Proyecto el equipamiento de esta drea, puesto que

actualmente se ha suspendido la operacién por la ausencia de médicos por las medidas

presupuestarias.
Cuadro 3-47 Demanda de Terapia Odontolégica :
Descripcién 1990 1991 1992 1993 1994 |Promediode5 afos

Odonctectomia 1,256 1,280 1,430 1,126 1,365 1,291
Terapia de canal de raiz - - - . . P
Préstesis - - - - -
Dientes postizos - - - - o -

TOTAL 11,256 1,280 1,430 - 1,124 1,365 1,291 -

® Calidad de Agua

La concentracién del silice es alta por se agua tomada del pozo. En e] caso de suministrar
el dializador, es necesario instalar un sistema de preparacién de agua percolada
“invertida.Sin embargo, dado que el presente Proyecto se limita a suministrar los equipos
més bédsicos, nose hace necesario tomar esta medida. Por otro lado, se fequiere conectar el
ablandador de agua al esterilizador de alta presion para eliminar el contenido de sflice.



Calidad de agua

Cuadro 3-48

pH Color Turbiedad f6namonfaco | Dureza Total |
o (NH) {CaCQ,)
74 RS 1.0 0.1mg/ 0 408mg/ 8
Calcio Magnesio Silice Ficrro Total Cloro |
_{Ca) Mg) (5i0z) (Fe) o
23mg/ ¢ 36mg/ @ 60mg/ 0 0.1mg/ & No detectado

‘Muestras: agua del pozo

@ -Suministro de Electricidad

Temperatura de agua en el momento de exhalen: 24.5°C

El hospital est4 dotado de generadores de motor para hacerse frente & fa frecuente

interrupcién energética. La variacién de tensién es relativamente pequena, con 11.0%. Sin

embargo, dado que durante las interrupciones encrgéticas se suministra la electricidad por

el generador, con una frecuencia de dos a tres veces a la semana, se produce una gran

variacién de voltaje al momento de conmutar. Por lo tanto, los equipos de precisién

requieren datarse de regulador automético de tension.

Cuadro 3-49 Suministro de Electricidad
~Valores de medicién Variacién{%) Calificatién
Régimen| Frecha Hora | Miximo| Minimo | Promedio +% %o
120V 6/X 10:33 124.5 120.2 121.7 2.3 1.0 Bueno
60Hz

Condiciones Meteorolégicas

Condiciones de medicién: 5 minutos de intervalo, continudad 2 horas

Al ubicarseenla zona montafiosa, la temperaturaes estable a tolargo del afio. La humedad

es alta con un méximo de 85%, pero dado que la temperaturaes baja, los equipos noserdn

afectados por los factores meteorolGgicos.



(3} Medidas de Proteccién Radicactiva
Aungque las normas de proteccion contra las radiaciones en Guatenala se ajustana las

nornas recomendados por CIPR (Comision Internacional de Proteccién contra las

Radiaciones}, en la practica casi no se han tomado las medidas concretas para prevenir

la fuga de radiaciones en las instalaciones antigias, A continuacién, se resumen los

resultados del estudio efectuado en cada uno de los hospitales seleccionados:

1)

2)

Centro de Satud de Pophin

Actualmente, sélo dispone del equipo de SIEMENS  (tele pleoskop) que datan de
varios afios de antigiiedad. Es un modelo algo primitivo que sélo permite ajustar la
corriente eléctrica a 50 mA y 30 mA; al seleccionar el mAs sobre ¢l tablero de
comando, se ajusta autométicamente el tiempo de radiacion. No existe actualmente
una puerta que divide el local de radiologfa con el local de operacién, y la puerta que
comumica con el exterior es de madera, sin proteccién contra la fuga de radiaciones.
De acuerdo con la medicién, se calcuta que mensualmente se produce una fuga de
Rayos X de unméximo de 350 nSV hacia el local de operacién y el corredor exterior.
Al exterior de la sala de radiotogia hay un corredor que se convierte en drea de
estancia de los pacientes de consulta, por lo que hay un riesgo permanente de
exposicién a las radiaciones. Los valores obtenidos superan en un 16% la noma
recomendada por ITEA (de 300 pSV/mes). La proteccién del local de operaciéndel
equipo Rayos X tampoco es suficiente. En este centroes necesarioinstalar laldmpara
de indicacién del uso de aparato de Rayos-X, enmarcar el Jocal de restriccion de
acceso, reubicar el local de operacion, instalar los tableros de proteccidn, ete.

Hospital Nacional Puerto Batrios

La Sala 1 disponc de un aparato diagndslico de Rayos X de GE fabricado en
septiembre de 1993 y un aparato mévil de Universal. Mientras que en la Sala 2, se
dispone de unaparato fluoroscépico tipo parado y elaparato de Rayos Xtipo stand
de Picker, ambos estdn malogrados sin posibilidad de reparacién. En la Sala 3, hay
un aparato fluoroscépico aproximado de GE de @timo modelo. Las Salas 1 y2 estén
divididas por una pared con ldminas de plomo de 2nun. de espesor, y no s¢ ha
detectado la fuga de radiaciones en las paredes ni en la puerta. Sin embargo, dado
que la Sala 1 carece de local de operacién, el personal se ve obligado a maniobrar el
aparato desde el exterior de la sala, con la puerta medio abierta, extendiendo un
cable. En esta situacién, et aperador no puede visualizar al paciente, ademds que

existe el riesgode fuga de radiaciones desde la puerta, debiendosanear el problema.



3)

4}

5)

Hospital Nacional Solol4

La Sala 1 dispone de unaparato de Rayos-X tipo mdvilde Universal, quees utilizado
principatmente en las habitaciones de intemados, unidad de emergencia y salas de
operacién; al mismo tiempo, sirve de complemento al aparato fluorescépico de
Rayos X enel caso de exislir mayor nimero de pacientes a diagnosticar. La Sala 2, por
sulado, esta equipado de apatato fluoroscépico aproximado de GE. Dado que la
puerta de la sala deradiologfa es de vidrio, se hace necesario reemplazar la puertao
colocar un tablero de proteccién. La misma medida deberd tomarse en las aperturas
del tocal de operacidn ola sala de espera. Ademds, se deberd colocar la ldmpara de

indicacién de uso de los equipos.

Hospital Nacional Chiquinmula

Existe un aparato de Rayos X sencillo de GE. El tubode Rayos X esta colgadodesde
el tocho. Si bien la mesa es inclinable, se est4 utilizando como una simple mesa de
Bucky desmontando el escabel. Existe en otra sala un aparato de Rayos X tipo 2
tubos de Picker quesélo permite ajustar la corrienteen dos niveles, 200 mA y 300 mA,
con limitacién parcial en el control del tiempo de radiacién, por lo que su
funcionamiento se limita a los casos espéci ficos. Existe fuera delasala de radiologia,
un aparato de Rayos Xmévil de GE que se utiliza enlas habitaciones de internacion.
Si bienelaparato es utilizable para 50 radiaciones con una sola carga, esta capacidad
se reduce a 25 radiaciones con el desplazamiento del aparato entre la sala de
radiologia y las habitaciones de internados. Se ha detectado ta fuga de radiaciones
desde la ventanilla ubicada en el local de operacién, por lo que se hace necesatio
agregar €l vidrio de proteccién. Asimismo, se deberd de colocar la lampara de
indicacién enel exterior de la sala para avisar el uso del aparato. Desde la puertade
madera dela sala deradiograffa, se ha detectado la fuga de radiaciones del ordende
330 pSV/mes; dado que el corredor colindante es transitado por los usuarios del
hospital, es necesario tomar las medidas de proteccién contra las radiaciones pata
estas personas. Bs indispensable colocar el tablero de proteccién y la lmpara de
indicacién de uso de aparato de Rayos X.

Hospital Nacional Guastatoya

Existe un aparato de CLINIX-R de Picker, utilizable tanto conmesa de Buckycomo
en la posiciénde parada, quedata de cierta antigiiedad ya queha sido fabricado en
1982. Dado queel hospital se ubica en un punto estratégico geogréficamente, reciben
a numerosos heridos por accidentes de tréfico y por disparos, lo que hace necesario
disponer de unamesa de radiograffa inclinable. 5i bienno s¢ ha detectado la fugade

radiaciones al exterior de la sala, existe este problemaenel local de operacién, porto



6)

7).

que es necesario colocar el tablero de proteccién a fin de salvaguiardar a los téenicos
contra la exposicién. El negatoscopio existente es de 4 paneles, con ganchos
malogrados y dos de eltos noencienden. Las Fmparas de la cdmara oscura presentan
defectos, y los desperfectos mecdnicos del secador son irreparables. Por lo tanto, es
necesario suministrar en este caso, los aparatos de Rayos Xy los equipos periféricos.

Hospital Nacional de Tiquisate

Dispone de un aparato de Rayos X con tubos dnodos fijos de SIEMENS, lo cual
requiere de un mayor tiempo para tomar las radiograffas, ademas que los resultados
no son de buena calidad. Asimismo, existe vn aparato de Phillips con nwsa de
radiografia, generador y tubos &nodos rotativos, al que se ha conectado el colimador
de SIEMENS, que eventualimente se encuentra fuera de servicio. Las paredes de la
sala de radiografia son de madera con ventanas ordinarias, sin que se haya tomado
medidas preventivas confra la fuga deradiaciones. Detrds dela mesa deradiografia
del térax, esta la farmacia dénde permanece el personal; en esta oficina se ha
detectado una fuga de radiaciones del orden de 300 pCV. La ventanilla del local de
operacién carece de vidtio de proteccién, por lo que tambifn en este caso se ha
detectado la fuga. Dado que este hospital serd renovado, y falta poco para
desplazarse al nuevo local, es necesario tomar alguna medida de mejoramiento
aunque sea para ese breve periodo, si se reconoce la gravedad de la exposicién del

personal a las radiaciones.

Hospital Nacional de Salamaé

Dispone de dos aparatos de Rayos X de Picker con cama

inclinable {fabricados en 1981 y 1983, respéctivanmnte). El de 1983, se ha repuesto
recientemente los tubos de Rayos X, aunque siguen teniendo problemas mecénicos por
presentar fuga de aceite, El de 1981 est4 equipado de un aparato fluoroscépico con
pantalia fluorescente por debajo de los tubos, pero para la radiografia se estd
utilizando los tubos de Rayos X que se montan sobre pedestal independiente.
Ademds, existe un aparato mdvil de Fisheren lasala de operacién; este aparato sélo
permite radiografiar concorriente de 30 mA con tubos dnodos fijos, lo cual prolonga
el tiempo de radiacién y no permite obtener resultados de buena calidad. En ellocal
de operacién ubicado dentrode la sala de radiogra fia, se ha detectado una fuga de
radiaciones del orden de 350 uCV, por lo que es necesario colorar el tablero de
proteccién o tomar las medidas necesarias. Ei negatoscopio existente no engancha
bien los negativos, ademds de que su baja luminosidad no permite efectuar el
diagnéstico conla debida precisién. Unode los dos secadores existentes se encuentra
fuera de servicio, mientras que el otro también presenta frecuentes desperfectos



mecdnicos, habiendo necesidad de renovarlos. Asimismo, es necesario colocar la
lampara de indicacién para prevenic el acceso improvisodel personal ajenodurante

la radiografia.

{4) Plan de Ejecucion y Operacién

1)

2)

Plan del Personal
Actualmente, los siete centros médicos seleccionados disponen de suficiente personal
para asumir las respectivas funciones asignadas. Ademds, al considerar que todos

estos centros se encuentranactualmente en funcionamiento, y que los nitevos equipos

_a suministrarse son bisicamente para renovar y complementar los equipos existentes,

se considera innecesario incrementar el ntimero del personal téenico con
posterioridad a la implementacién del Proyecto.

Presupuesto de Operacién de las Instalaciones

Los presupuestos asignados a los siete centros seleccionados se han visto
constantemente incrementados en los dltimos aiios. Sin embargo, también habria que
reconocer que el monto absoluto no es suficiente, ya que ocupa del 40 al 60% de lo
requerido. Dentro de este cuadro, unbuen porcentaje delos presupuestos asignados
para el desarrollo, se destina a la adquisicién de los insumos necesarios para ofrecer
las atenciones médicas rutinarias, lo que ha limitado invertir en los rubros de
mantenimiento y reparacion de los equipos. En el marco que permita asegurar la
autonomia de cada uno de los centros médicos, el MSPAS ha puestoenpractica en
1990, ¢l Sistema de Reparto de Costos en el que los centros médicos publicos
recaudan de los pacientes de consulta, una cuota de 25 centavos (Q0.25) como
honorario de !a primera consulta desde 1994, Asimismo, actualmente se estd
estudiando la posibilidad de aplicar el Sistema de Autofinanciacién, a nivel de los
centros médicos, con asesoramiento del MSPAS. En la Primera Fase del presente
Proyecto, se ha obtenido excelentes resultados financicros (presupuestos de
operacién), al aplicar undeterminado monto a los pacientes encondicién de sufragar
los costos, por el uso de los equipes suministrados. De Ja misma manera, en el
presente Proyecto se 601“&mpla recaudar una determinada suma por los exdmenes
radiogrdficos y ultrasonogréficos. En el siguiente cuadro se presentan los ingresos
mensuales contemplados de tas atenciones médicas en los sistemas de Reparto de
Costos y de Aatofinanciacién.

De acuerdo conlos cdlcutos efectuados, enel caso de implementar estos sistemas, se
podria recuperarde 2.5 a 5% de los gastos ordinarios. E| MSPAS contemplaelevaren
el futurolos ingresos originados por el Sistema de Autofinanciacién hasta elordende
10% a 15% de los gastos ordinarios de cada centro, cuya materializacién contribuiria

en gran medida a mejorar el marco financiero y operativo de cada institucion.



Cuadro 3-50 Ingresos de las Atenciones Médicas -

Sistema de Reparto de Costos

(Q=Quetzal)

Instituciones Nim. de Precio Monto total % de los gastos
usuarios unitario ordinarjos en refacién a
) _ 1994
1. Poplin 13,777 Q.0.25 Q3,444 |Q 850,697 0.40%
2. Barrios 11,761 2,040 | 5,677,306  0.05
13. Solola 15,945 i 3,086 | 2,341,501 0.17
4. Chiquimula 20,583 - 5,146 | 3,760,237  0.14
5. Guastatoya | = 12,531 3,133 | 1,944,630 0.16
6. Tiquisate 18,443 4,611 | 2,184,549  0.21
7. Salama 12,009 3,025 | 1,694,360 0.18
) Total Q26,285 o
Sistema de Autofinanciacidn (Q=Quetzal)
Instituciones Exdmenes “Exdmenes Dental Monto % de
radiogrdficos |ullrasonograficos total gastos
_ _| ordinarios
Atenciol Remuner [ Atend Remuneraci] Num. de |Remun [Remunera|en functlion
nes acion_ | iones on usuarios |eracion| cién de 1994
1.Popliin 960 18,720/ 280 7280 1,267 3,801 Q.29,801  3.50%
2.Barrios 1,440 28,080 430 11,180 1,581 4,743] 44,003 0.78
3.Solola - - - - 1,343 4,029 4,029 0.17
4Chiquimula | 1,2000 23,400/ 360 9,3600 1,342 4,026] 36,786 -0.98
5.Guastatoya | 1,440 28,080 430 11,180 1,240 3,720, 42,980 2.20
6.Tiquisate | 1,440 28,080, 439  1118¢ = - | - 39,2600 1.80
7.Salamé 1,200 23,4000 360 9360 - | - 132,760 1.93
Total Q229,619

Ex&menes radiogréficos: Q.30.00 {e! cdlculo sebasa enque se recaudard el costo de un 65% de

los

tisuarios)

Ejemplo:@Q.30.00 x 960=018,720.00 (Exdmenes radiogréficos de Poptiin)

Exdmenes ultrasonogréficos: Q.40.00 (el cilculose basa en quese recaudard el costo de un65%
de los usuarios, y que el 30% de los pacientes que requieran
someterse a los exdmenes radiogréficos, requerird también delos
ultrasonogréficos.) :
Q.5.00 (el cdlculo sebasa enque se recaudard el costo de un60%

Dental:

de los usuarios.)

Ingresos anuales proyectados: Q 255,904



(5) Coordinacién con Otros Proyectos

El Gobiemo de Guatemala estd impulsando actualmente el Plan de Desarrollo
Educativo y Sanitario, con el fin de difundir un alto nivel educativo y proporcionarlas
atenciones médicas a la poblacién. Este Plan contempla construir nuevos hospitales en
cinco ciudades, a saber Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu y Quezaltenango antes de
finalizar 1995. El organismo ejecutor es UNEPSA del Ministerio de Obras Piblicas, con
participacién del MSPAS por ser la autoridad competente de los hospitales a ser
construidos. En este Plan se incluye también el Hospital Nacional de Tiquisate, que
eventualmente ha sido inchiido como uno de los siete centros seleccionados por el
presente Proyecto. Sin embargo, dado que el Plan mencionado consiste tinicamente enla
construccion de las infraestructuras {edificios ¢ instalaciones} y en el suministro de
muebles para el pabellén de hospitalizacion y una parte de los equipos especificos
(calderas, lavanderias, y grandes equipos médicos y del laboratorio), y ha sido
diseitado tomando en cuenta en su fase de planificacion la cooperacién japonesa, los
nuevos equipos no serdn reiterativos con el presente Proyecto.

En cuanto al zesto de los hospitales seleccionados en el presente Proyecto, actualmente
se est4 impulsando los respectivos planes de reparacién y reconstruccidn, de acuerdo
con las condiciones reales en que se encuentran cada unode ellos, aunque no se reconoce
una coherencia con estos planes de desarrollo nacional. Concretamente, en el Hospital
Nacional Chiquimula se contempla reconstruir y ampliar las dreas de consulta de
gineco-obsletricia y emergencia, mientras queen el Hospital Nacional Puerto Barrios (en
Puerto Barrios) se proyecta construir ¢l drea de gineco-obstetricia, y reconstruir la
totalidad del mismo con miras a terminar las obras en el afio 2000. Sin embargo, no
existe ain un plan de adquisicién de nuevos equipos para las nuevas dreas o
establecimiento de ambos hospitales. Por lo tanto, tampoco eneste aspecto, los nuevos
equipos que serdn suministrados dentro del marco del presente Proyecto serdn

reiterativos.

(6) Estudio de Equipos Solicitados
Inicialmente, el Gobierno de Guatemala ha solicitado al presente Proyecto el suministro
de un total de 10,041 articwos de 525 rubros, incluyendo los equipos de las dreas de
radiotogia, pediatria, recién nacidos, gineco-obstelricia, laboratorio bicquimico, as{
como ambulancias y vehiculos de pick up. Sinembargo, dado quela solicitud habia sido
preparado enbase a la informaciénanterior a 1992, y que la situacién econémica se ha
visto alterada y deteriorada en los tltimos dos 6 tres afios, existe una determinada
discordancia con fa realidad del pais. Si bien los términos de la Solicitud consistianen
el equipamiento de determinadas dreas como la radiologfa, cirugia, gineco-obstetricia,
ete., en realidad existe una falta absoluta de equipos en todas 1as dreas que brindan



atenciones béasicas, debido a Ja antigiiedad de los mismos. En especial, en todos los
hospitales regionales, a excepcion del Centro de Salud de Poptiin, se ha reconocido la
necesidad de fortalecer su equipamiento en general, incluyendo a aquellas dreas que
- brindan atenciones bésicas, sin enfocar ¢l swministro en &reas especificas, dada 1a
magnitud y el catdcter de los servicios que brindan estas instituciones. Por lo tanto, se
sostuvo una serie de reuniones con las autoridades hospitalarias asf como del MSPAS,
y se ordenaron los equipos a suministrar aplicando los criterios que se describen mds
tarde, cuyos resultados fueron anotados en la Minwta de Discusiones. La lista incluye
los equipos para: Laboratorio clinico{52 articulos), Area de Diagnosis por Rayos X(8
- articwlos), Area de Anestesia (27 articulos), Pediatria (16 articulos), Area de Gineco-
obstetricia y Recién Nacidos (31 articulos), Cirugia (20 artfculos), Quirdfano (9
articulos), Dental (8 articulos) y Administracién Hospitalaria (31 articulos). {Para mds
detalles, véase los Anexos: Minuta de Discusiones).



La solicitud de cquipos fue analizada y cstudiada aplicando los siguientes criterios de
seleccién:

Prioridades de Seleccién

1]Equipos para renovar y/o complementar tos existentes

2 |Equipos de simples y operables con teenologia difundida

3{Equipos ciﬁe requieran un minimo costo de operacién y mantenimiento
4

|Equipos cuyo costo de operacién y mantenimiento pueda ser plenamente cubierto con los
recursos financieros de cada hospital :

51Equipos de terapia y diagnéstico basicos

61Equipos que ofrecen mayor renta frente a la inversidn

Principios Bésicos de Omision _

1JEquipos y periféricos que utilizan el isétopo radioactivo

|Equipos cuyos reactivos se comercializan a través de canales (distribuidores) muylimitadog
|Equipos de alta tecnologia que sirven para las investigaciones )

] Ec—lltipos que utilizan contaminantes, incluyendo el gas fledn

{Equipos que requieren un elevado costo de operacién y mantenimiento, que dificilmente
pueda ser sufragado por cada unode los hospitales ‘

6 {Equipos que pucdan infringir los reglamentos y normas de disposiciénde efluentes, desechos
sélidos y radiacion establecidos en Guatemala y en Japon

7 JEquipos que requieran grandes obras de construccién o reconstruccion para su instalacién

Nk OB

8 |Equipos que requieran de tecnologia especial para su manejo

A aquellos equipos que no han podido comprobar la pertinencia de suministro solamente con
estos criterios, se aplicaron ademds los tres siguientes criterios.

Criterios del estudio
aBquipos de baja frecuencia de uso

blEquipos que no necesariamente deben ser renovados, porque los existentes son plenamente
operables

|; c}Equipos de bajo grado de urgencia de suministro

Cada uno de los equipos fueron sometidos a una evaluacién aplicando los ctiterios de seleccién
descritos anteriormente, cuyos resultados se muestran enlos cuadros de 3-51 a 3-57. La simbologia
aplicada para calificar es la siguicnte:

O.....Equipos a incluirse en la lista de suminisiro

X.....Equipos a omitirse de a lista de suministro



OCENTRO DE SALUD EN POPTUN

Cuadro 3-51
Num. EQUIPOS Ren.'cgf“ Nuel Pdoridades de | Principios Basices de | critea Eval. |21
i 2] 3]4|s516| 5| 2t3]|4]|5|6]7|8lz]|b]|c] Gen.
) LABORATORIO CLINICO
11 HEMATOLOGIA _
1|PIPETAS DE GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS O viv ol I
2|MICROSCOPIO BINOCULAR O vlv v O |1
3|CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO O vlv Q|
4|LECTOR DE MICROKEMATOCRITO @) Vv O |2
5{COLUMNA PARA SEDIMENTACION DE SANGRE Q viv O}
6{ CAMARA DE NEUBAUER o v|v O |4
7ICONTADORES MANUALES OF CELULAS SANGUINEAS @) Vv O |2
8|AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS O vlv Q|1
9]LAVADOR Y SECADOR DE PIPETAS O vlv O {1
10| REFRIGERADOR LABORATORIO O v v O |1
11|MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERQ ' : v x |o
12|ANALIZADOR ELECTROLITE (K, NA, CL} O v O |1
13{HEMOGLOBINMETRO : - O v v O |
14|MEZCLADOR GIRATORIO OSCILANTE O VIV : | O |
15 IBEGO DE INSTRUMENTDS DE VIDRIO O v O |1
16]PULS OXIMETRO O v Y Q|4
17| ESPECTROFOTOMETRO O v \% o |t
18| AUTOCLAVE VERTICAL . ol |viv O |1t
1.2 LABORATORIO BIOQUIMICO
1| BALANZA ANALITICA vilM x o
2|CALCULADORA DE BATERIA O v O i
3|CENTRIFUGA DE SOBREMESA O v|v O i
41BANO DE MARIA CON TERMOME TRO O viv O |1t
__5]TUBO DE ENSAYOQ Y JEGODESUS BASES ) Y O {1
8] MICROSCOPIO BINOCULAR DOBLE CABEZA . vlM x {o
___7|RELOJ DE LABORATORIO O v O |1
8|MICROSCOPIO BINOCULAR - O vlv \ O |1
3| AUTOCLAVE PEQUENG DE SOBREMESA - vl x | o
10| REFRIGERADOR LABORATORIO viv] x | ¢
| 11| MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO v % | o
13 LABORATORIO SEROLOGICO
1|BANO OE MARIA CON TERMOMETRO O vlv O |1t
2[MICROSCOPIO BINOCULAR vi X |o
3|MEZCLADOR DE PLACAS DE VORL vl x Jo
4|REFRIGERADOR PARA REACTIVAS @] vi |v O |1
5|REFRIGERADOR PROFUNDO vi x |0
6|MEDIDOR DE PH v x |0
7{JUEGO DE MICROPIPETAS 0 vl ' O |1
1-4  BANCO OE SANGRE
1]CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE ) v fv B E
2|EXTRACTOR DE PLASMA vl x | o
3|REFRIGERADOR PROFUNDO vl x | o
£|CAMILLA PARA DONADOR O v v O |1
5]JUEGO DE SANGRE O v|v v O |t




@CENTRO DE SALUD EN POPTUN

Com' Nue} Prioridades de | Principlos Basicos de Criteria

Num. EQUIPOS Rerf"o T vo | Seteccion Omlsion

Lzl
.
=

il 2] 3)4|5]6]1|2]|3]4]|5]6]7]|¢8]2]b|c

$-5  LABORATORIO MICROBIOLOGICO

INCUBADORA LABORATCRIA O

MICROSCORIO BINOCULAR O

JUEGO DE MECHERQ BUNZEN : O

<< <<
<

HORNWLA ELECTRICA @

<i<lg i«

REFRIGERADOR LABORATORIO 0]

AUTOCLAVE VERTICAL V

MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO v

CONTADOR DE COLONIAS O v

O NSO [t (D [ h § b (D FRS | e

CAMARA ANAEROBIA 9] v

AGITADOR DE TUBOS ' O ViV

ey
(=]

JIEGO DE MICROPIPETAS ' V|

[y
—

X |CICIO % {x{C0{C|O|0

2]  DIAGNOSIS POR RAYOS-X

APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS v

O
<
<
<

EOAP RAYOS-X (RECOMENDADO PCR WHO)

APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS-X MOVIL O vy

JUEGO DE CASSETTE PARA RAYGS-X

JUEGO DEPROTECTIVOS CONTRA RAYOS-X

JUEGQ DE PELICULAS RAVOS-X

£0UIPO PARA LA CAMARA OSCURA

o= len fomlen sl
o1 Clio|IC
<

<

MUEBLE DE LAS PELICULAS

_-_-_...-nl_s..-g

ClO0ICIOIO|O|%

3}  AREA DE ANESTES!A (EMERGENCIA)

3.4 EQUIPO EM EL AREA OE AKESTESIA

C
<
<
<

MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTHADOR

VENTILADOR \'

MONITOR DE CAMA ' Q vV

i
[etecirocARDIOGRAFO : O

Mm"_....-_-._.

JUEGO OE EQUIPO LARINGOSCOPRICO

JUEGO DE MASCARILLAS ANESTESICAS

ClOIT|O

JUEGO OE CIRCUITOS DE YENTIACION ANESTESICA

i
2
3
4
5| JUEGO DE MANOMETRQ DE OXIGENO Y REGULADOF
§
i
8
9

JUEGOCE AMBU - O

<<l <t i<

16| JUEGO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES, - : O
OROTRAQUEALES Y NASOTRAQUEALES

L R MR Y

<

T1|JUEGO OF INSTRUMENTOS DE ANESTESIA EPIDURAL O

12|BOMBA DE iNFUSION &) V|

x10:0 Cl|loICicicioiooIx]|T

c-&.»l

13JOXIMETRO DE PULSO : : V|

32 EQUIPOEN EL AREA DE RESUCITACION

OXIGENO CON MANCME TRO Y REGULADOR DE FLUJO o1 B vV N

DESFBRILADOR : 8] Vi

1

2

3|JUEGO OE SACOS AMBU PEDIATRICOS ] Vv v
4|CAMILA ' 10 v

CI0ICIO

33 PEOIATRIA DE URGENCIA

1|LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO

Q10
<
<

ASPIRADOR DE FLEMAS

D

<

[APARATO DE SUCCION CONTINUA A BAJA PRESION Vi

x|olo

341



CENTRO DE SALUD EN POPTUN

Num. ‘ EQUIPOS R °;_’“ Nue Proridaces de | Prnciplos Beslcos €2 | crieria) eval. 2"
flz]3]4]5]5] +|2¢3]|4]|5|6|7|8]a]|b|c] Gen.
4|RESPIRADOR PEDIATRICO Of |v v _ O {1
S[CAMILLA : vl x |0
6ISILLA DE RUEDAS PEDIATRICA v < {0
7JUEGO DE CARROS PARA CHLINDROS DE OXIGENO O v O]t
${ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O Vv Q]
9|CARRO PARA EL JUEGO DE REANIMACION O vlv Y O q1
10|necatoscorio ' vl x [ o
l B .
§)  PEDIATRIA _
EQUIPO EN PABELLONES PEDIATRICOS
1] JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | O viv Y | Qq1
2|ASPIRADOR OF FLEMAS O ViV W] O}
3] TIENDA OE OXIGENO O viv v Q|1
A[NEBULIZADOR ULTRASDNICO O Y Q1
5[MONITOR DE CAMA O v O |
s{CAMILLA O v : O}t
7|SILLA BE RUEDAS PEDIATRICA v x |o
8|JUEGO DE ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO O v]v v Q|2
9| MICROCENTRIFUGA O vV O |
10[MANOME TRO DE OXIGENO Y REGULADOR DE FLUJO O vlv O |1
11}LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO O v|v v O |t
12JCARRO DE CURACIONES CON CAJONES O vlv v O |
| 13|MUEBLE PARA EL INSTRUMENTOS O v O |1
14 JUEGO DE DIAGNGSIS O vlv v O ]3
15{NEGATOSCORIO Q v|v O |1
| 16|ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS Q vlv L O |1
5§)  GINECQ-OBSTETRICIAIRECIEN NACIDOS
5t EQUIPOEN EL AREA DE RECIEN NACIDOS _
1|INCUBADORA : O \ v Q|
2|INCUBADORA {CALENTADOR DE INFANTIL) : vl x Jo
3| INCUBADORA TRANSPCRTAINFANTE viv x o
4|APARATO DE FOTOTERAPIA O v v Oy
5|BOMBA DE INFUSION O v Ot
6] BILIRRUBINOMETRO O viv v O]t
7|ESFIGMOMANOMETRD O viv v O {2
|| Y ESTETOSCOPIO PARA NADIDOS
8MONITOR DE APNEA Y x o
S{ASPIRADCR DE FLEMAS PARA RECIEN NACIDOS ol [V Y O |1
10{JUEGD OE LARINGOSCOPIO PARA RECIEN NACIDOS 9] v|v v O 11|
11|BASSINETTES : Q v v Q2
52  EQUIPO EN EL AREA DE GINECG-OBSTETRICIA '
1{MESA DE PARTO ‘ O v|v v O 2
2]MESA DE OPERACIONES PARA LA GINECO-OBSTETRICIA x |o
3|DETECTOR DE CORAZON FETAL vi x |o
41EQUPO ULTRASONICO OBSTETRICO O ViV O]
5|LAMPARA DE CUELLO DE GANSD . O viv Y O |1
6| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CESAREA O Y Y O |2




(MCENTRO DE SALUD EN POPTUN

Comi Nue] Pdoridades de | Peinciplos Baslcos de Cant

Num. ' EQUIPOS _ Real™s T wol  Setecclon Omiston
‘ ' - 2|3l 4|5i6|1]2)314]|5|6]7]8]a]b]e

m
<
o
-4

Criteria

[7)
o
=3

OICIOIOICICIO|I010010]!

JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA ASORCION
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA LAPAROSCOPIA
JUEGO DE LAPAROSCOPIO

| 10[2UEGO DE INSTRUMENTOS PARA EL PARTO

11| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA PUNCION DE DOUGLAS
12|MESA DE RECONOCIMENTO

13]COLPOSCOPIO

14]EXTRACTOR OF VAGIO CON JUEGO DE CAHULAS
15{BOMBA DE INFUSION

16|BONBA DE INFUSION A JERINGAS _
17|SOPORTE DEL IRRIGADOR O v
53  EQUIPO EN EL AREA DE FETOS
1|MONITOR DE CAMA v
2|MONITOR DE OXIGENO
3|DETECTOR FETAL DOPPLER

-y

OO

£

Oj0CI0|C|010]
<i<l<lcig i<l

<l <<l il

O01C|C

A [k [ e [ Jmn P e ] e | e P

(=]

ole
<i<
O10]x%

§)  CIRUGIA
61  CIRUGIA GENERAL
MESA DE OPERACIONES UNIVERSAL : Q v 3
LAMPARA DE OPERACIONES SiN SOMBRA v
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Q v
UNIDAD ELECTRICA DE SUCCION O
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA SUTURA O
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O
NEGATOSCORIO O
LARINGOSCORIO V|
LAMPARA OUIRURGICA MOVIL O
CON BATERIA DE EMERGENCIA
10]CARRO PARA EL INSTRUMENTO
11|MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO
12| CAMILLA . ’

W e~ inlm | ]|Ad |
<L <L
<
Ox {00 I0I01C %10
_Q.._-m_._na-nl

<
<
<

<

o} e}
<<

X OO0

[T I PR Y

13{FIBROSCOPIO ESOFAGICO v
52 ORTOPEDIA
§1JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA ORTOPEDIA
2[MESA DE OPERACIONES ORTOPEDICAS v
3} CAMA ORTOPEDICA
4}MESA DE YESO
5
6
7

o
<
<

SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR £L YESO
MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO
ESIERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

O|CIC|CIC

<i<l<l<i<
<i<

CICICIO10Ix|C

7). QUIROFAND

74 INSTRUMENTYAL DE QUIROFANO : :
1| 3UEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA OPERACION PEQUENA O
2| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGHA MAYOR

3| JUEGO OE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MENOR
4

5

<L
<l

| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DRENAR ABSCESQ v
JUEGO OE INSTRUMENTOS PARA DESBRIDAR . v

CIC
<
<

XX 1C100
e N N e B LI R G




(DCENTRO DE SALUD EN POPTUN

. .
Com{ Nue| Prioridades do | Principlos Basicosde | .
Num. EQUIPOS Ren. p. | vo Seleccion Omision Criterfa] Eval.

1]2]3]&|5]6{1{2]3]|4]5]|¢]|7|&]2|b]e] Gen

Cant

12 - CENTRAL DE EQUIPOS .
EQU:PQ EN £L CENTRAL (CARRO DE TRANSPORTE Y ol |v]v K

CABINETE OF ALMACEN) .
ESTERILIZADOR DE VAPOR OE ALTA PRESION, 1.1M3 Vi X
E£STERILIZADOR DE ALTA PRESION 0.8M3 O vl v O
4[MAQUINA PARA EMPOLVOLAR - Vi
Y SECAR GUANTES QUIRURGICAS '

-

P

fa2

8) - DENTAL

UNIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL CON COMPRESOR 9] A% v -
TABURETE DE OPERACION O

i

2

3|APARATO DE RAXOS-X DENTAL ' VIV
AIMUEBLE DEL TRATAMIENTO Q V 7
5
6
7
&

ESTERILIZADOR A ALTAVELOGIDAD . _ Y
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS '
JUEGO DE INSTRUMENTOS DENTALES
PROCESADOR DE PELICULAS DENTALES viv

ci0

X OO x10Ix OO

9)  ADMINISTRACION HOSPITALARIA

&1 VEHICILO '
AMBULANCIA

VEHICULO DE PICK UP PARA SERVICIO MEDICO
22 COCINA

ESTUFA PARA COCINA

-t

o}e
<
<
o)e

-

D

REFRIGERADOR

9-3  LAVADERO

t|Lavapora
2lexpriMDOR 1SECADOR
3ICAFRO PARA ROPA SUCIA v
34 EQUIPOS DE MANTENIMIENTO _
t  REGULADOR AUTOMATICO OE VOLTAJE
3]|GRAND i vi x 0
b{MEDIO O v o |1
2 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO
JUEGO DE TALADRO

JUEGO DE ESMERIL

o1of |00
<
<
101G |ClO

OICICIC
<l<i<]<
<l<i<l<

JUEGO DE SCL DADURA

a
b
¢|JUEGO DE LLAVE DE TUBO
d
€

MAOCNINA DE TORNQ DE MESA _ V]

| SIERRA ELECTRICO ) V]

ESMERIO CABEZA DOBLE
JUEGO DE HERRAMIEKTAS

©

CiOixixiC1O1010

00
<
<

3 EQUAPOS DE MEDICION PARA MANTENIMIENTO A
JUEGO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS L Ol Iv

DSILOSCORIO (4060 MHZ)
GENERADOR DE SENAL
GENERADOR 0.C. {0-50v)
CHECADOR IC

o laialo[®
<iLi<ig
XIXIX{x1C
SISO IS |-

344



(DCENTRO DE SALUD £N POPTUN

Num, EQUIPOS Ren. C:rn Piu: Pds° ;ﬁ:ggnde Pdnclpéo;l?lao;lcos 92 | criterta] Eval. cf“i]
t2]3i4]|5|6|1]2]3]|4]5]6|7]8]2|b|c| Gen
f]PROGRAMADOR v X j0
g] PROBADOR IC v X | @
h|FUENTE OE ENERGIA ELEGTRICA (0-24Y) VX ]09]
| J|FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (0-32v) vl % 10
j| PROBADOR MULTI (F1)O Y PORTATIL) v X |0
k| PiEZA PARA CALIBRACION OE RAYOS-X Jvox 1 9]
||MICRO REGISTRO PARA MEDICON DE RESOLUCION v X 10
m|MEDIDOR DE RADIACION ETILO CAJAIOH - v X |0
] VOLTIMETRO DE ALTA TENSION {HASTA 10KV) vl X 0
TOTAL| 104] 18] @2




@HOSPITAL NACIONAL PUERTO BARRIOS

Cuadro 3-52
Num . EQUIPOS Ren. Cgf“ e P*"s"ggzgi':n"* P““""g;,f;ﬁ‘“ 9 | coterta] Evat [
. il2l3lsls]s| 1l 213] 4| 5]¢]7]8)sib]c]| Gen.
1)  LABORATORIO CLINICO
14 HEMATOLOGIA
1|PIPETAS DE GLCBULOS BLANCOS Y ROJOS O vlv ol
2|MICROSCOPIO BINOCULAR O viv Y SHEE
3| CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO @] v|v o !
4]LECTOR DE MICROHEMATOCRITO Q viv O e
SIOCLUMNA PARA SEDIMENTACION DE SANGRE O ViV 02
6{CAMARA DE NEUBAUER O vV O |4
7|CONTADORES MANUALES DE CELULAS SANGUINEAS O vl O |2
2|AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS O v]v Oq1i
9]LAVADOR Y SECADOR DE PIPETAS O v|v O |1
1D|REFRIGERADOR LABORATORIO O vl v O |1
11|MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO v x | o
2] AMALIZADOR ELECTROUITE (K, NA, CL) o) N Ol
13| HEMOGLOBINMETRO O v v, O |1
14|MEZCLADOR GIRATORIO OSCILANTE O ViV O |1
15| JUEGO DE INSTRUMENTOS DE VIDRIO O v O |1
16|PULS OXIMETRO O v % Q|1
17|ESPECTROFOTOMETRO O Y v o |1
" 18] AUTOCLAVE VERTICAL ol vlv o |1
-2 LABORATORIQ BIOQUIMICO
1[SALANZA ANALITICA vl Ivl x | o
2|CALCULADORA DE BATERIA O V| Q|
3| CENTRIFUGA DE SOSREMESA O viv O |1
4| BANO DE MARIA CON TERMOMETRO O v]v Ol
5| TUBC OF ENSAYO Y JUEGODESUS BASES O v O 11
| __6{WICROSCOPIO BINOCULAR DOBLE CABEZA vl vl x {0
7|RELOJ DE LABORATCRIO ] v O]
8| MECROSCOPIO BINOCULAR Q v|v v Ol
S| AUTOCLAVE PEQUEND DE SOBREMESA vl x o
10{REFRIGERADOR LABORATORIO O v] v O 1t
11iMESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERD v x | o
13 LABORATORIO SEROLOGICO
1|BANG OE MARIA CON TERMOMETRO O ViV O 11
2|MICROSCOPIO BHOCULAR vi x |o
3|MEZCIADOR DE PLACAS DE VDRL O vlv O |1
4| REFRIGERADOR PARA REACTIVAS ] vl |v Ot
5|REFRIGERADOR PROFUNDO O vl v ol I
6|MEDIDOR DE PH O vy, Y Ol
7| JUEGO DE MICROPIPETAS O Vv O |1
1-4 BANCO DE SANGRE :
1|CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE O v v O 1]
2|EXTRAGTOR DE PLASMA O viv O 11
I REFRIGERADOR PROFUNDO : vl x Lo
4|CAMILLA PARA DONADCR O V] v Ol1
5| RIEGO DE SANGRE O v|v \Y 0|1




@HOSPITAL NACIONAL PUERTO BARRIOS

. Coml Nue] Prioridades ¢¢- ;rim:lpPos Basicosde | ~.. Cant
Num| EQUIPOS Ren. o. | vo Selecclon Omlsion Criteda| Eval. i

1| 2] 3|4]516|1|2F3)4)5|8]|7|8]a|ble] Gen

1.5 LABORATORIO MICROSIOLOGICO
1|INCUBADORA LABORATORIA : O
2{MICROSCORIQ BINOCULAR O
3| JUEGO DE MECHER(Q BUNZEN
A[HORNILLA ELECTRICA

5| REFRIGERADOR LABORATORIO
6

7

8

9

I

<1< <

QICIC
<i<i<li<i<

[~ J WS QR i R R Y

AUTOCLAVE VERTICAL v
MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO v
CONTADOR DE COLONIAS O v
CAMARA ANAEROBIA ‘ O v
10|AGITADOR DE TUBOS O vV
11| JUEGO DE MICROPIPETAS O v]v

j

<
O[O 010 xx1OI0101010

e |- -

2)  DIAGNOSIS PORRAYOSX
1|APARATO DIAGHOSTICO DE RAYOS . vV
2| EQUIP RAYOS-X (RECOMENDADO POR WHO} '
3|APARATO DIAGNOSTICO DE RAY(QS-X MOVIL
4]JUEGO DE CASSETTE PARA RAYOS-X
5|JUEGO DEPROTECTIVOS CONTRA RAYOS-X
6§

7

8

JUEGO OE PELICULAS RAYOS-X
EQUIPO PARA LA CAMARA OSCURA
MUEBLE DE LAS PELICULAS

C1O|0|CICICIO
<l<i<i<l<i<]<
Cio0IC|oC|O X

3)  AREA DE ANESTESIA (EMERGENCIA)

31 EQUIFO EN EL AREA DE ANESTESIA
1|MAQUINA DE ARESTES1A CON VENTILADOR
JVENTADOR

3|MONITOR DE CAMA O y,
4|ELECTROCARDIOGRAFO

5] JUEGO DE MANOME TRO DE OXIGENG Y REGULADOF
6

7

8

9

<
<
<

CiC
<
<

JUEGO DE EQUIPO LARINGOSCOPICO
JUEGO DE MASCARILLAS ANESTESICAS
JUEGO DE CIRCUITOS DE VENTILACION ANESTESICA
JUEGO DE AMBU
10]JUEGO DE TUBOS ENOOTRAQUEALES,
OROTRAQUEALES Y NASOTRACUEALES
11| JUEGO DE INSTRUMENTOS DE ANESTESIA EPIDURAL - O
12| BOMBA DE INFUSION ' o
13| OXIMETRO CE PULSO
32  EQUIPO EN EL AREA DE RESUCITACION
1] 020GEND CON MANOMETRO Y REGULADOR DE FLUJO O
ZDESFIGRILADOR _ . '
3} JUEGO DE SACOS AMBU PEDIATRICOS O
4| CAMILA o O v
Q
@]

O|C|CICIO

Nl S LD S T
<
olojoioiololoiololo

o|C

<

oo
<<
0120

NS o=l | i |

33  PEDIATRIA DE URGENCIA _
T|LAMPARAS DE CUELLO BE GANSO
2| ASPIRADOR DE FLEMAS

. 3{APARATO DE SUCCION CONTINUA A BAJA PRESION %

1O 1O0101[C
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Nors ' EQUIPOS |Ren C;ffl 'i‘f: Pf‘gg‘;:ggﬂ“ Principlos Bascos 90 | Crterts | Evar, |4
203 slef el 2] 2] a] s¥s] 6] s]n]c| Gen
4|RESPIRADOR PEDIATRICO ; O] |v vV, Q|
s|CAMILLA o vi x | o
§|SILA DE RUEDAS PEDIATRICA. . - v X 10
7|JUEGO DE CARROS PARA GILINDROS DE OXIGENO O v O |1
8|ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O v|v Q|
8|CARRO PARA EL JUEGO DE REANIMACION O v]v Y% : Q|4
10|NEGATOSCOPIO B ' vl x | o
4)  PEDIATRIA 7
EQUIPO EN PABELLONES PEZIATRICOS
1| JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO O ViV v O |
2]ASPIRADOR DE FLEMAS O viv v O |
3| TIENDA OE OXIGENO | O vlv v O |1
4INEBULIZADOR UL TRASONICO O Y O |1
5IMONITOR OE CAMA v x |o
6{CAMILLA ' - O v ' O]
7|SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA - Vv, x |o
8|JUEGO DE ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO O vlv v Q|
SIMICROGENTRIFUGA O vlv O |
10| MANOMETRO DE OX:GENO Y REGULADOR DE FLUJO O vlv O |1
11|LAMPARAS GE CUELLO DE GANSO O vlv % O |1
12{CARRO DE CURACIONES CON CAJONES O v]v % O |t
13{MUEBLE PARA ELINSTRUMENTOS Q v SR
14 JUEGO DE DIAGNOSIS O v]v Vv, O |2
15INEGATOSCOPIO O v]v O ]1]
16]ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O v|v SR
5 GINECO-OBSTETRICIA J RECIEN NACIDOS
51 EQUIPO EN EL AREA DE RECIER NACIDOS
1/INCUBADORA O v V] O |1
2|INCUBADORA {CALENTADOR DE INFANTIL) 0] V] O |1
3[INCUBADORA TRANSPORTA-INFANTE viv x o
4| APARATO DE FOTOTERAPIA o O v Y G {1
5| BOMBA DE INFUSION O Y% O {1
§{BILIRRUBINOMETRO O Vv Vi O {1
7|ESFIGMOMANOMETRO O v]v; Vi O |2
Y ESTETOSCOPIQ PARA NADIDOS _
© 8]#ONITOR DE APNEA . v x |0
S|ASPIRADOR OE FLEMAS PARA RECIEN NACIDGS O] v v - O}
10} JUEGO DE LARINGOSCOPIO PARA RECIEN NACIDOS O vlv Y O 11
11|sASSINETIES : O v v O |2
52 EQUIPO EN EL AREA DE GINECO-OBSTETRICIA
1|MESA DE PARTO o : O vlv v O |2
2{MESA DE OPERACIONES PARA LA GINECO-OBSTETRICIA [e) v|v v O |1
3|DETECTOR DE CORAZON FETAL ' ' 0 % o1
4]EQUIPO LLTRASONICO OBSTETRICO 0] vlv O |1
5|LAMPARA DE CUELLO DE GANSO - ‘ O v|v, Y% Q|1
6] JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CESAREA O v v el E)
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Cc-m‘ Nug| Prorddades de | Princlplos Basicos de Cang

- Seleccion Orislon
2134|516l 182]|3]|4]5]|6]|7|8p2|b]ci Gen

Num EQUIPOS Ren. Critedia | Eval,

—

<

WEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA ABORCION
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA LAPAROSCOPIA

8| JUEGO DE LAPAROSCOPIO
10{JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA EL PARTO
11]JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA PUNCION DE DOUGLAS
12|MESA DE RECONOCIMIENTO
13[COLPCSCOPIO
14|EXTRACTOR DE VACIO CON JUEGO DE CANULAS
15|BOMBA DE INFUSION
16|{BONBA DE INFUSION A JERINGAS
17{SOPORTE OEL IRRIGADOR O v
|s3  EQUIPO EN EL AREA DE FETOS
1|MOMITOR DE CAMA ' v
2| MONITOR DE OXIGENO
3{DETECTOR FETAL DOPPLER

]

(=]

Cio10:10101010

< <1<
<<l i<t i<i<i<i

CIoi0

ClOICICICICIC|OI0C1O

-]

O|C
<i<
OIOIx

6  CIRUGIA
61 CIRUGIA GENERAL
MESA DE OPERACIONES UNIVERSAL ' O
LAMPARA DE OPERACKONES SIN SOMBRA v
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA 0
UNIOAD ELECTRICA DE SUCCION _ O
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA SUTURA | O
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O
NEGATOSCOPIO : @]
LARINGOSCOPIO v
LAMPARA OUIRURGICA MOVIL
CON BATERIA DE EMERGENCIA
10/CARRO PARA EL INSTRUMENTO
§1|MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO
12| CAMILLA
13|FIBROSCOPIO ESOFAGICO v
62 ORTOPEDIA '
1| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA ORTOPEDIA
2|MESA DE OPERACIONES ORTOPEDICAS ' v
3[CAMA ORTOPEDICA
4iMESA DE YESO
5
6
7

<
<
<

<l<tgi<<i<
<

e D e | [ AT e -

O (O sy fon fom ) dm {Gad [ AL -
<
<
<

C|I0|0 ©
<
<
XIOOI0T Oix|OICICIOI0IXO

L1 I A Y

O
<
<

SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR EL YESO
MUESLE PARA EL INSTRUMENTO
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

CO|0IC|0

<l<i<l<l<
<1<

ClO0IC|O|X |0

7)  QUIROFANO

T4 INSTRUMENTAL OE QUIROFANO

WEGO DE INSTRUMENTGS PARA LA OPERACION PEQUENA
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MAYOR
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MENOR
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DRENAR ABSCESO V|
JUEGQ DE INSTRUMENTOS PARA DESSRIDAR : v

<
<

ol elle:
<
<

<

<
X i X {0100
Slojwiwl]e

3 --49
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Coml Nue Prioridades de | Principlos Basicosde | .
p. | vo| Seleccion Omisloa

12| 3| 4| 51601 2] 3|4|5|6}T|3]|a]bfec| Oea

Nm{ EQUIPOS Rea. Eval. |©*"

1.2 CENTRAL DE EQUIPOS

EQUIPO EN EL CENTRAL [CARRO DE TRANSPORTE Y O vV O 1
CABINETE DE ALMACEN)

—

P

ESTERIUZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION, 1.1M3 O v vV O

Cax

ESTERILIZADOR DE ALTA PRESION 0.3M3 V] X

e
x

MAGUINA PARA EMPOLVOLAR o v

Y SECAR GUANTES QUIRURGICAS

8)  DENTAL

UNIDAD DE TRATAMIENTOQ DENTAL CON COMPRESCR
FTABURETE DE OPERACION '

Q0
<
<

APARATO DE RAXOS-X DENTAL vlv

MUEBLE DEL TRATAMIENTO ' O V

ESTERILIZADOR A ALTA VELOCIDAD ' V|

ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

010
<
<

JUEGOQ OE iNSTRUMENTOS DENTALES

O g 0N i ] G RS .
*|O1I0ixIC|xICIO

PROCESADOR BE PELICULAS DENTALES : vVt

9}  ADMINISTRACION HOSPITALARIA
9-4  VEHICULO :

ANMBULANCIA o @] v v

—

>
<
xiC
o

VEHICULO DE PICK UP PARA SERVICGIO MEDICO

92 COCINA

ESTUFA PARA COCINA _ vivl x | o

—

L)

REFRIGERADOR vi X 0

$-3 LAVADERO

-t

LAVADORA

O

EXPRIMIDOR I SECADOR

< <<
<
X
<

CAFRO PARA ROPA SUCIA

S

§-4 EQUIPOS DE MANTENIMENTO

REGULADGR AUTOMATICO BE VOLTAJE

GRAND v

w
x
L=J

=

MEDIC O vV O 1

2 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO

JUEGO DE TALADRO Q ViV
JUEGO DE ESMERIL Q

JUEGO BE LLAVE DE TUBO

JUEGO DE SOL DADURA

@ (o | |t

MAONINA DE TORNO DE MESA
|SIERRA ELECTRICO

<L <<

ESMERIO CABEZA DCBLE

=]

- DI QOO |-

JUEGO DE HERRAMIENTAS ' O V|V

o

3 £QUIPOS DE MEDICION PARA MANTENIMIENTO

JUEGO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS ' Ol |v

0SHLOSCOPIQ {40-60 MHZ)

GENERADOR DE SENAL

GERERADOR D.C. (0-50v)

Xix (x|l OixIxIxixixIOlo

L= M~ )
OQ{OO-‘-

<ij< <L

CHECADORIC
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Com] Mue| Prsridades de | Prncipios Baskcos da | ., Can{
p. | vo Setecclon Omislon Criterla| Eval.

1{2]3F4]5]|6]| 12| 3]4}]5|6]7|8]2(b

Hum, EQUIPOS Ren.

Gen.

f|PROGRAMADOR

f
gPrROBADOR 1T
b|FUENTE OF ENERGIA ELEGTRIGA (0-24V)

i|FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (0-32V)

JIPROBADOR MULTE(FHO Y PORTATIL)

k{PIEZA PARA CALIBRACION DE RAYOS-X
I{MICRO REGISTRO PARA MEDICON DE RESOLUCION

SIS i< i< i< i<
KEX X IXIXEIX | XXX
cle|le|cloiclolalia

[ MEOIDOR DE RADIACION ETILO CAJAION
A|VOLTIMETRO DE ALTA TENSION (HASTA 1CKV)

TOTALD 108] 7] &

\

3-8
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Cuadro 3-53
Num EQUIPOS ' Ren. c;“‘ e Prioridades de Praclplos 84108 0 | Geiveria | €vat Gan
1121354] 5] 6] 12| 31 4] 5]5|7]|8]|a|b]c] Gen
) LABORATORIO CLINICO :
+1 HEMATOLOGEA :
1|PIPETAS DE GLOBULOS BLAKCOS Y ROJOS O ViV Ol
2IMICROSCORIO BINOCULAR O vivl ] |v O |1
3|CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO O Vv O |1
4|LECTOR DE MICROHEMATOGRITO Q viv O |2
5|COLUMNA PARA SEDIMENTACION DE SANGRE O v|v O 2
6|CAMARA DE NEUBAUER O v|v Q|4
7| CONTADORES MANUALES DE CELULAS SANGUINEAS O vlv O ]2
8|AGITADOR ELEGTRICO DE PIPETAS O viv O |
5]LAVADOR Y SECADOR DE PIPETAS O v|v O |2
10| REFRIGERADOR LABORATORIO O v v O |1
11|MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO Y x lao
12)ANALIZADGR ELEGTROLITE (K, NA, CL) ®) v O 11
13|HEMOGLOBINMETRO O v | G |1
_ 14]MEZCLADOR GIRATORIO OSCILANTE Q Vv a1
15} #3EGO DE INSTRUMENTOS DE VIORID jel v O |1
16]PULS OXIMETRO O v O |1
17)ESPECTROFOTOMETRQ O v Y O |1
18 AUTOCLAVE VERTICAL O vlv ol
-2 LABORATORIQ BIOQUIMICO
1} BALANZA ANALITICA v v x o
21CALCULADORA DE BATERIA O \ O |
HCENTRIFUGA DE SOBREMESA O Vv Ot
4{BANC DE MARIA CON TERMOMETRO O V[V O |1
5| TUBO DE ENSAYO ¥ JUEGODESUS BASES Q Y O |1
6|MICROSCOPIC BINOCULAR DOBLE CABEZA vi vl x o
| 7]RELOJ DE LABORATORIO 0) v O 11
BIMICROSCOPIO BINOCULAR O viv v O |1
0] AUTOCLAVE PEQUENO DE SOBREMESA vl x | o
10{REFRIGERADOR LABORATORIO O vl v O |1
11|MESA CENTRAL DE TRABAJ) CON FREGABERD v x fo
$3  LABORATORIO SEROLOGICO
1|BANO DE MARIA CON TERMOMETRO G vlv O 1
2|MICROSCOPIO BINOCULAR vl x o
3|MEZCLADOR DE PLACAS DE VORL O vV O |t
4|REFRIGERADOR PARA REACTIVAS O vi v O |1
5|REFRIGERADOR PRCFUNDD vl x Jo
&|IEDIDOR OF PH Q V]V \ Ot
7| HUEGO DE MICROPIPETAS O v|v Of2
-4 BANCO OF SANGRE
$|CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE O v| |v O {1
2| EXTRACTOR DE PLASMA O v]v O]
A|REFRIGERADOR PROFUNDO v ox o
4|CAMILLA PARA DONADOR O % 1 O]t
| 5]JuEGO OF SaNGRE 1o ViV \ O |1

3 —52
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: ' Com| Nua] pdoridades ge | Prnciplos Basicosde | .. Cant
Num, EQUIPOS Ren. o. | vo Selecclon Omiskon Criteria| Eval. ]

jl2131415|6ft]2]3]4]5]|6]|7]|8]|z2]|b]c| Gen

1-5  LABORATORIO MICROBIOLOGICO
INCUBADORA LABORATORIA O
MICROSCOPIO BINOCULAR
JUEGO DE MECHERO BUNZEN
HORNitLA ELEGTRICA
REFRIGERADOR LABORATORIO :
AUTOCLAVE VERTICAL ‘ v]-
MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO v
CONTADOR DE COLONIAS O
CAMARA ANAEROBIA
10|AGITADOR OE TUBGS
11|JUEGO DE MICROPIPETAS

o0

< i<

010
<i<l<lici<

O 100 b 1O fh | dm G A -

OCICIOIx xS 10101010

Qjc|o
<l<l<l<

2)  DIAGNOSIS POR RAYOSX
APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS viv
EQUIP RAYOS-X (RECOMENDADO POR WHO) vlv
APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS-X MOVIL v|v
JUEGO DE CASSETTE PARA RAYOS-X
JUEGO DEPROTEGTIVOS CONTRA RAYOS-X
JUEGO DE PELICULAS RAYOS-X,

EQIUIPO PARA LA CAMARA OSCURA
WUEBLE DE LAS PELICULAS - Y,

Cio|Ci0
<l<i<i<

OO 1= i i G TAY | e
X IOIOIC|C| x| xix
S| e e 2 [ OO

3)  AREA DE ANESTESIA (EMERGENCIA)
31 EQUIPO EN EL AREA DE ANESTES!A :
MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR ol v viv
VENTILADOR v
MONITOR DE CAMA . Y
ELECTROCARDIOGRAFQ O Y \%
JUEGO DE MANONETRO OE OXIGENQ Y REGULADOF
JUEGO DE EQUIPO LARINGOSCOPICO
JUEGO DE MASCARHLAS ANESTESICAS v
JUEGO DE CIRCUITOS DE VENTILACION ANESTESICA Y
JUEGO DE AMBU O
JUEGO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES, - . O v
OROTRAQUEALES Y NASOTRAQUEALES
11|JUEGO DE INSTRUMENTOS DE ANESTESIA EPIDURAL O \
12|BOMBA DE INFUSION @] v
§3|OX;METRO DE PULSO Q v
3.2 EQUPOEN EL AREA DE RESUCITACION
1{OXIGEND CON MANGMETRO Y REGULADOR DE FLUJO O v|v v
2] DESFIBRILADOR Q v
31 JUEGO DE SACOS AMBU PEDIATRICOS ol - viv v
AFCAMILA O
33 - PEDIATRIA DE URGENCIA
1| LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO
2|ASPIRADOR DE FLEMAS _
- 3| APARATO DE SUCCION CONTINUA A BAJA PRESION : v

CiC
<
<

K F O b D [ L B [ A |

-l = OISO I 2o ]e | -

—
[

[Py R T

olo
xioiol lolciolo] lololol ojolxixlololoixixlo
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COn‘J Nuel Prioridades do | Pdnclplos Basicosde | . .
Rum EQUIPOS Ren. p. | vo Selzceion Omiston Criterta

2] 3[4]5]8]| 1| 2[3j4f5]6] 78| a]b]c

Ca_nt

RESPIRADOR PEDIATRICO ol v Y,
CAMILLA - o Y
SILEA DE RUEDAS PEDIATRICA Y

O10
<

ESTERILIZADOR PARA INSTRUMERTOS

4
§
6
1JUEGO DE CARROS PARA CIUNDROS DE QXiGENO
8
ki

CARRQ PARA E{ JUEGO DE REANIMACION O Vv v

xjololojxix 0| §
= e k- ~E

10[NEGATOSCOPID - : 2l v

4)  PEDIATRIA ' ' .

EQUIPD EN PABELLONES PEDIATRICOS
JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
ASPIRADOR DE FLEMAS

TIENDA DE OXIGENO

ol{e} oo,
<i<i<l<
<
<

i

2

3

4|NEBULIZADOR ULTRASONICO
5| MONITOR OE CAMA
6
7
8
9

elie
<

CAMILLA

SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA

JUEGO DE ESFIGMOMANGMETRO, ESTETOSCOPIO
MiGROCENTRIFUGA

10{MANOME TRODE OXIGERO Y REGULADOR OE FLUJO
11|t AMPARAS DE CUELLO DE GANSO

12| CARRO DE CURACIONES CON CAJONES
13|MUEBLE PARA EL INSTRUMENTOS

14 JUEGG DE DIAGNOSIS

15]NEGATQSCORIO

16]ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

<< |1 [

<
<

<

<
QOOOOOOOOOOOOOOO

QIOIOICIOICIC|IC|OI0
<il<l<iel<ic|<i<I<]<

5)  GINECO-OBSTETRICIA/REGIEN RACIDOS
51 EQUIPO EN EL AREA DE RECIEN NACIDOS
INCUBADORA ' vlv
INCUBADORA (CALENTADOR OE INFANTIL) V]
INCUBADORA TRANSPORTA-INFANTE _ Vi
LPARATO DE £FOTOTERAPIA s} v
BOMBA DE INFUSION O
BIURRUBINOMETRO
ESFIGMOMANOMETRO

Y ESTETOSCOPIO PARA NADIDOS

<

QIOIOIOIxix!Ix

R L N LS =
LR R PR = A= R =]

olle;
<
<
<jcici<

o

MONITOR DE APNEA ' _ V)
ASPIRADOR DE FLEMAS PARA RECIEN NACIDOS

<

o0
<
<
<

10| JUEGO DE LARINGOSCOPIO PARA RECIEN NACIDOS
11|BASSINETTES ‘ : viv]

<
<
<

%1010 %

O ot | | D

52  EQUIPO EN EL AREA DE GINECO-OBSTETRICIA

MESA DE PARTO @) V]V Vi

1 _ .
2| MESA OF OPERACIONES PARA LA GINECO-DBSTETRICIA v
J|DETECTOR OE CORAZON FETAL - v

£|EQUIPO ULTRASONICO OBSTETRICO O viv
5LAMPARA DE CUELLO DE GANSO C O viv v
s} JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CESAREA O

ololoix|xlo
m—-:a'om
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Com{ Nue| Prioridades de | Principios Basicos de | - . o Cant

N EQUIPOS Tp|ve| Seleccton "~ Omlslon
2]13|415]|6]t]2|3|4]516]7]5]a|b|¢c

=

oA
=
m
-
=,

7|JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA ABORCION

8{JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA LAPAROSCOPIA

9| JUEGO DE LAPAROSCOPIO
10{ JUEGO OF INSTRUMENTOS PARA EL PARTO
11| JUEGO OE INSTRUMENTOS PARA LA PUNCION OF DOUGLAS
12|MESA DE RECONOCIMIENTO '
13]COLPOSCOPIO

4]EXTRACTOR DE VACIO CON JUEGO DE CANULAS

15]BOMBA DE INFUSION

16]BONSA DE INFUSION A JERINGAS

§7{SOPORTE DEL IRRIGADOR f ' O v
$-3  EQUIPO EN EL AREA DE FETOS _
1|MONITOR DE CAMA ' : v
MONITOR DE OXIGEND
DETECTOR FETAL DOPPLER : O v |

ClOl01010|C
<l<l<i<iclalio

<l<i< i< i<I< I i<

CiC|C|O

olojojeiolojojeiofo|c|g

Podr

)
<
OHOIPA
{~1~lo

[  CRuGA
[61  CIRUGIA GENERAL
MESA DE OPERACIONES UNIVERSAL v
LAMPARA DE DPERACIONES SiN SOMBRA
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA
UNIDAD ELECTRICA OF SUCCION ' O
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA SUTURA O
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS 0O
NEGATOSCOPIO O
LARINGOSCOPIO ' v
LAMPARA QUIRURGICA MOVIL v
CON BATERIA DE EMERGENCIA
10| CARRO PARA EL INSTRUMENTO
13| MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO
12{CAMILLA '

Cio

<
<<€ i<

< < <<

t.oaa--amu-:-.mm..
X X OI0I0|1C|0 O] %
[ F - O S A LS I I =1

OO0
<

X OO0

o (o |k [

13|FIBROSCOPIO ESOFAGICO v
[¢2 ortoPEDIA

JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA ORTOPEDIA _
MESA DE OPERACIONES ORTOPEDICAS v
CAMA ORTOPEDICA -

MESA DE YESO

SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR EL YESO
MUEBLE PARA EL NSTRUMENTO '
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

O
<
<

\

Ll ol el bl TR -

Q00010
<l<i<l<i<

<
CloIo|C|o|x 10

7). QUIROFANG o
7.6 . INSTRUMENTAL DE QUIROFANO

JUEGO O INSTRUMENTGS PARA LA OPERACION PEQUENA
JUEGO OF INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MAYOR
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA GIRUGIA MENOR
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DRENAR ABSCESO v
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DESBRIDAR ‘ ' v

<
<

O10C10
<
<

X IxX|[OICIO
::»cmlmw

] Lol ] RS T e
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@HOSPITAL NACIONAL SOLOLA

. Corn’ Nue| Proridadesde { Principlos Basicosde | .. Cant
Hum . EQUPOS Ren. p. | vo Seleccion Omislon Criteria| Eval. E

i) 293 415] 6| 1]2|3]4]5]517]58|a}b]|c] Gen

T-2  GENTRAL DE EQUIPOS

.

EQUIPO EN EL CENTRAL (CARRO DE TRANSPORTE Y O V|V : O |1
CABINETE DE ALMACEN)

Lad

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION, 1.1M3 v

Lo

x
ESTERILIZADOR DE ALTA PRESION 0.8M3 ) O V) V O
MAQLUINA PARA EMPOLVOLAR - ) vl X

e

Y SECAR GUANTES QUIRURGICAS

8)  DENTAL

UNIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL CON COMPRESOR O v \
TABURETE OE OPERACION . O

APARATO DE RAXOS-X DENTAL vivl]

MUEBLE DEL TRATAMIERTO 0 V

ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

QiC
<
<

JUEGODE INSTRUMENTOS DENTALES

e e

lololxlolxlclo

1
2
3
4
S5{ESTERILIZADOR A ALTA VELOCIDAD \'
&
[
§

PROCESADOR DE PELICULAS DENTALES VIV

9)  ADMINISTRAGION HOSPITALARIA
§-1  VERICULO

—

AMBULANCIA QO V v

D
X0

VEHICULO OE PICK UP PARA SERVICIO MEDICO Vv

-2 COCINA

$|ESTUFA PARA COCINA ' vi x [0
2|REFRIGERADOR v X

93 LAVADERO
$|LAVADORA vl x {o

2|EXPRIMIDOR / SECADOR vl x

X

3|CAFRO PARA ROPA SUCIA v

94 EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

1 REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE

GRAND V

o)

or

MEDIO O V,

2 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO

JUEGO OE TALADRO

i)

[=a

JUEGO OF ESMERIL

JUEGOOE LLAVE DE TUBO

&

QIC100
<{<i<i<
<i<icig

| JUEGO OE SOL DADURA

(-9

MACNINA DE TORNO DE MESA ' v

SIERRA ELECTRICO o v

<
<

ESMERIO CABEZADOBLE

=D w0
o
<

<

JUEGO DE HERRAMIENTAS

3 EQUIPOS DE MEDICION PARA MANTENIMIENTO

JUEGO DE HERRAMIENTAS ELECIRICAS ' ol v

OS5 OSCOPIO {40-60 MHZ)

GENERADOR DE SENAL

GENERADOR D.€. {0-60V)

XIxIx|xiO! [OI0ix{xIO{OiCIO] 101X
.;..QQ..;_-...H..

o lolelols
< 1<1<]<
clojloial-

CHECADORIC




@HOSPITAL NACIONAL SOLOLA

T ComINue Pronidades dg | Prnciplos Baslcos de - Cant]
Nuom . EQUIPOS Ren. p. | vo Selecclon Omiston Criterfa] Eval

1l 2)3]|4|5]6]¢]2|3]|4]|5|%]7]|8]2]b

Gen,

f{PROGRAMADCR

g[PROBADOR IC

KjFUENTE OF ENERGIA ELECTRICA {0-24Y)

i| FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA {0-32V)
PROBADOR MULTH{FLJO Y PORTATIL)

PIEZA PARA CALIBRACION DE RAYOS-X

MICRO REGISTRO PARA MEDICON CE RESOLUCION
MEDIDCR DE RADIACION ETILO CAJAION
VOLTIMETRO DE ALTA TENSION (HASTA 10KV)

<l il IC o
XEXIX X IXIX XXX
oleojlole|olojolele

TOTAL] 105] . t2f 20




@HOSPITAL NACIONAL CHIQUIMULA

Cuadro 3-54
Num. EQUIPOS Ren. °§f“l Nogy Priordades de | Prnciplos Bastcos 48 | crtera| £val |©41
12| 3] 4|58 1]2|3]415]86]|7]8]a]b]c| Gen.
1) LABORATORIO CLINICO ' ' i
111 HEMATOLOGIA '
1|PIPETAS DE GLOBULGS BLANCOS ¥ ROJOS Q ViV O |1
2IMICROSCOPIO BINOCULAR vl x o
3[CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO O vlv Ol
4[LECTOR DE MICROEEMATOCRITO @) vlv Q- |2
SICOLUMNA PARA SEDIMENTACION DE SANGRE O viv O |3
6{CAMARA DE NEUBAUER O vlv SR
7|CONTADORES MANUALES DE CELULAS SANGUINEAS @) vlv O ]2
8|AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS O vlv O]t
91 AVADOR Y SECADOR DE PIPETAS @) vlv Oz
10| REFRIGERADOR LABORATORIO O vl |v Ol
11|MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERD v x o
12| ANALIZADOR ELECTROUTE (K, NA, Ct) O \ Y O
13{HEMOGLOBINMETRO O v v O11
t4]MEZCLADOR GIRATORICQ OSCILANTE O vlv Ol
15JUEGO DE INSTRUMENTOS DE VIDRIO O Y O |1
16[PULS OXIMETRO O v O |1
17|ESPECTROFOTOMETRO Y Y O]
18| AUTOCLAVE VERTICAL vl x | o
12 LABORATORIO BIOQUIMICO
1|BALANZA ANALITICA vi IV x | o
2|CALCULADORA DE BATERIA O v Ol
3|CENTRIFUGA DE SOBREMESA @) Vv SR
4]BANO DE MARIA CON TERMOMETRO QO ViV O |1
§{7UB0 DE ENSAYO ¥ JUEGODESUS BASES O v Ol
S]MICROSCOPIO BINOCULAR DOBLE CABEZA vl v x o
7iRELOS DE LABORATORIO O v O K
2[MICROSCOPIO BINOCULAR O viv \Y O 11
S| SUTOCLAVE PEQUENO DE SOBREMESA vl x o
JORREFRIGERADOR LABORATCRIO O vl IV Ol
11| MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERQ v x|lo
13 LABORATORIO SEROLOGICO
1[BANO DE MARIA CON TERMOMETRO [ vl x | o
3| WCROSCOPIO BINOCULAR B vilx [o
[ 3lWEZCLADOR DE PLACAS OE VDRL vi T x 1o
4[REFRIGERADOR PARA REACTIVAS O vl BV O]t
SIREFRIGERADOR PROFUNDO O \% B3 Q|1
6]{MEDIDOR DE PH O Vv v O 1!
7] }JEGO DE MICROPIPETAS O ViV O 2
14 BANCO OE SANGRE
1[CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE O v |v Ot
2|EXTRAGTOR DE PLASMA O Vv O]
3|REFRIGERADOR PROFURDO vl x fo
4[CAMILLA PARA DONADOR O v vl O 11
| 5]JUEGOOE SANGRE 1 v|v i O]

3 —58



@HOSPITAL NACIONAL CHIQUIMULA

- : - Com| Nue| Prorldades de [ Principios Basicosde | . cand
Num. | EQUIPOS Ren, p. | vo Selection Omislon Criteria| Eval, )

1] 2| 3| 4]516]1]2]3]4|5]|6]7|8]2]|b]c] Gen

15 LABORATORIO M:CROBIOLOGICO
INCUBADORA LABORATORIA

MICROSCOPIO BINOCULAR

JUEGO DE MECHERO BUNZEN

HORNILLA ELEGTRICA

REFRIGERADOR LABORATORIO

AUTOCLAVE VERTICAL

MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERQ
CONTADOR DE COLONIAS

CAMARA ANAEROBIA

10| AGITADOR DE TUBOS

$4|JUEGO OE MCROPIPETAS _ O

LI 1<
<

<il<l<l|<l<l<

OO o o] PN NN (D Lo Iny | —

OO0} 1O|CICIO| 1O

<
QIOICIOI=ICIOIOIOICIO

i<

2) DIAGNOSIS POR RAYQS-X _
APARATO DIAGNGSTICO DE RAYOS v
EQUIP RAYOS-X (RECOMENDADO POR WHO)
APARATO DIAGNGSTICO DE RAYOS-X MOVIL
JUEGD DE CASSETTE PARA RAYOS-X
JUEGO DEFROTECTIVOS CONTRA RAYOS-X
JUEGO BE PELICULAS RAYOS-X

EQUIPO PARA LA CAMARA OSCURA
MUEBLE DE LAS PELICULAS

<
<
<

clolololel o
< | <A< [

<
ololoiololxlo|x

3} AREADE AHESTESIA {EMERGENCIA)

31 EQUIPO EN E4 AREA DE ANESTESIA -
§|MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR
2IVENTILADOR

3|MONITOR OE CAMA
4|ELECTROCARDIOGRAFQ

SIJUEGO DE MANOME TRO DE OXIGENO Y REGULADOF
€

7

!

9

<l<
<1< i<

O1010IO

JUEGO DE EQUIPO LARINGOSCOPICO
JUEGO DE MASCARILLAS ANESTESICAS |
JUEGO DE CIRCUITOS DE VENTHLACION ANESTESICA
~ gl JUEGO DE AMBY
10lJUEGO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES,
OROTRAQUEALES Y NASOTRAQUEALES
11| JUEGO DE INSTRUMENTOS DE ANESTESIA EPIDURAL
17|BOMBA OF INFUSION
13| OXIMETRO DE PULSO
32 EQUIPO EN EL AREA DE RESUCITACION
OX:GENO CON MANOMETRO Y REGULADOR BE FLUIQ O
DESFIBRILADOR
JUEGO DE SACOS AMBU PEDIATRICOS Ol
CAMILA : ' @) Y
O
O

Ol0I0|0

Sl gt | § L |
L4
== R R [ A b e |

Clo

C
<

CioI0L OlojCicivloic|olo

olle
<

o | e | P ]
A== S| -

33 PEOIATRIA DE URGENCIA

LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO
ASPIRADOR DE FLEMAS :
APARATO DE SUCCION CONTINUA A BAIA PRESION ol M11lv

—
-

L

QIOICT |00 O

Lu>




@HOSPITAL NACIONAL CHIQUIMULA

Kum. EQUIPOS Ren. C;fn ’::f Prlg;id};zg;;de Pdnclpé)nzggcos de Critea] Eval, C&;nﬁ
' A2l31a]s[ 6l 1]2] 3] 4] 5]¢] 7] 8] aie]c| Gen.
4]RESPIRADOR PEDIATRICO : Ol v V| o1
. SJCAMILLA _ vl x | o
$1SiLLA OF RUEDAS PEDIATRICA v x |0
1JJUEGO DE CARROS PARA CILINDROS DE OXIGENQ @) Y REEN O |1
8JESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O VY| O |1
9|CARRO PARA EL JUEGD DE REANIMACION O viv v G|
10{NEGATOSCOPIO o ‘ vl x [ o
& PEDIATRIA
| EQUIPO EN PABELLONES PEDIATRICOS
11JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO O ViV v O |1
2| ASFIRADOR DE FLEMAS O ViV v Ol
3|TIENDA DE OXIGENO O v|v V| O]t
4INEGULIZASOR ULTRASONICO Ol . v O |1
5[MONITOR DE CAMA : vl x |o
5] CAMILLA ' O v Ol
TISHLA DE RUEDAS PEDIATRICA O v O}
8] JUEGO DE ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCORIO O viv v O |2
| MICROCENTRIFUGA _ _ O ViV Ol
10{MANOMETRO DE QXGGENG Y REGULADOR DE FLUJO O Y\ Q|1
f1{LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO O v|v Q|1
§2|{CARRD DE CURAGIONES CON CAJONES O vlv Ol
13[MUEBLE PARA EL INSTRUMENTOS Q 1 Q|1
14|JUEGO DE DIAGNOSIS O vV v O |2
15[NEGATOSCOPIO O ViV O |1
15|ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O VY O |1
5) GINECQ-GBSTETRIGIA  RECIEN NACIDOS N
54  EQUIPC EN EL AREA DE RECIER NACIDOS
t{INCUBADORA Q v Ol
2|iINCUBADORA (CALENTADOR DE INFANTIL) Q Y Ol
3| INCUBADORA TRANSPORTAINFANTE O v Ot
4|APARATO DE FOTOTERAPIA O v vV, oM
5|BOMBA DE INFUSION O \% Ol
§|BILIRRUBINOMETRO O vV v Of
7|ESFIGMOMANCMETRO O ViV v O 12
Y ESTETOSCORIO PARA NADIDOS '
8|MONITOR OE APNEA v E x |0
9| ASPIRADOR DE FLEMAS PARA RECIEN NACIDOS O viv \Y O |1
10l JUEGO DE LARINGOSCOPIO PARA RECIEH NAGIDOS O vlv v | O |1
11|BASSINETTES - O Vi v O |2
52 EQUIPO EN EL AREA DE GINECO-OBSTETRICIA
1|MESA OE PARTO ' @) v O |2
2|MESA GE OPERACIONES PARA LA GINECQ-OBSTETRICIA O v O |1
DETECTOR DE CORAZON FETAL ' O v O]y
4[EQUIPO LLTRASONICO OBSTETRICO O vV OFt
: 5|LAMPARA DE CUELLO DE GANSO ' Ol Y A% v Ot
$1JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CESAREA O v v o3 K

3 —60



@HOSPITAL NACIONAL CHIQUIMULA

Coml Nue| Proridades de | Principlos Baslcos de Cant

P | vo Selection Omiston
HEIE §12|3f4]5]6|7|8}2]b]e] Ge

Num. EQUIPOS Ren, Criterfa¢ Eval.

w
o
2

JUEGO OF INSTRUMENTOS PARA LA ABORCION

JUEGO DF INSTRUMENTOS PARA LA LAPAROSCOPIA

9| JUEGQ DE LAPAROSCORIO

0] JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA EL PARTO

11| SUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA PUNCION DE DOUGLA
12|MESA DE RECONOCIMIENTO :
13| COLPOSCOPIO ‘ Q
14|EXTRACTOR DE VACIO CON JUEGO DE CANULAS
150 BOMBA DE INFUSION

16{BONBA DE INFUSION A JERINGAS -

17{SOPORTE DEL IRRIGADOR O Y
53  EQUIPOEN EL AREADEFETOS
[ MONITOR DE CAMA ‘ ' O v
MONITOR DE OXIGENO
DETECTOR FETAL DOPPLER

)

O

CIOOICICIO

<t <t NS

<l i<l L

olielle

A oot [t § ol fomh [ IR [0 [ | [ B

[
<

OCICT [CICI00I0I0ICIOIC|OC

QiC
<

§)  CIRUGIA
§1  CIRUGIA GENERAL

MESA OF OPERACIONES UNIVERSAL
LAMPARA DE OPERACIONES SIN SOMBRA
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

UNIDAD ELEGTRICA OF SUCCION

JUEGO BE INSTRUMENTOS PARA LA SUTURA

<<l <1<

QICI0ICICIO
<l<l<i<li<]<

ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS
NEGATOSCORIO v
LARINGOSCOPIO : v
LAMPARA QUIRURGICA MOVIL
CON BATERIA DE EMERGENCIA
10[CARRO PARA EL INSTRUMENTQ
11|MUESLE PARA EL INSTRUMENTO
12]camiLa
13]FiBROSCOPIO ESOFAGICO v
62  ORTOPEDIA :
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA ORTOPEDIA
MESA DE OPERACIONES CRTOPEDICAS
CAMA ORTOPEDICA
MESA DE YESO
SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR £L YESO
MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

D JO0 J o 4T L P L | RO | e

ol0C] O

<
XACIOI0] OixIx|CIO|O101010

(=2 N e

<
<

QICI0ICIOl 1O
< <y < i
<<
ClCIOIC|IOIx O
ot et ot | | aa | -

Y QUIROFANO

14 INSTRUMENTAL DE QUIROFANO
1} JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA OPERACION PEQUENA | O v v
2) JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MAYOR

3| SUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MENOR O v v
4

5

_ JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DRENAR ABSCESO : V]
- 5| JUEGO OE INSTRUMENTOS PARA DESBRIDAR . \%

QO

<

<
x1x:01010
1O 1 s | o




@HOSPITAL NACIONAL CHIQUIMULA

: .. |Comd Nuel Prioddades da | Printiplos Baslcos de
Num. . EQU‘PQS Ren. p. | vo Selection - Omiston

{ 25 3f4] 5| 6]1]2]3]|4|5])6]|7]8]a]b]c| Gen

Criteria | Eval. Cord

7-2 CENTRAL DE EQUIPOS

EQUIPG EN EL CENTRAL (CARRO DE TRANSPORIE'Y O Vv
CABINETE DE ALMACEN)
ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALTA PRESION, 1.1M3 O v V|

—

)

[

ESTERILIZADOR DC ALTA PRESION 0.8M3 v

x>0y O

-

MAQUINA PARA EMPOLVOLAR _ ' v
Y SECAR GUANTES QUIRURGICAS ' :

8)  DENTAL

SNIDAD DE TRATAMIENTO OENTAL CON COMPRESOR

—

2] TABURETE DE OPERACION
S|APARATO DE RAXOS-X DENTAL
41MUEBLE DEL TRATAMIENTO

SIESTERILIZADOR A ALTA VELOCIDAD
6|ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

- 7{JUEGO DE INSTRUMENTOS DENTALES
3|PROCESADCR OE PELICULAS DENTALES V|V

olol ol |ojo
<<
xjojo|xlofx{ole

9) ADMINISTRACION HOSPITALARIA
94 VEHICULO

AMBULANCIA - - O \ \Y
VEHICULO DE PICK UP PARA SERVICIO MEDICO Y
9.2 COCINA
ESTUFA PARA COCINA v
REFRIGERADOR Q) Vv
93 LAVADERO
LAVADORA Vv
EXPRIMIDOR / SECADOR
CAFRO PARA ROPA SUCIA v]v
94  EQUIPOS DE MANTENIMIENTO
REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE
GRAND 1
MEDIO O v
2 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO
JUEGD DE TALADRO O Vv
JUEGO OF ESMERIL '

[y

x 1O

—

ny
Orx

31X
<

o
<
=
x
<

[
=

-]

o

JUEGO OE LLAVE OE 1480
JUEGO DE SOL DADURA
MAONINA DE TORNO DE MESA
SIERRA ELECTRICO

LS <<

ESMERIO CABE2A DOBLE
JUEGO DF HERRAMENTAS O ViV
3 £QUIPOS DE MEDICION PARA MANTENIMIENTO
JUEGO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS _ Qf v
GSILOSCOPIO (40-60 MH2) ' :

GENERADOR DE SENAL
GENERADOR 0.C. (1:50V)
CHECADORIC

T o i jals jorlw
—‘QOQQOle

XiX|xxiQO Qxxxxxx‘o Ol x

i< |< €
Sloio|o|-

le jalo lerjo



@HOSPITAL NACIONAL CHIQUIMULA

Num, EQUIPOS Ren, C;m }:? Pdso;![:zg[i:de Pnclp éﬁ;ﬁ:cos de Criteria | Eval. Cant
12345612345&78:bc6en.
/[PROGRAMABOR vl x | o
g PROBADCRIC vl x o
MFUENTE DE ENERGIA ELECTRICA {0-24V) : vl x jo
il FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (0-32V) vl x fo
j| PROBADOR MULT! (FIIO Y PORTATIL) t vl x | o
¥|PIEZA PARA CALIBRACION DE RAYOS-X || v X | o
I|MICRO REGISTRO PARA MEDICGN DE RESOLUCION ' vl x | o
m{MED!DOR DE RADIACION ETILO CAJAION vl % | o
n]VOLTIMETRO DE ALTA TENSION (HASTA 10KV) vl x | o
TOTAL| #20] ¢ 7




GHOSPITAL NACIONAL GUASTATOYA

Cuadro 3-55
N ' EQUIPOS Ren. c;f“ Hue Priordades ds Prnclp 08 Dancos 42 [ criteia | Eval, J°*"
| _ a4 s ] ]2l 3] «|s[e[2feee] <] cen
1) LABORATORIO CLINICO
11 HEMATOLOGIA -
1[PIPETAS DE GLOBULOS BLANCOS ¥ ROJOS S vy o |
2\ MICROSCOPIO BINOGULAR 16 vivi T Iv O {1
2/CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO 0 vl[v R K
4HLECTOR DE MICROHEMATOCRITO O vlv O {2
5|COLUMNA PARA SEDIMENTACION BE SANGRE O vV B E
§|CAMARA DE NEUBAUER o v|v O {4
7|CONTADORES MANUALES DE CELULAS SANGUINEAS O Vv R
¢|AGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS O v[v O {1
| S[LAVADOR Y SECADOR DE PIPETAS O v|v 012
10|REFRIGERADOR LABORATORIO O v| M B E
#1|MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO v % | o
12| ANALIZADOR ELECTROLITE (K, NA, CL) O v K
13| HEMOGLOBINMETRO O v K
1A|MEZCLADOR GIRATORIC OSCILANTE O vV O |1
151 JUEGO OE INSTRUMENTOS OF VIORIO 1% v o |1
16{PULS GXIMETRO O v o |1
17)ESPECTROFOTONE TRO v x [0]
18|AUTOCLAVE VERTICAL O vIviv o [t
12 LABORATORIO BIOQUIMICO
1]BALANZA ANAUITICA YV % o
2| CALCULADORA DE BATERIA o v o |
3 CENTRIFUGA DE SOBREMESA O v[v o |1
4| BANO DE MARIA CON TERMOMETRO O v[v K
5{TUBO DE ENSAYO Y JUEGODESUS BASES ol v o |2
6{MICROSCOPIO BINOCULAR DOBLE CABEZA FINEE
7|RELI OF LASORATORIO O v O |1
8| MICROSCOPIO BINOCULAR o vid T ™ o [
SIAUTOCLAVE PEQUENO DE SCBREMESA O v o |
10|REFRIGERADOR LABCRATORIO O vl v o 1]
11|MESA CENTRAL DE TRABAJO COR FREGADERQ v % [0
13 LABORATORIO SEROLOGICO
1[6ANO DE MARIA CON TERMOMETRO W % [o
2| MICROSCOPIO BINOGULAR NEED
3|MEZCLADOR DE PLACAS DE VORL 0 vV o |
1] REFRIGERADOR PARA REAGTIVAS O vl [v RE
§|REFRIGERADOR PROFUNDO ' v x 1o
6|MEDIDOR DE PH ol MT v N E
71JUEGO DE MICROPIPETAS O v]v A E
14 BANCO DE SANGRE
H|CENTRIFUGA PARA BANCO OF SANGRE O v v . o |
2JEXTRACTOR OE PLASMA viv IR
3[REFRIGERAGOR FROFUNDO YR
2ICAMILLA PARA DONADOR 0 v v o |1
5| JUEGO DE SANGRE &) M TIv ISR KR



BGHOSPITAL NACIONAL GUASTATOYA

NumJ : EQUIPOS Ren. C;m li:;e P”s";::zcd&de Prine lp(l;ns‘g‘;ﬁcos 9 | citeda| Eval Ca'n!
: ' I 2lal«]s[s[5]z]3]a]s[s]7]8[afv] <] cen.
1-5 LABORATORIO MICROBIOLOGICO
1|INCUBADORA LABORATORIA O v|v A E
2|MiCROSCOPIO BINOCULAR O v]v v O |1
I|JUEGO DE MECHERO BUNZEN |O v O |2
A|HORNILLA ELECTRICA _ vl x o
5|REFRIGERADOR LABORATORIQ C O v] v o |1
6]AUTOCLAVE VERTICAL _ vl x |o
7|MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERD v X {0
8|CONTADOR DE COLONIAS C O v O |1
9|CAMARA ANAEROBIA 3 vivl x o
10{AGITADOR DE TUBOS : e viv O |1
11| JUEGO BE MICROPIPETAS : : O vV O |1
2)  OIAGNOSIS POR RAYOS-X
1|APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS 0 v v|v 0|1
* 2|eqUiP RAYOS-X (RECOMENDADO POR WHO) vivli x to
3| APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS-X MOVIL ol |v vlv O 11
4| JUEGO DE CASSETTE PARA RAYDS-X O % O
5} UEGO DEPROTECTIVOS CONTRA RAYDS-X @) Y ol
| JUEGO DE PELICULAS RAYOS-X O v|v O 11
7|EQUIPO PARA LA CAMARA OSCURA O viv O |1
8{MUEBLE DE LAS PELICULAS 0 \% O |1
3)  AREADE ANESTESIA (EMERGENCIA)
34 EQUIPO EN EL AREA DE ANESTESIA
1]MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR : O \i ViV O]t
2] VENTILADOR O \% O |1
3[MONITOR DE CAMA O V O |1
4|ELECTROCARDIOGRAFQ _ : O \Y v O |1
51AUEGO DE MANOMETRS DE OXIGENO Y REGULADOF O v|v o |2
8 JUEGO DE EQUIPO LARINGOSCOPICO O viv Q|2
71 JUEGO DE MASCARILLAS ANESTESICAS O v O |2
81 JUEGO DE CIRCUITOS DE VENTILACION ANESTESICA O v O | 2]
8]JUEGO DE AMBY O vlv Y O fi
10} JUEGO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES, C v O |1
OROTRAGUEALES Y NASOTRAQUEALES '
11}JUEGO DE INSTRUMENTOS DE ANESTESIA EPIDURAL O Y O |1
12{BOMBA DE INFUSION ' O v ol
13[OXIMETRO OE PULSO O v O |1
32 EQUIPO EN EL AREA DE RESUCITACION
- 1}OXIGENG CON MANOMETRO Y REGULADOR BE FLUJO O viv Y o1
2| DESFIBRILADOR - N O vl o |1
3| JUEGO OE SACOS AMBU PEDIATRICOS | _ O viv v O |1
4|camita ' O v O |1
33 PEGIATRIA OE URGENCA ~ :
" t|LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO \ : @) v v 0O |1
- 2|ASPIRADOR DE FLEMAS : ' O v|v v O |1
3| APARATO DE SUCCION CONTINUA A BAJA PRESION o]l Mt v O |1
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Hum] ' EQUIPOS ' Ren Cg‘“' e P-“g;’;g:g&“ Prnciplos Saslcosde | eriterta | £val. {©27)
o o 1| 2] 3] 4]|5]6]1|2|3]4]|5]6f7|8]z2|bjc] Gen
4|RESPIRADOR PEDIATRICO ‘ of |v v B K
SICAMALA . vl x |eo
BSILLA DE RUEDAS PEDIATRICA® v x |o
71 UEGO DE CARROS PARA CRINDROS DE OXIGENO O v O]t
BIESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O v]v O |1
| 9|CARRO PARA EL JUEGO DE REANIMACION ' O vlv v o1
10]NEGATOSCOPIO ¢ vl x Jo
4)  PEOIATRIA _
EQUIPO EN PASELLONES PEDIATRICOS
1|3UEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO O vlv v O |t
* 2| ASPIRADOR DE FLEMAS ' O vlv v o |1
3| TIENDA DE OXIGENG 0 v|v v ol
4INEBULIZADOR ULTRASONICO @) \ O |1
5[MONITOR DE CAMA 0 Vi o1
slcamitLa - ; O v B E
7{SRLA DE RUEDAS PEDIATRICA _ vivi x o
8] JUEGO DE ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCORIO e} v]v v Ol
9| MICROCENTRIFUGA O vlv O |1
10JMANOME TRO DE OXIGENO Y REGULADOR DE FLULIO O v|v O |1
11| LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO O v|v v Oft
| 12| CARRO DE CURACIONES CON CASONES O v|v v R K
" 13| MUEBLE PARA EL INSTRUMENTOS O v RE
14| JUEGO DE DIAGNOSIS O viv v O b1
15|NEGATOSCOPIO O viv O [t
16| ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O Vv Ol
5)  GINECO-OBSTETRICIA /RECIEN NACIDOS
51 EQUIPO EN EL AREA DE RECIER NAGIDOS
1|INCUBADORA . vl x {0
2|INCUBADORA (CALENTADOR DE INFANTIL) O v _ N K
3}iINCUBADORA TRANSPORTAINFANTE vl x o
4}APARATO DE FOTOTERAPIA O v v O |t
5/80MBA DE INFUSION o) Y O |t
${BILIRRUBINCMETRO ol v v O |1
7[ESFIGMOMANOMETRO ol v v O |2
Y ESTETOSCOPIO PARA NADIDOS
8|MONITOR DE APNEA : v x | o
9|ASPIRADOR OF FLEMAS PARA RECIEN NACIDOS . of |v v O | 1]
10| JUEGO DE LARINGOSCOPIO PARA RECIEN NAGIDOS O vlv Vi O |1
[ tifeassmeTiES - ' | v x Jo
52 EOQUIPOEN EL AREA DE GINECO-OBSTETRICIA
1|MESA DE PARTO o) vivl | Iv O |1
2|MESA DE OPERACIONES PARA LA GINECO-OBSTETRICIA - ] - vl % | o
3[DETECTOR OE CORAZON FETAL |0 \i O] 1
4|EQUIPO ULTRASONICO OBSTETRICQ O vlv 0|1
51LAMPARA OF CUELLO DE GANSO o O viv v Ol
6| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CESAREA O v v O |2
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Num  EQUIPOS " {Ren C:m e "“g:,f;‘*:'g“ P”""Pg;}f;ﬂw‘ de { criterta| Eval. |28
1|2]3|4|s|8]3|2]|3]4]5|6]|7|8fa|b]|c] Gen.
7UEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA ABORCION ®) Y v | O |2
8]JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA LAPARQSCOPIA 0 Y Y O |
SlJUEGO DE LAPARQSCOPIO - Q v V) O]
101 JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA EL PARTO O v \Y O |3
11| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA PUNCION DE DOUGLAS | O \ Y O ]2
12|MESA DE RECONOCIMENTG @) Y Y O |
13|COLPOSCOPIO 0 Y v O 1
14|EXTRAGTOR DE VACIO CON JUEGO DE CANULAS [®) v Ot
15|BOMBA DE INFUSION @) \Y Q11
16]BONBA DE INFUSION A JERINGAS O v O |
17]SOPORTE DEL IRRIGADOR O v O |2
53  EQUIPO EN EL AREA DE FETOS
1[MONITOR DE CAMA : 1 v x |o
2fMONITOR DE OXIGENO : O v C ot
3|DETECTOR FETAL DOPPLER O v O
I
§)  CIRUGIA
84 CIRUGIA GENERAL
1|MESA DE OPERACIONES UNIVERSAL ' vl x | o
7| AMPARA DE OPERACIONES SiN SOMBRA ol . Y O b
3|UNIDAD ELECTROQUIRURGICA O V, O |
4]UNIDAD ELECTRICA DE SUCCION O VIV Vi O |2
5| {UEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA SUTURA O \% Y O |2
BIESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS Q ViV O 1t
7|NEGATOSCOPIO O Vv O |1
8|LARINGOSCOPIO _ vl x | o
9l LAMPARA QUIRURGICA MOVIL O vlv v O |1
CON BATERIA DE EMERGENCHA
10]CARRO PARA EL INSTRUMENTO O v O |1
13]MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO O v O |1
12{CAMILLA o . O v|v O |4
13{FIBROSCORIO ESOFAGICO vi x | o
l6-2  ORTOPEOIA
1] JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA ORTOPEDIA O v % O |
2|MESA DE OPERACIONES ORTOPEDICAS O V' vV O f1
3]CAMA ORTOPEDICA @) \ % O |1
4]MESA DE YESO ) Vv | | o |1
| 5|SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR EL YESO O v|v o |1
6[MUEBLE PARA £L INSTRUMENTO O v O
FESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O vlv O |
7)  QUIROFANO
741 INSTRUMENTAL OE QUIROFANO
1|JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA OPERACION PEQUENA O v V| O}
2| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MAYOR '9) v Y O} 2
3] JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MENOR O Y v O |2
4JJUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DRENAR ABSCESO : v x o
S1IUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DESBRIDAR v x| o




GHOSPITAL NACIONAL GUASTATOYA

: Com{ Nue| Priorigades de | Pdnciplos Basicos de | . ., Cant
Num] 7 EQUIPOS i |Rea o | vo Seteccion Omlslon Critera} Eval. |

gl213)4|s|614]2|3|4|5]6|7]|8}a]b]c] Gen

7.2 GENTRAL OE EQUIPOS .
EQUIPO EN EL CENTRAL (CARRO DE TRANSPORTE ¥ O viv Ol
CABINETE DE ALMACEN) -
ESTERILIZADOR DE VAPOR OE ALTAPRESION, 1.4M3 Vi
ESTERILIZADOR OE ALTA PRESION 0 8M3 0 v \Y .
MAQUINA PARA EMPCLVOLAR _ Y
Y SECAR GUANTES QUIRURGICAS

-

)

[

F-.
x 1Ol

§)  DENTAL

1|UNIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL CON COMPRESOR -
2| TABURETE DE OPERACION .
I|APARATO DE RAXOS-X DENTAL _ 11V
4|MUEBLE DEL TRATAMIENTO '
§
6
i

olle

ESTERILIZADOR A ALTA VELOCIDAD v
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS _ O

| 7| HUEGO DE INSTRUMENTOS DENTALES O v v
8lPROCESADOR DE PEUICULAS DENTALES N4

O
<
x|oclolxjclxlojo

Slumlajlajaloja]-w

9 ADMINISTRACION HOSPITALARIA

21  VEHICULO

1|AMBULANGIA _

2| VERICULO DE PICK UP PARA SERVICIO MEDICO
$2  COCINA

1|ESTUFA PARA COCINA O v
2IREFRIGERADOR o v
9.3 LAVADERD '
1[LAVADORA
2]EXPRIMIDCR { SECADOR
CAFRO PARA ROPA SUCIA v|v
84  EQUIPOS DE MANTENIMIENTO
REGULADCR AUTOMATICO BE VOLTAJE
GRAND v
MEDIO @) v
2 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO
JUEGO DE TALADRO O v|v
JUEGO DE ESMERIL Y
JUEGO DE LLAVE DE TUBO v
JUEGO DE SOL DADURA O viv
MAONINA DE TORNODE MESA v
SIERRA ELECTRICO v
ESMERIQ CABEZA DOBLE : v
JUEGO OE HERRAMIENTAS 9] v|v
3 EOUIPOS DE MEDICION PARA MANTENIMIENTO
3| JUEGO DE HERRAMENTAS ELEGTRICAS Ol v
blOSHLOSCOPIO (4060 MHZ)
| GENERADOR DE SENAL

J| GENERADOR D.C. (0-50V)
elCHECADORIC .

clo
<
<

lojo

x10

Qo
<
x 101G

0

o
Oix

=MD e | B Q& jEor o

- || D - SO e

x>_<><><o Ox_xx_OxxO

<< i< i<
ololojcl~




- ®HOSPITAL NACIONAL GUASTATOYA

Comi Nue] Proridades de | Principlos Basicos de Criteria | Evat. Cant

Num EQUIPOS Ren. p. | vo Seteccion Olslon
. 1] 2| 3|4 5| 6| 1}2]|3]4|5]|6]7]8|alb Gen.
1|PROGRAMADOR
o|PrROBADOR IC
hIFUERTE DE ENERGIA ELECTRICA {0-24V)

i| FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (0-32V)

i|PROBADOR MULTI (FNOY PORTATIL)

k| PIEZA PARA CALIBRACION DE RAYOS-X

"IIMICRO REGISTRO PARA MEDICON DE RESOLUCION

< i<l igigigig<io
KIXIRIX XXX IR IX
clo|jo|lolololo|jole

m|MEDIDOR DE RADIACION ETILO CAJAION
n|VOLT$METRO DE ALTA TENSION (HASTA 10KV}

- TQTAL| 105 14} 27
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Cuadro 3-56
Nur EQUIPOS | Ren. c;’“ e P"g;}g:fg"’ "““"Pg’:‘g‘ﬁ“" de | criterta | Evat, cf"‘l
1h2|3)4]5lel1l2]3]4|5|6)7i8]air|<} Gen
1) LABORATORIO CLINICO
11 HEMATOLOGIA
1|PIPETAS DE GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS O vlv O]t
2[MICROSCOPIO BINOCULAR O Vv v O |1
3| CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO O vlv o |1
4]LECTOR DE MICRCHEMATOCRITO - O vlv O |2
S|COLUMNA PARA SEDIMENTACION DE SANGRE O v|v O}3
6| CAMARA DE NEUBAUER O ViV 'K
7| CONTADORES MANUALES DE CELULAS SANGUINEAS O viv O {2
8IAGITADOR ELECTRICO DE PIPETAS O vlv ol
9{LAVADOR Y SECADOR DE PIPETAS O vlv O |2
10| REFRIGERADCR LABORATORIO O v| |v O |1
141]MESA CENTRAL BE TRABAJO CON FREGADERO v x |0
12JANALIZADOR ELECTROLITE (K, NA, CL) @] Vi O |1
13| HEMOGLOBINMETRO @) v v Ol
14]ME ZCLADOR GIRATORIO OSCILANTE @) v|v Ol
15| JUEGO DE INSTRUMENTOS DE VIDRIQ O v R E
16|PULS GXIMETRO O v Ol
17|ESPECTROFOTOMETRO O v O |1
18] AUTOCLAVE VERTICAL O viviv N
12 LABORATORIO BIOQUIMICO
§[BALANZA ANALITICA vi|vi x | o
2ICALCULADORA DE BATERIA O v Ot
AICENTRIFUGA DE SOBREMESA O v]v O]t
4{BANO DE MARIA CON TERMOMETRO O ViV o |1
5{TUBO OF ENSAYO Y JUEGODESUS BASES @) v o |2
6]MICROSCOPIO BINOCULAR DOBLE CABEZA O v O |1
7/RELOJ DE LABORATORIO O v o |1
8]MICROSCOPIO BINOCULAR O vlv v O
9] AUTOCLAVE PEQUENG DE SOBREMESA vl x {o
10| REFRIGERADOR LABORATORIO O vi |v O |1
11]MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERQ . v x |o
13  LABORATORIO SEROLOGICO B
1] BANG DE MARIA CON TERMOMETRO O v|v o |1
2|MICROSCOPIO BINOCULAR vi x | o
3{MEZCLADOR DE PLACAS DE VDRL O vlv ol
4|REFRIGERADOR PARA REACTIVAS O vl |v Ol
5{REFRIGERADOR PROFUNDO O v| v ol
~8|MEDIDOR DE PH ol M | |v o |1
7|)ueG0 DE MICROPIPETAS 8] vlv O |2
t-4 BANCO DE SANGRE
1}CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE @] V] v O |1
2]EXTRACTOR DE PLASMA ) v|v o |1
3|REF RIGERADOR PROFUNDO vl x | o
4|CAMILLA PARA DONADOR O v v Ol
5] WWEGO DE SANGRE 0 v]v v Ol
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Rurm EQUIPOS Ren OO el P e | Trnciplos Saskcos de | criters | Eva. Gan§
. , 1| 2| 3| 4] 56| 5]2| 3] 4|5]6]7|8]2]blc] Gen
1-5 |LABORATORIQ MICROBIOLOGICO
#|INGUBADORA LABCRATORIA O Y O |1
2{MICROSCOPIO BINOCULAR O vlv v O |1
3| JUEGO DE MECHERQ BUNZEN O v|v O |2
4HORNILLA ELECTRICA O v|v O |
5{REFRIGERADOR LABORATORIO O vl v G |1
6] AUTOCLAVE VERTICAL vl x |0
7{MESA CENTRAL DE TRABAJO CON FREGADERO _ v % | o
8]|CONTADOR DE COLOHIAS O v Ol
S]CAMARA ANAEROBIA O v O |1
i0]AGITADOR DE TUBOS _ O v|v O
11)JUEGD DE MICROPIPETAS - O V[V O |t
7)  [DIAGNOSIS POR RAYOS-X :
{|APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS O Y v|v O b
2|EQiAP RAYOS-X (RECOMENDADO POR WHO) vl x | o
3|APARATO DIAGNOSTICO DE RAYOS-X MOVIL 101 Iv v|v O | 1]
4| JUEGO DE CASSETIE PARA RAYOS-X O v O]
5| JUEGO DEPROTECTIVOS CONTRA RAY0S-X O v O |1
6| JUEGO DE PELICULAS RAYOS-X O v|v O |1
7|EQUIPO PARA LA CAMARA OSCURA O v|vi O 11
8|[MUEBLE DE LAS PELICULAS O v O 11
3)  AREADE ANESTESIA (EMERGENCIA)
3 EQUIPO EN EL AREA DE ANESTESIA
1| MAQUINA DE ANESTES!A CON VENTILADOR O ' vlv O 12
2| VENTILABOR O \% Ot
" 3|MONITOR DE CAMA O 1% O |1
4IELECTROCARDIOGRAFO O \' \% O |1
5] JUEGO DE MANCMETRO OE OXIGENO Y REGULADOF O ViV o |2
${JUEGO DE EQUIFOLARINGOSCORICO O Vv O i3
7| JUEGO DE MASCARILLAS ANESTESICAS O v O |2
81 JUEGO DE CIRCUITOS OF VENTILACION ANESTESICA 10 v ol I
§]JUEGQ DE AMBY O v|v v O |1
10}JUEGOQ DE TUBOS ENDOTRAQUEALES, : O v o |1
OROTRAQUEALES Y NASOTRAQUEALES
11| JUEGO DE INSTRUMENTOS DE ANESTESIA EP/DURAL O \% O qt
121B0MBA DE INFUSION O v O |1
- 13|OXIMETRO DE PULSO _ QO vV O
32 EQUIPO EN EL AREA DE RESUCITACION
1|OXIGEND CON MANOMETRO Y REGULADOR DE FLUJO @) v|v v O |1
2| DESFIBRILADOR : ®) v O |1
3| JUEGO DE SACOS AMBU PEDIATRICOS ' O v|v v Ol
afcamia O v HEESRE
33 PEDIATRIA OE URGENCIA :
1{LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO O A \Y O |1
2] ASPIRADOR DE FLEMAS - O viv v O |1
3|APARATG DE SUCCION CONTINUA A BAJA PRESION : vl x |0
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Kum EQUIPOS Ren. C;m ':? Pﬁgggzm de Principgi‘ri:glz ﬂm 9¢ | griterta] Eval. Ca_"‘
: . 1|2f3) 4] 5| 6| 1]2)3]4]|5]¢6]7]8]2]|b]c]| Gen
4{RESPIRADOR PEDIATRICO ' O} |v v Of
S{CAMILLA , vl x Yo
6iSILLA DE RUEDAS PEDIATRICA v x {0
714UEGO DE CARROS PARA CILINDROS DE OXIGENO O N4 O11
5| ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O il O |1
$|CARRO PARA EL JUEGO DE REANMACION O vlv O |1
10{NEGATOSCCPIO O vl x |0
4§  PEDIATRIA
EQUIPO EN PABELLONES PEDIATRICOS -
1|JUEGO DE LARINGGSCOPIO PEDIATRICO O viv v O |1
2|ASPIRADOR DE FLEMAS 'e] viv v O |1
3JTIENDA DE OXIGENO O V]V v (O3 I
4{NEBULIZADOR ULTRASONICO O v O |1
5|MONITOR DE CAMA O V] . O}t
S{CAMILLA O v O |1
7| SLLA DE RUEDAS PEDIATRICA O v O |1
8 JUEGO DE ESFIGMOMANOME TR0, ESTETOSCORIO O vV % O ]2}
9IMICROCENTRIFUGH O v|v O |1
10|MANOME TRO DE OXIGENO Y REGULADOR DE FLUJO 0 vlv Ot
11[LAMPARAS DE CUELLO DE GANSO O vlv v O |t
12JCARRO DE CURACIONES CON CAJONES O ViV v O 11
13{MUEBLE PARA EL INSTRUMENTOS O V) O |1
14| JUEGO DE DIAGNOSIS O Y\ Vi O |2
15{NEGATOSCOPIO O vlv O |1
16JESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS O i 1% O |1
5  GINECO-OBSTETRICIA{ RECIEN NACIDOS
54  EQUIPO EN EL AREA DE RECIEN NACIDOS
1|mcuBaDORA ' 0 v v O |1
2|INCUSADORA {CALENTADOR DE iNFANTIL) O v v O |1
3|INCUBADORA TRANSPORTAANFANTE ' vl x | o
4|APARATO DE FOTOTERAPIA O v v O |1
| 5|BOMBA DE iNFUSION 0] V| O |
| 6{BILIRRUBINOMETRO O v \Y Ot
7IESFIGMOMANOMETRO Q| v V) ‘ol X'
¥ ESTETOSCOPIO PARA NADIDOS 0
B[MONITOR DE APNEA - v x |1
9] ASPIRADOR DE FLEMAS PARA RECIEN NAGIDOS O| v v O |
10| UEGQ DE LARINGOSCOPIO PARA RECIEN NACIDOS O v|vi v O |2
11|BASSINETTES O v v O |0
52  EQUIPO EN EL AREA DE GINECO-OBSTETRICIA
{IMESA DE PARTO o) vlv v O |2
2|MESA DE OPERACIONES PARA LA GINECO-OBSTETRICIA Q v|v v O |1
3GETEGTOR OE CORAZON FETAL : O v Ot
4EQUIPO ULTRASONICO OBSTETRICO O vlv O |1
5{LAMPARA DE CUELLO DE GANSO O v|v v O |1
8| JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CESAREA 0] \Y v O |3
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Coms Nue| Pdoridades de | Prnciplos Basicos de Criteria Cant

Kum EQUIPOS R e v | seteccion Omision
- - 2[4 s[s[1[2[3]a]s] et 7[s[a] o] ¢

o
o

JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA ABORCION

JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA LAPAROSCORIA
JEGO DE LAPAROSCOPIO

10)JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA EL PARTO

11| WEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA PUNCION DE DOUGLAS
12|MESA OE RECONOCIMIENTO

i3|coLPOsSCORIO

14|EXTRAGTOR DE VACIO CON JUEGO DE CANULAS
15|BOMBADE INFUSION ~ © '

16|BONBA DE INFUSION A JERINGAS

17|SOPORTE DEL IRRIGADOR O v
53 EQUIPO EN EL AREA DE FETOS
1|MONITOR DE CAMA
2|MONITOR DE GXIGENO
3|DETECTOR FETAL DOPPLER

v

(=]

L T=

ClCI0I010|010
<< I<i<i< < (<"

<jL i SIS bg 1

olielie)

w-.-;%-n--n@..;_.pg

pory

ololo} lojololojolclolololololgl £

oo
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8)  CIRUGIA
84  CIRUGIA GENERAL
MESA DE OPERACIONES UNIVERSAL
LAMPARA DE OPERACIONES SIN SOMBRA
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA
UNIDAD ELEGTRICA DE SUCCION _
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA SUTURA
ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS
NEGATOSCOPIO
LARNGOSCOPIO
LAMPARA QUIRURGICA MOVIL

CON BATERIA DE EMERGENCLA
10]CARRQ PARA EL INSTRUMENTO
11{MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO
12[CAMILLA
13[FIBROSCOPIO ESOFAGICO v
62 ~ ORTOPEDIA :
1HUEGO DE INSTRUMENTOS PARA ORTCPEDIA
2IMESA DE OPERACIONES DRTOPEDICAS
31CAMA ORTOPEDICA :
4
5

< | <l<l<i<

<l LI << 1<
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O o v [ bem | leojng | —
IV V7 N O I IPNCY) R TR
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Qo0 O] {0]O|00ICI0|C

<
X1O|CICT  Qix|{OICI00IOIC|O

L= R N Y

<
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IMESA DE YESO

SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR EL YESO
6|MUEBLE PARA EL INSTRUMENTO '
7|ESIERILIZADOR PARA INSTRUMENTOS

<
OICIC|OIC!Ix T
[P G NI S N - e

O010I1CI0] O
<i<l< <]l
<

1)  QUIROFAND

7% INSTRUMENTAL DE QUIROFANO

JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA OPERACIOH PEQUENA
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MAYOR
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA LA CIRUGIA MENOR
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DRENAR ABSCESO v
JUEGO DE INSTRUMENTOS PARA DESBRIDAR v
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