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Anexo-8 Evaluacion del “Proyecto” (Primera fase)

A continuacién se muestra el vesultado de la investigacién efectuada sobre el estado de
 utilizatién de los equipos y materiales adquiridos enet PrimerPlan.  El Proyecto enla primera
fase contempla principalmente {a rehabilitaciény el suministro de unaparte de los equiposen
las instalaciones médicas existentes, por o quees dificilla evaluacion total delresultado dela
introduccién de estos equipos en estas instalaciones médicas.  Por consiguiente, se ha
seleccionado, como se muesiraa continuacion, unaserie de indices (tasa de variacién), enbase
- de los cuales se ha evaluado el efecto surgido como resultado de la introducciénde los equipos.

Hospital Nacional de Dia, Roosevelt, enCapital de
|~ Guatemala
Secciones solicitantes principales:
Consulta externa y la sala de oporaciénpertenecientes a la seccién de asistencia médica diaria,
asi como también las secciones relacionadas
Equipos principales:
Mesa de operacién, m%qmm de anestesia, equipo de vigilancia de pacientes, desfibriladar,
equipos para la cirugia, equipos de lavado por ondas
ultrasénicas, autoclave, elc.
Observaciones:
fiste es unhospital nacional que se encuentra ubicado en la Ciudad de
Guatemala y cuenta con1000camas.  Enel Proyectode Mejoramiento de EquiposHospitalacios
(primaa fase), se pedia el mejoramiento de los equipos para
el conjunto de este hospital, pero ya quela escala fue demasiada grande, la
adquisicion de los equipas se limitd a ciertas sécciones que necesitaba el
Iejoramiento wgente. o
t  Sevicios de asistencia médica que han sido iniciados luego de la ejecucion del proyeclo
sInspeccién por la onda ultrasénica
*Inspeccién con el endoscopio (inspeccién de la parte supericr de los
organos digestivos, inspeccion del intestino)
sInspeccién clinica {inspeccion btoqumuca, mspeccmn bactermloga)
sInspeccidn par rayos X indirectos :
*Inspeccién de vesicula biliar
*Laparoscopia
2 Variacién del nimero de pacientes en la consulla externa
Antes de la ejecucion del proyecto:10 pacientes/mes
{prara el hospital diwna solamente) '
Actual: 15 pacientes/mes
Tasa de variacién: +50%
3 Variacitndel tiempo de espera en la consulta externa:
Antes de la ejecucion del proyecto: 5 horas
Actual: 2 heras
Tasa de variacién: -60% (aprox.)
4 Variacién del mwro de casos de operacién
Antes de la gjecucién del proyecto: 10 casos
Actual: 15 casos
Tasa de variacién: +50%
5 Variaciénde la duracién de internacién
Antes de {a ejecucidn del proyector 9 dias
Actual: 1-2dias
Tasa de variacién: +%
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6 Variaciéndel indice ocupacional de camas
Antes de la ejecucién del proyecto: 60 %
Actual: 58 %

‘Tasa de variacién: +3%

7 Variaciéndel nfmnero de partos
Antes de la ejecucién del proyecto: -partos/mes
Actual: partos/mes
Tasa de variacion: +-%

Variaciénde la tasa de nurtalidad materna

* Antes de la gjecucion del proyecto: - murtos/afio
Actual: -nuertosfaro
Tasa de variacién: +-%

Vaciaciénde la tasa de moctatidad de recién nacidos
Antes de la ejecucién del proyecto: - nwertos/ano
Actual: -muertos/ano
Tasa de variacién: +-%

(El parto nose trata_enel hospital diwna.)

8 Variaciéndel balance

Ingresos:

Antes de la ejecucién del proyecto: Q.19.100 mil
Actual; Q19.524 mil
Tasa de variacitn: +2%
Egresos:
Antes de la ejecucion del proyecto: Q.19.030 mil
Actual; Q19.524 mil
Tasa de variacién: +2%
9 Inggesos por la asistencia onerosa
Aproximadamente 53.863 quetzales (Q) por aio.. Esta cifra representalos mgresosdel hospital
diumo durante €l plazo de febrero a agosto de 1995.

Asistencias médicas onarosas (Se clasifica en los gruposA-Csegimel nivel de ingresodel paciente.)
Consullas externa engeneral: Se cobra 0,25 quetzal enla primera consultay a partir dela
segunda, gratuita. :
Inspeccion radidgafiear: 10 - 50,00 quelzales/ inspeccién
Inspeccion par la onda ultrasénica: 50,00 quetzales/inspeccién

Inspeccidn par endoscopio:
Brocoscopia:  A. 500 quetzales/inspeccidn
B. 200 quetzales/inspeccién
C. 100 quelzales/inspeccidn
Colonoscopia: A, 600 quetzales/inspeccitn
B. 450 quelzales/inspeccién
C. 158 quelzales/inspeccitn
Colposcopia:  A. 200 quetzales/inspeccién
: B. 50 quetzales/inspeccion
C. - quetzales/inspeccién
Laparoscopia:  A.2000 quelzales/inspeccitn
B.1500 quetzales/inspeccion
C. 300 quelzales/inspeccion
Inspeccién clinica: 10 - 100 quetzates/inspeccion
Tratamiento odontolégico: 10 - 50,00 quetzales/inspeccidn
10 Estado de utilizacién de los equipos adquirides
Nimero de equipos delectuosoes:
0 equipo / ndnwro total de los equipos: 28 equipos
Porcentaje de subutilizacidn: 0%
Monto de equipos defectuosos: ' _
0 mil yenes / monto de tos equipos adquiridos: 11.900 mit yenes
Porcentaje de subutilizacién: 0% '
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11 Estado actual de los cqmpos

Observaciones:

picza de mano recta.

Yoshida Seisakusho VISTA2000

{Problemidticas)La rotacién del micomotor es defectuosa.
{Causa)Se estima que se deba al desgaste del cojinete que se encuentra dentro de la

(Remedio)Se requicre reemplazar esta pieza de mano.

Nombre de los equipos pri 1c1pale§ Fabricanic Modela Cantidad Evaluacion
Al lampara de operacidncielitica Daikyo Kikai 900HC/250C 3 A
Electrobisturi Mizuho Tka TRC-150B 4 A
Esterilizador OQEGSakwa Seiki El-330 1 A
Mesa de operacion Mizuho Tka SPL-330N 2 A
Mesa de operacion Mizuho tka SPL.-330N 1 B
Observaciones:
(Problemadlicas) Fuga de aceite hidraulico
(Causa) Exceso de pisada del pedal hidridulico al opcrario
(Remedio) Suministro del aceite hidraulico y reemplazo del aro térico
Maquina de anestesia con moniior: Acoma/Nihon Koden PH-3F/OQEC 1 A
Monitor de 2ama: Nilon Koden OEC-6105 1 A
Desfibrilador: Nihon Koden TEC-7200K 1 A
_ Inhalader: Acoma lka ARF-900E-11 1 A
A3
Unidad de silla odontéloga: 1 B

Criterio de evaluacion

Equipo de rayos X para la dentista Yoshida Seisakusho PANPAS-601 1 A
Equipos para endoscopia Olympus . BF TYPE 1 A
Electrocardidgrafo Nihon Koden ECG-6551 H A
Unidad de video para laparoscopio  Nakamuwra lka 70508 i A
A7 - B
juego del lavador ultrasénico Sakura Seiki Us-2018 i A
A48 o T e
Autoclave de alla presion Udono KRECA-446Y 1 A
AS0 '
Lavador de endoscopio Olympus EW-20 1 A

A:Funciona correctamente (sin problema).
B:Funciona (aunque hay un pequedo problema).
C:Funciona pero no se ufiliza frecuentemente.
D:No funciona (debido a averia, ruplura, efc.)

Evaluacién global:

Los equipos se encuentran colocadosen la seccién especifica (en los hospitales diwnes), por lo tanto
al evaluar el conjunto de las instalaciones, e} efecto de la introduccién de los equipos no puede

evaluarse conlas cifras, pero al observar sélo hospitales ditrnos, puede observarse un gran aumento
en las actividades, ya que el nimero de pacientes se ha elevado a un50%. Desde el puntode vista
del balance de ingresos y egresos, se observa unaumento de 2% en los hospitales ditnos, aunqueno

ejerce impaclo sobre el aspecto financiero del todo conjunto del hospital.
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@ Hospital Nacional de San Jwa de Dics, en 1a
Capital de Guatemala
Secciones solicitantes principales:
Ginecologia, nconatologia, sala de operacion
Cquipos relacionados principales:
Equi pos ultrasonogré ficos, equipos endoscdpices, maquina de anestesia, equipos de monitar de
parto, incubadora, inhalader, lavador ulteasénico, auloclave de alta presion, ele.
Obscrvaciones:
Los equipos solicitados estaban limitados a aquelles destinades a la girecologia y la
nconatologia, a las amles se daba preferencia espedal par este hospital. En el Proyecto de
Mcjoramiento (en la primera fase), se daba énfasis a la adquisiciénde los equipos destinados 2
la ginecologia y la neonatologia que este hospital planteaba ta ampliacién de estas secciones
| para mejorar el servicio de asistencia médica a las mujeres e hijos.
1 Sevicios de asistencia médica que han sido iniciados luego de la ejecucién del proyeclo:
s Ultrasonografia '
* Endosocopia (inspeccién del érgano digestivo superior, inspeccién de intestino,
broncoscopia) ‘
» Inspeccién clinica (inspeccidn bioguimica, inspeccién bacterioldgica)
* Laparoscopia o
2 Variacién del nimero de pacientes en la consulla externa
Antes de Ja ejecucion del proyecto: 3.000pacientes/mes
Actual: 3.600 pacientes/mes
Tasa de variacidn: +20%
(Se ha aumentado la contianza de los pacientes por I introduccién de los equipos nuevos de
nivel alto.) B L
3 Variacion del tiempo de espara en la consulta externa:
Antes de la ejecucién del proyecto: 3horas
Actualk: 3 HORAS
Tasa de variacitn: +0%
_____{Sc ha acertado el tiempo de espara, siendo aumentada al mismo tiempo fa productividad.) |
4 Variaciéndel nimeyo de cases de operacion
Antes de la cjecucion del proyecto: 300casos/mes
Actual: 30casos
... Tasa de variaciom: +2%
5 Variaciénde la duraciénde internacion
Antes de la ejecucion del proyecto: Sdias
Actual: 4,5dias
Tasa de variacién: -10%
{Es de estimar que esto se deba no a a influercia de la introduxidn de equipos, sino a la
__ampliaciéndel hospital.) :
6 Variaciéndel indice ocupacional de camas

Antes de la ejecucién del proyecto: 50~55%
Aclual: 64%
Tasa de variacion: +15% :
| {Se aumentd par la_contribucitn de los equiposintroducidas al aspecto financiero del hospital.)
7 Variacion del nimero de partos '
Antes de la ejecucién del proyecto: 525 -partos/mes
Actual: 850 parlos/mes
Tasa de variacidn: +61%
Variaciénde la tasa de nmortalidad matearna
Anles de la ejecucion del proyecto: 0.1%
Actual: 0.07%
Tasa de variacidn: -30%
Variacionde la tasa de nyrtalidad de reciénnacidos
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Actual: 0.8%
-~ Tasa de variacién: -20%
8 Variaciéndel balaucc
Ingresos:
Antes de fa c;ecucién del proyecto: Q -
Actual: Q 35.348mil
Tasa de variacidn+-%
Egresos:
Antes de la ejecucidén del proyecto: Q -
Actual: Q 35.348 mil
. Tasadevariacibnit%
2 Ingresos por la asistencia oncrosa
Aproximadamente 500.000 quetzales {Q) por afo
Asistencias médicas oncrosas
Corsulta externa en gereral: 0,25 quetzal / Se cobra enla primera consulta y a partir de la
segunda, gratuita.

Inspeccidn radiografica: 10~50,00 quetzales/inspeccion
Ultrasonografia: 50,00 quetzales/inspeccion

Endoscopia: 250,00 quetzales/inspeccidn

Inspeccion de humer cerebral: 2.000,00 quelzales/inspeccion

Inspeccién clinica: 10~100,00 quetzales/inspeccitn

Tratamiento odontélogo: 5,00 quetzales / extraccidn de dientes, tralamicento
Internacién después de operacién: 10,00 quetzales/ dias

10 Estado de utilizacién de los equipos adquiridos
Nimero de equipos defectuoses:
1 equipo / ntanere tolal de los equipos: 216 equipos
Porcenttaje de subutilizaciée 0,5%
Monto de equipes defectuosos:
387 mil yenes / monto de los cquipos adquiridos: 11.845 mil yenesParcentaje de
| subulilizacion: 3.3%
11 Estadoe actual de los equipos

Nombre de los equipos prmcmaleq Fabricante.  Modelo Cantidad Lvaluacién
B3 Eiectrocardiégramo Nihon Koden ECG-6551 | A
B4 !*qunpo ullmsonograﬁco, tlpo pnrlahl

_ Toshiba SAL-32B 4 A
Equipo ultrasonogrdfico Toshiba SSA-240A 1 A
Monitor de feto Toitsu MY-232 1 A
Detector de latido fetal Doppler Nakamura lka EF-70 2 A
Maonitor electrocardiografico Nihon Koden OEC-7102] 1 A
Incubadora para reciénnacidas Nakamuwra Tka NIW-2000 i A
Mdiquina de anestesta conmonitor Acoma/ Nihon Koden
PH-3F/OEC6102 1 A
Mdquina de aneslesia con menitor Acoma/ Nihon Koden
PH-3F/OEC-6102 ) A/

Observaciones:

{(Problemdticas) No se puede visualizar axreclamente la forma de onda cardiaca (se

dice queesle avurrid desde hace 10 dias.).

(Causa) Incégnita.  (Se eslima que eslo se deba al desperfecto de la tarjeta

interna debido a 1a vaciacién del voltaje, ete.)

(Remedio) Existe un agente local, par to que se recomienda solicitar la reparacion

temprana.

(Otros) El monitar suministrado estd ancemal, pero la mdquina de anestesia fuxdiona

cwrectamente.
BS Mom!or de parlo

Nihon Koden OMF-8100} 1 A
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Evaluacién global

Maquina de rayos X, lipo pectdtil Toshiba KC-10M-7 1 A
Mesa de parto Nakamura Tka GD-2000 2 A
Incubadora Nakamura tka H-1000D 3 A
Inhalador para nifics Acoma ICV6O/AC3S 2 A
Equipe ultrasonogréfico, tipo pertdtil

Toshiba SAL-32B 1 A

B6 Miaoescopio binocutar Olympus " BHU-2 6 A

Centrifuga para 12 lubos de ensayo :

Kubota 2100 4 A
Centrifuga para 24 tubos de ensayo

Kubota 5100 1 B

Observaciones:
(Problemiticas)  Estd roto {(despegado) ¢l panel de toque del indicador.
(Causa) Al presionar el interruptar, presionaba demasiado fudte con las was.
{Remedio)No serd necesario reemplazarto.  Tener cuidado para no presionarlo demasiado

fuete.
Refrigerador Sanyo SR-32VF 1 A
Espectrofotémetro Elma PHOTKC-100 2 A
Refrigerador para medicamentos Sanyo MPR-510 1 A
Anatizader de electrdlitos Elma NakK1-132 1 C
Observaciones: .
{Probleméticas) Es dificil conseguir reactivos.
{Causa) No hay agencias locales de esta fabricante.
{Remedio) Buscar reaclivos suslituibles. -
Centrifuga refrigeradora Kokusan Enshinki
: H-70008 1 A
Refrigeradar de sangre Sanyo MIR-552 1 A
Estufa de cultivo Kayagaki Irika
KFF-60P3 1 A
B47 Juego del lavador ultrasénico Sakwra Seiki US-2015 1 A
B48 Auloclave de - \'apm de alta presrén Udono KRECA-116V 1 D

Observaciones:
(Problemdticas) No se eleva la temperatura (este defaperfeclo ha ocurido desde hace 1
semana.).
(Cawsa) Ancemalidad del sistema de conteol de temperatwa, debida a la vanaaén de
voltaje y a la sobrecorriente cvando courra ol corte de la fuente de alimentacién.
(Remedia) Luwego de la reparacidn, se requerird wn n¥todo de prolexidn contra la
sobrecorriente por medie de p.gj. tristor, ele.
(Otros) No hay agencia local de este fabricante.

B50 Lavador de cndoscoplo Olympus Ew-20 . 1 A

Critaio de evaluacién

A:Funciona correctamente (sin problema).
B:Funclena (aunque hay un pequeio problema).
C:Funciona pero nose utiliza frecuentemente.
1XNo funciona (debido a averia, ruplura, elc.)

Se obsrva w gran mejoramiento en fa eficiencia dela asistencia médica.  Aunquenao se puededecin
que esto se debe a la contribucién de los equipos suministrados, es de suponer que mis de un50% sq
haya benefidiado par la introduxién de equipos. Sobre todo, se observa enel aspecto de tos
ingresos financieros un segistro de wm aumento de més de 400.000 quetzales p(r ano granas ala
introduccién de laparescopios, etc.
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@ Hospitales Regionales de Cuilapa y de Santa RE;;L

Secciones solicitantes principales:
Secciones de inspeccién clinica, neonatrogia, radiologla, ete.
Hquipos relacionados principales:
Empaquetador automaitico, moni b de cama, inadbadaa, equi po ultrasonogréfico, miquina de
anestesia, equiposde rayos X, autoclave de alta presién, elc.
Obsarvaciones: .
Es una policlinica regional equipada con 200 camas. A este hespital se han suministrado los
equiposindispensables para la apariciény los deslinados a las actividades médicas esenciales.
Gracias al equipamiento intensificado, se ha reducido el nionero de pacientes que se presenten
a los 2 hospitales arriba mencionados, habiéndase intersificado la recuperaciénde la funcion
como un hospital principal y regional.

I Servicios de asistencia médica que han sido iniciados luego dc la cjecucion del proyecio:
*Ultrasonografia
*Endoscopia {inspeccidndel érgano digestivo superior y del intestine grueso)
eInspeccién clinica {inspeccion bioquimica, inspeccidn bacteriolégica, anatomia, inspeccion de
tejido)
*Diagndstico con el detector de latido Doppler

2 Variaciondel nimero de pacientes enla consulta externa
' Antes de la ejecucion del proyecto: 1400 pacientes/mes
Actual: 1700 pacientes/mes
Tasa de variacion: +21%
{Se ha aumentado ol ntmerode pacientes, pero gracias al mejoramiento técnico, se ha acortado
el tiempo dedicado al tratamiento.)

3 Variaciondel tiempo de espera enla consulta extarna:
Antes de fa ejecucidn del proyecto: 2-3 horas
Actual: 2-3 horas
Tasa de variacién: +0%

4 Variaciéndel nimero de casos de operacién
Antes de la ejecucién del proyecto: 250 casos/mes
Aclual: 420 casos

" Tasa de variacidn: 4+68%

5 Variaciénde Ja duracién de internacién

Antes de la ejecucién del proyecto: 4 dias

Actual: 4 dias

Tasa de variacion: 40%

6 Variaciéndel indice ocupacmnal de camas
Antes de la ejecucién del proyecto: 40%
Actual: 70%
Tasa de variacién: +80%

7  Variacion del manero de partos
Antes de la ejecucidn del proyecto: 233 -partos/mes
Actual: 212 partos/mes
Tasa de variacion: -9% ‘

Vartacion de la tasa de nurtalidad matana
Antes de la cjecucion del proyecto: 0.19%
Actual: 0.04%

Tasa de variacidn: -62%

Variacién de la tasa de nertalidad de recién nacidaos
Antes de la gjecucion del proyecto: 2.1%
Actual: 1.8%

Tasa de variacion: -15%

8 Variaciéndel balance
Ingresos:

Antes de la ejecucion del proyecto:QQ.3.777mil

Actual: Q 3.765mil
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Tasa de variacién-0.4%

Egresos:

Anles de la ejecucidn del proyecto: Q.3. 757mll
Actual: q.3.746mil
Tasa de variacion: -0.4%

A

9 Ingresos por la asistencia enerosa

Aproximadamente 11.000 quelzales por aio (Q)
(Se incluye el ingreso de unos Q.500 por el uso de ultrasonogréficos.)
sistencias médicas oncrosas
Corsulta externa engeneral:  Se cdbra 0,25 quetzal en la primera consulla y a partir de la
segunda, gratuita.
Inspeccion radiografica: 0 quetzales/inspeccion
Inspeccidn ultrasonografica: 5,00~10,00 quetzales/inspeccidn
Inspeccion endoscopia: 0 quetzales/inspeccitn
Inspeccidn clinica: 0 quetzales/inspeccién
Tratamiento odontélogo: 0 quetzal /extracciénde dientes, tratamiento

10 Esta

N
C7

)

|

n hs}ado actual de los equipos

do de utilizacién de los equipos adquiridos
Niwnero de equipos defectuosos:
6 equipo / nienero total de los equipos: 103 equipos
Porcentaje de subutilizacion: 5.8%
Monto de equipos defectuosos:
1.032 mil yeres / monto de los equipos adquiridos:11.547 mil yenesPorcentaje de
subutilizacién: 8.9%

Nombre de los equipos principales Fabricante Modeto Cantidad Evaluacion
Cé Miaoscopio binocutar Olympus BHT-112 6 A
Centrifuga de hematoailos Kubota 3100 1 A
Centrifuga (para 12 tubos de ensayo)
Kubota 2100 | A
Centrifuga (para 24 tubos de ensayo)
Kubota 5100 1 A
Refrigevador para medicamentos Sanyo SR-32VF 1 A
Centrifuga Kubota 5100 1 A
Espectrofotémetro Flma PHOTIC-100 2 B
Analizadce de clectrélitos Eima NaK1-132 1 B

Observaciones:
(Preblemdticas) El valar de sodie se indica en alrededor de 120, awngue se han repetida
varias veces, siendo bajo que los valeres nominales.
(Causa) hncognita.
(Remedio} Ya que nohay agencia local, es dificil ajustarlo.
(Otros) Los valores medidos tanto de polasio como de cloro son rormales.

Refrigerador para sangre Sanyo MBR-5061> 1 A
Inhatador para nios Acomalka  ICV-60 1 D]
Obsorvaciones: ' '

(Probleméticas) El compresor de aire no funciona correctamente (falta de presién).

(Cawsa) listo se debe al desgaste de las piezas a ser reemplazadas periddicamente para la
operacion narmal del compreser.

{Remedio) Se deberd ‘asignar un presupuestopara la reparaciony solicitar Ia reparaméndel
equipoa la agencia local.

Monitor de cama Nihon Koden OEC-6105) i A
Llectrocardiograma Nihon Koden ECG-655% 1 A
quimdnr " Nakamura lka P-70 8 A/B/D
Chbscrvaciones: _ _
{Problemdticas) Dismitwcién la fucrza de succidn debida a fa anamalidad del motar del
__aspirader. - SR
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(Caus;}_ Raptura del moter debida“;I?;:iﬁlriacifn;géw\;aﬁé‘jg o
(Remedio) Debe utilizar sinfalta regulador automidtico de voltaje (AVR) para los equipos que
aclualmente funciona.

C9 Incubadora Nakamura lka H-1000DLCS 2 A
Aparato de fototerapia ' Nakamura tka NIW-500 2 A
Bilirrubindmetro Nakamura Ika A-7001 1 D
inhalador para recién nacidos Acomalka ICV-60/AC-35 1 A

C12 Monitor para ginecologia Toitsu MT-332 1 A

Yquipo ultrasonografico para ginecologia :
Toshiba SSA-240A 1 C

Obsarvaciones:
(Problemiticas) Aunque el aparato funciona, falta del personal que pueda manejario.
(Causa) Eslo se debe a que se jubilé el médico que puede opararlo.
(Remedio)} Se espera que'se realice la capacitacién de médicos, p.cj. en el hospital de San
Juande Dios, etc.
Equipo ultrasonografico, del tipo portatil

Toshiba SAL-328 1 A

Mesa de parto Nakamura [ka  GD-2000 1 A
C18 Miquinade anestesia ~ Acomalka PH3F 1 A ]
C19 Inhalader -  Acomalka ARF-900E-Il 1 A ]

Monitor de cama Nihon Koden OFC-6102K 2 A/D
Observaciones: ' C

{Problermaticas) Iil visualizador no indica nada.
(Cawsa) Es de suponer que no se ha utilizado el reguladac artomitico de voltaje para el
visualizador, lo cual segwramente ha lastimado la tarjeta interna.
(Remedio) Ya que existe una agencia de este fabricante, es deseable solicitar la reparacion,
asignando wi presupuesto para {a reparacién del mismo.

Li&mpara de operacién cielitica, tipo portatil

Daikyokiki 9000 HC/250C 2 A

Endoscopio Olympus GIF XQ20 1 A

Electrocardidgramo Nihon Keden ECG-6353 1 A

Desfibrilader Nihon Keden TEC-7200K 1 A

Electrocardidgramo Nihon Koden ECG-6551 1 A

Monitoer de paciente Nihon Koden OEC-6105 1 D
Observaciones:

(Problematicas) il visualizador no indica nada.
(Cawsa) Es de suponer que no se ha wilizado el reguladar autondtico de voltaje para el
visualizada, lo cual seguramente ha lastimado la tagjeta intorna.
(Remedio} Ya que existe una agencia de este fabricante, es deseable solicitar la reparacion,
asignando un presupuesto para la reparacién del mismo.
Electrobisturi Mizuho Tka TRC-15008 1 B
Observaciones: (Otros) Desperfecto de conlacto entre electrodos,

C32 Meniter de paciente Nihon Koden  OFC7102K 1 A
C35 Equipo radiogrdfico, tipo fijo Toshiba v AT
Revelador automatico Nishimoto Sangyo  SUPER-90PLUS 1 B

Observaciones: Se observa el rebose de Jiquido de revelacion,
(Causa) Atascamicnto del tubo de drenaje debido a la falta de mantenimiento diario.
(Remedio) Se requiere ta limpieza del tubo de dremaje par wnlénico especial dedicado al
mantenimiento.

C48 Auloclave de vapor de alta presién Udono  KRECA-#46V 1 D
_Observaciones:

I, L —
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{Problemdticas) Desperfecto de control de temperatura.
{Causa) Anarmalidad del sistema de control de temperatira causada par la sobrecariente
aplicada aando se recuperé de la variacién del vollaje o del cate de la fuente de
alimentacion.

(Remedio) Lucgo de la reparacion, seria necesario instalar wn circuito de proteccidn cony
tristor, etc.

C50 Lavador de endoscopio Olympus LEW-20 1 C
Observaciones: '
(Problemdticas) Falta del reaurse humando de este hospital,
(Cauwsa) Esto se debe a la jibilacion de imvmédico que ha recibido la capacitacién para la
operacidn de este aparto.
{Renwedio) Es deseable efectuar la capacitacién de médicos e ingenieros en el hospital de
Roosevelt o en ol hospital de San Juan de Dios.

Criterio de evaluacion

A:Funciona coerectamente {sin problema}.
B:Funciona (aunque hay 1 pequeiio problema).
C:Funciona pero no se utiliza frecuentermente.
D:No funciena (debido a averia, ruplura, elc.)

Bvaluacién global:
Gracias a la actualizacién de los equipos médicos, se cbserva wn gran cambio tanto enel tratamiento
de pacientes como en el ndinero de casosde operacidén y de parcentaje ocupacional decamas.  Ademis
de esto, se ha registrado wa disminwién de la mactalidad de los recién nacidos gracias al
nejoramiento de la téonica médica par la introduxién de nueves equipos.  Con respecto a la
administracién del hospital, a pesar de que se han activado las actividades del hospital, no se
observa casi nada el mcjocamiento en el aspecto financiero (-0,4%).
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@ Hospilal Regional de Escuinlla T f”]

Secciones solicitantes principales:

Secciones de inspeccién clinica, UTL, cential de equipas, etc.

Equipos relacionados principales:

Empaquetada automitico, monitar de  paciente, inabadcea, inhaladar para nifes, equipo
Wtrasonogrdfico, miquina de ancstesia, aparato de rayos X, del tipo patatil, lavada
ultrasénico, auvtoctave de alta presion, ete,

Observaciones:

Eswn policlinica regional que coenta con 300 camas.  Se ha intentado la completaciénde los
equipos y materiales indispensables para la seccién de la inspeccidn clinica, actividades
eserciales de tratamiento, asi como tanbién para la UT y la seccion radlograflca ete. con
miras a la intensificacién del sistema de reforma.

1 Servicios de asistencia nédica que han sido iniciados luego de la ejecucion del proyecto:
eUltcasonografia
*Endoscopia {inspeccién del érgano digestivo superior y del intestino grueso)
s[nspeccidn clinica (inspeccién bioquimica, inspeccitn bacteriolégica)
- 11.400 casos/3mes
2 Variacién del nimero de pacientes enla consulta externa
Antes de la ejecucion del proyecto: 150 pacientes/mes
Actual: 180 pacienleq/mcs
Tasa de variacion: +20% L o o
3 Variaciéndel tiempo de espera enla consulta externa:
Antes de la ejecucidn del proyecto: 3-5 horas
Actual:4 horas

Tasa de variaci(’m +0%

4 Variaciondel ntimero de casos de opcracmn
Autes de la ejecucion del proyecto: 250 casos/mes
Actual: 300 casos/mes
Tasa de variacién: +20%

5  Variaciénde la duracién de internacién
Antes de la ejecucion del proyecto: 7 dias
Actual: 7 dias
___Tasa de variacidn: +0%

6 Variaciéndel indice ompauonal de cantas
Antes de la gjecuciondel proyecto: 65%
Actual: 65%
Tasa de variacion: +0%

7 Variaciéndel ntimero de partos
Antes de 1a ejecucion del proyecto: 75 -partos/mes
Actual: 75 partos/mes
Tasa de variacion: +0%

Variacidénde la tasa de nurtalidad materna
Antes de la ejecucién del proyecto: 0.8%
Actual: 0.7%
Tasa de variacidn: -10%
Variaciénde la tasa de nortalidad de recién nacidos

Antes de la ejecucidn del proyecte: 1.8%
Aclual: 1.2%
Tasa de variacion: -5%

8 Variacidndel balance

Ingresos:

Antes de la ejecucion del proyecto: Q.4.818mil
Aclual: Q.5.320mil
Tasa de variacién: +20%
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Fgrcsoc
Antes de la ejecucién del proyecto: Q.4.817 mil
Actual: Q.5.790 mil
Tasa de variacion: +20%

9 Ingresos por fa asislencia cuerosa
Aproximadamente 9.000 quelzales por afio (Q).
Asistencias médicas onarosas
Ingresos de la asistencia onerosa:
Consulta exlerna en general
0,25 quetzal / Se cobraenla primera consulta y a partir de la segunda, gratuita.
Inspeccion radiografica: 10,00 quetzales/inspeccion :
Inspeccion ultrasonogrdfica: 25,00 quéelzales/inspeccion
Inspeccion endoscopia: --- quetzales/inspeccidn
Inspeccion clinica: 3,00 quetzates/inspeccion
Tratamiento odontoldgico--—- quetzal / extraccion de dientes, tratamiento (Se suministra a la
compaiia ¥undasuncal.)

10 Estado de utilizacién de los equipos adqmndos
Nvmwero de equipos defectuosos:
2 equipo / niimero total de los equipos: 35 equipos
Porcentaje de subutilizacidm 5.7%
Monto de equipos defectuosos:
90 mil yeres / monto de los equipos adquirides:  9.874 mil yenesPacentaje de
subulilizacién: 0.9%

1 Eslado actual de los equipos

Nombre de los eqmposp_u_\cnpaleq Fabricante Modelo Cantidad Evaluacién
D6 Micascopio binocular Olympus BHT-112 6 A
Homo Sakuwra Seiki  1F-151 1 A
Centrifuga Kubota 2100 4 A
Refrigerador para medicamentos Sanyo SR-32VF i A
Centrifuga Kubota 5100 1 A
Espectrofolémetro Elma PHOTIC-100 2 C
Observaciones:

{Problemadticas) Los aparatos funcionan, pero nose utilizan.

(Causa) Esto se debe a la jubilacion del ingeniero capaz de manejarlos.

(Remedio) Sc deberfa efectuar la capacitaciénde los ingenicrosenel hospxtal deSan juande
Dios o suplir los ingenicros. :

Analizador de electrélitos Elma NaK1-132 1 : C
Observaciones:
(Problematicas) Los aparatos funcionan, pefo nose ulilizan.
(Causa) Esto se debe a la jubilacién del ingeniero capaz de manejaclos.
(Remedio) Se deberfa efectuar la capacitaciénde los ingenierosenel hospilal de San fuande
Dios o suplir los ingenieros.

Refrigerador para sangre ' Sanyo MBR-5061> 1 A
Centrifuga refrigeradara Kokusan Enshinki
H-7000S -1 C
Observaciones:

{Problemadlicas) Los aparatos funcionan, perenose uhhzan
(Causa} Esto se debe a la jubilaciéndel ingeniero capaz de manejarlos.
(Remedio) Se deberia efectuar la capacitaciénde los ingenicrosenel hospital de San Juande
Dios o suplir los ingenieros.
Refrigeradeor Sanyo MIR-552 1 A
(D7 Inhalador para nifws Acoma Tka ICV-60 1 C
Obscyvaciones: (Olros)
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El hospital liene la intensidn de guardar este aparato como una resarva.

Monitor de paciente Nihon Keden  OFC-6105) 1 A

Electrocardidgramo : Nihon Koden  FCG-6551 1 A

D9 Incubadora Nakamura lka H-1000DICS 2 A

Aparato de fototerapia Nakamura tka NIW-5000 2 A

Bilirrubinometro Nakamura 1ka A-7001 1 D
Observaciones:

{Problemd ticas) Anormalidad de la placa indicadora digital
{Causa) Desperfecto del diodo emisor de luz (LED)
(Remedio) Se requicre cambio del LED o reemplazo del conjunto de la tarjeta indicadora.

Incubadera para recién nacidos Acoma fka ICV-60/AC-35 1 C
Obsarvaciones:
(Probleméticas) Debido a la falta de las piczas corsumibles, se limita la wtilizacién del
aparato. -

(Causa) Falta del presupuesto para adquirir estas piezas de repuesto.
(Remedio) Se requiere la asignacion del presupuesto para facilitar la obtenidn de estas
piezas.

D12 Monitor para gine&!ogia " Toitsu MI-332 1 A
Equipo ultrasonogré fico para ginecologia

_ Toshiba SSA-240A 1 A
Equipo ultrasonografico del tipo pockitil
Toshiba SAL-32B 1 A
Mesa de parto Nakamura tka GD-2000 2 A/D

Observaciones:
(Problematicas) Averia del pedal hidrdulico para elevar obajar la mesa.
{Causa) Se supone que sea de desperfecto de contacto de la valvula hidraulica.
{Remedio) Antes de la reparacion, se requicre una inspeccidn minuciosa.

D18 Maquina de anestesia Acoma fka PH-3F 1 A
D19 Inhalader Acomalka ARF-900E-1 1 A
Monitor de cama Nihon Keden  OQEC-610ZK 2 C
Lampara de eperacioncielitica Daikye Kikai S000HC/250C 2 A
Endoscopio Olympus GIE XQz20 1 C
Observaciones:

{Problematicas) No existe wnmédice capaz de operarla,
{Cauwsa) En el momento de suministrar esle aparato, no se ha efecluado el suplemento del
ingeniero por parte del haspital.
(Remedio) Se dice que un médico se encuentra actwlmente bajo {a capacilacion para
manejarlo enel Hospital de Roosevelt.
Electrocardidgramo Nihon Koden  ECG-6353 1 A
Aparato de rayos X, lipo portatil

Toshiba KCD-10M-7 i A
Desfibrilador : Nihon Koden  TEC-7200K 1 A
Electrocardidgramo Nihon Koden  ECG-6551 1 A
Moenitar de paciente Nihon Keden  OLC-6105 1 A
Electrobisturi Mizuho [ka TRC-15008 1 C

D34 Mesa de aperacién para artepedia
Mizuho Fka MOS-MIOINE 1 C

Chsexvaciones:
{Problemética) Bl médico no estd acostumbrado a manejar la mesa del tipo eléctrico,
{(Causa) Una parte de las instrucciones en el panel de conirol estd escrita en japondés.
(Remedio) Se ha confirmado que ésta funcionacorrectamente pee la verificaciondel miembro
de la misién.
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Electrobisturi Mizuho Ika - TRC-1500B 1 A

Sakuwra Seiki  US-201S 1. A

D47 Lavadaor ultrasénico
D48 Autoclave de vai;(i: de alta presion

Udono KRECA-446V 1 A
D50 Lavadar del endoscopio Olympus EW-20 1 C

Observaciones: (Otros) -
Refiérase a las ohscrvaciones del endoscopio.

Evaluacién global:

Criterio de evalvacién

A:Funciona correctamente (sin problema).
B:Funciona (aunque hay un pequeno problema).
C:Funciona pero no se utiliza frecuentemente.
_D:No funciona (debido a averfa, ruptura, ¢te.)

No estaba abierta, hasta hace 2 semanas, la consulta extesrna de este hospital debido a unproblemal
del personal y ademds estaban disminuidas las aclividades de asistencia médica. Debidoa esto, no
se ha obtenidoel efecto de la utilizacitn de los equipos médicos. Noobstante lo anteriar, aunquesea
menas 1a frecuencia de uso de estos equipos, a veces se utilizan estos de acuerdo conla necesidad.

La introduccidn del sistema de asislencia oncrosa en wna parte de las secciones, provocd un aumento de
unos 20% en los ingresos del hospital después de | aejecucion del proyecto, perose aumentaron tambiény
los egresos aproximadamente envun 20%, nopudiendo obscrvar el cambioenel aspecto financiero.  Estd
es de suponer que el sistema de asistencia onerosa no funciona perfectamente.
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|® Hospital Regional de Chimoltenango
Sccciones solicitantes principales:
Sccciones de medicina, cirugia, ginecologia, pediateia y la seccidn de inspeccitn clinica, ete.
Equipos relacionados principales:
Monitar de paciente, aparatos de rayos X del tipo patatil, mesa de operacidn, inhalader,
incubadora, cquipo ultrasonogréfice, auteclave de alla presion, etc.
Observaciones:
Es wa instalacién de asistencia médica, relativamente pequefa, que cuenta con 50 camas.
Dado que los equipos médicos de este hospital estan obsoletos cn general, se ha realizado el
mejoramiento de los equipos para las secciones principales.
1 Savicios de asistencia médica que han sido iniciadas luego de la ejecucién del proyecto:
* Ultrasonografia
*+ Endoscopia (inspeccidn del Srgano digestivo superior, inspeccion del intestine grueso}
¢ Inspeccién clinica {inspeccién bioquimica, Inspeccién bacleridloga)
* Radiografia enla sala de hospital
* Odontologia (se hacia la extraccion de dienles solamente, pero ahora se puede efectuar la
_puestadecoronay
2 Variacién del nimero de pacmnlcs enla consulfa externa
Antes de la ejecucion del proyecto: 900 pacientes /mes
Actual: 1.120 pacienles/mes
Tasa de variacion: +24%
3 Variacidndel tiempo de espera enla consulta exloma
Antes de la ejecucidn del proyecto: 3 haras
Actual: 3 haras

Tasa de variacidén: +0%

4 Variaciénde] nimero de casos de operacitn

Antes de la ejecucion del proyecto: 120 -partos/mes

Aclual: 140 -parios/mes

Tasa de variacidn: +16%

5 Variaciénde la duwracion de internacién

Antes de la efecucion del proyecto: 4-5 dias

Actual: 4-5 dias

| Tasa de variacidn: 10%

6 Variaciéndel indice ocupacional de camas

Antes de la ejecucidn del proyecto: 97%

Actual: 97%

“Tasa de variacién: +0%

7 Variaciéndel wimero de parlos
Antes de la ejecucidndel proyecto: 240 <asos/mes
Actual: 240 -casos/mes
Tasa de variacion: 0%

Variacidnde Ja tasa de nurlalidad materna
Antes de la ejecucién del proyecto: 0.5%
Actual: 0.4%

Tasa de variacion: -10%

Variacidnde la tasa de nurtalidad de reciénnacidos
Antes de la ejecucién del proyecto: 1.3%
Actual: 1.1%

- Tasa de variacion:-15% ~

8 Variaciéndel balance

Ingresos:

Antes de 1a ejecucidn del proyecto: Q.5 85’% mil
Actual: Q.7.463 mil
Tasa de variacién: +27%

Egresos:

Antes de la ejecucion del proyecto: Q. S 452 m:l
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Actual: Q.7.335 mil
Tasa de variacién: +34%

9 Ingresos por la asistencia oncrosa
Aproximadamente 30.000 quetzales por afio
Asistencias médicas orrosas
Ingresos de la asistencia onerosa:
0,25 quetzal / Se cobraenla primera consulta y a partir de la segunda, gratuita.
Asistencias médicas oncrosas: quetzaies/ inspeccion
Consulta externa en geacral: quetzales/inspeccion

Inspeccion radiografia: 5,00~10,00quetzales/inspeccion
Inspeccitn witrasonografia: 50,00 quetzales/inspeccidn
Inspeccion endoscopia: 300,00 quetzales/inspecci on
Inspeccion clinica: 0,25 quetzates/inspeccitn
Tratamiento odontdlogo: 5,00 - 15,00 quetzales / extracciénde drentes tratamiento
10 Estado de utilizacién de los equipos adquiridos
Nimwero de equipos defectuosos:
4 equipo / monero total de los equipos: 30 equipos
i’orcenlaje de subultilizacidn: 13.3%
Meonto de equipos defectuosos:
380 mil yenes / monto de los equipes adquirides: 10. 330 nul yenesPacentaje de
subutilizacién: 3.7%

11 Estado actual de los equipos

Nombre de los equipas principales Fabricante  Modelo Cantidad Evaluacion
£6 Miaoscopio binocular Olympus BHT-112 6 A
Homo Sakura Seiki IF-151 1 A
Centrifuga Kubota 2100 3 A
Refrigerador para medicamentos Sanyo SR-32VF 1 A
Centrifuga de hematoailos Kubota 3100 1 A
Centrifuga Kubota 5100 1 A
Espectrofotémetio Elima PHOJIC-100 2 D

Observactones:
{Problemdticas) No se puede realizar la calibracion correcta, porlo que queda problemas en
los valores medidos en la inspeccién.
{Causa) Incognita.
{Remedio} No existe Ta agencia local de este fabricante. Pero ya que es wn equipo
indispersable y esexial, se debord solicitar la cooperacidn del hospital que es capaz de
manejarlo, fal comocl Hospital de San Juan de Dies, etc.

Analizador de clecledlitos Elma NaKI-132 1 D

Obscrvaciones:
(Problematicas) No se puede oblener reactivos wilizables para este equipo.
(Causa) No existe la agencia local de este fabricante.
(Remedio) Se requiere la bisqueda de un camal especial para adqmnr los reachv
compalibles, aunque no sean genuinos. :

Centrifuga refrigeradora Kokusan Enshinki ‘ .
H-70005 i D.

Obscrvaciones: '
(Problematicas) No se puede efectuar correctamente el ajuste de temperalura.
(Causa) Desperfecto de ta funcion de control, del termostato, debido al corte de enagfa oa
la sobrecorriente. _ :
{Remedio) Nohay agencia local deeste fabricante. . Este es unproblema quedebe resolverse
encl futuro.

Refrigerador ~ Sanyo MIR-552 1 A
36 Apatato ide rayos X, del fipo portatil B
. Toshiba KCD-10M-7 1 A
_ Revelador automdtico Nishimolo Sangye e
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SUPER-9%0PLUS | A

E37 Miaoscopio binocular Olympus BHTU-112 2 A
Centiifuga _ Kubota 3100 1 A
E38 Unidad odontdloga Yoshida Seisakusho
S VISTA2000 1 A
Juege de las piczas de mano Yoshida Scisakusho
— 1 A
Equipos odontdlogos Yoshida Seisakusho
— 1 A
F39 Equipo ultrasonografica Toshiba SSA-240A 1 A
Mesa de operacién para ginecologia Mizuho 1ka SPL-330N 1 A/B
Observaciones:

{Problemdticas) Desperfecto del sistema hidrdulico para elevar y bajar la mesa.

{Causa) Esde suponer queesto se deba al excesode pisar el pedal hidrdulico, ctandose opera
esta mesa.

{Remedio} Adiciéndel aceite hidraulico y reemplazo del aro térico.

Lampara de operacion, lipo mavil Daikyo Kikai $90D0HC/250C 2 A
Monitar de parto Nihon Koden OME-8100] 1 A
Colposcopio Toitsu CP-82 i A
Inhalador para nifos Acomalka ICV-60/AC-35 1 A
E45 Inhalador Acomalka  ART-1000 1 A
Moniter de paciente Nihon Koden OES-7102] 1 A
Endoscopie Olympus GIF XQ20 1 A
Electrocardiograma Nihon Koden ECG-6551 2 A
Electrobisturi Mizuho 1ka  TRC-1500B 1 A
Mesa de operacién para artopedia Mizuho 1ka  MOS-110INE 1 A
Méaquina de anestesia Acomalka PH-3F 1 A
E46 Incubadora Nakamuwa [ka H-1000 DLCSICU -
2 A
Monitor de paciente - Nihon Koden OEC-6105) 1 A
Electrocardiograma Nihon Koden ECG-6551 1 A
E47 Lavador ultrasonico Sakwra Seiki US-201S 1 A
E48 Auloclave de alta presin Udono KRECA-446V 1 A
E50 Lavador de endoscopio Olympus EW-20 1 A

Criterio de evaluacion
A:Funciona correctamente (sin problema).
B:Funciona (aunque hay un pequeiio problema).
C:Functona pero no se utiliza frecuentemente.
[:No funciona {debido a averia, ruphura, etc.}

Evaluacién globatl:

Este hospital ha introdwido aclivamente el sistema de asislencia onerosa, aprovechando el
suministro de nuevasequipos y se observa mejoramiento enla administraciéndel hospital.  Encuantg
a los equipos suminisirados, éstosse uliliza eficazmente salvo refrigerador que se encuentra enesperyy
de la reparacién debida a la averia del termostato, elc y el colainwtro fotoeléctrico. Sobre todo,
del endoscopio, este hospilal ha empleade mevanente w nédico dedicade para ampliar sug
actividades médicas.
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@ Centrade Mag_ghimiento y Administracién |

11 Estado aclual de los equipos

E51 Osciloscopio
QObservaciones:

Multiprobadoe

Contadar de frecuencia

Soldadoe

Taladro eléctrico

Juego de haramientas para
la reparacién de ME

Aspirador de soldadura

Herramienta elécirica:
Juego de herramientas
Megoémelro analégico
Probadee del tipo clamp

Criterio de evaluacion

Nombre de los equipos pringipales

Amperimetro/ voltimetro universal

Caja de herramientas (conherramientas)

Regulador automético de voltaje

Modelo Caniidad

I_?ii—ricanle

Hitachi

Sanwa
Leader
YEW

Hozan
Ishino

Hozan

Hezan

Hozan

Makita

Tone
YEW
. YEW

Volteck

VC-6145

{Problemdticas)Este funciona pero no se utiliza frecuentemente.
{Causa) Falta de los técnicos capaces de manejarlo.
{Remedio} Es deseable ta lransferenc:a tecnolégica de uningeniero capaz de lmnegarlo

DA-53L
856G
FC-863
HS-11
NS-14R

5-86
HS-800

5-51
9314B/ETC
C-3/ETC
2406A-25
2433A-12

1

[ T

Rt 2

P N R

Evaluacién

C

PEBSR> B> BR>>

AFunciona correctamente (sm problema).
B:Funciona (aungue hay un pequeio problema).
C:Funciona perono se utiliza frecuentemente.
D:No funciona (debido a averia, ruptura, etc.)
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