
 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

1 Mohamed V 病院レベル用機材
HGP/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 2 2 1 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ー 現有機材で対応可能 ○
LA-02 生化学自動分析装置 1 0 0 1 0 ー ○ ○ ○ ○ × ー × 維持管理が難しい
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 2 1 2 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
LA-14 L-12 高圧蒸気滅菌装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 7 0 3 10 7 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加２台、更新３台
HS-02 H-02 吸引器、電気式 3 3 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
HS-03 H-03 新生児体重計 2 0 2 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-04 H-04 体重計 2 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 電気メス 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計画番号をH-39とする
HS-06 H-05 分娩監視モニター 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 腹腔鏡 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産科での使用頻度は非常に少ない
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 4 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 新規 × × × × × ー × ドプラー機能の使用頻度は非常に少ない
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 ー ー × × ○ ○ ○ ー × 要請が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科専用の手術施設を新設 ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 3 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプノグラフ付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科専用の手術施設を新設 ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 分娩台 4 0 2 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
HS-21 H-17 婦人科用診察台 4 0 2 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科専用の手術施設を新設
HS-23 H-19 自動血圧計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科専用の手術施設を新設
HS-24 H-20 吸引娩出器 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 8 0 2 6 6 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加４台、更新２台
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 2 0 2 3 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手術件数を考慮して数量調整
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 2 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 処置件数を考慮して数量調整
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 8 0 2 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 新生児保育器 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 5 0 0 20 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 出産件数を考慮して数量調整
HS-31 H-27 車椅子 2 1 0 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-33 酸素濃縮器、大型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 産科専用の手術施設を新設でガス供給設備がある
HS-34 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 産科専用の手術施設を新設でガス供給設備がある
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科専用の手術施設を新設
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 7 0 2 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加３台、更新２台
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 4 0 0 10 4 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 8 0 2 4 4 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加４台、更新２台
HS-39 H-33 病院ベッド 8 0 26 30 8 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛・回復用ベッド数を考慮 ○

1 Mohamed V HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科専用の手術施設を新設

HGP/MA HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科専用の手術施設を新設
HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 乾燥時間がかかり、非効率
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台 ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-05 ＯＨＰ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-06 A-04 救急車 0 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
OT-07 A-05 メンテナンス用工具セット ー 0 1 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー

施設名 数量 判定 備考機材名
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

2 Immouzer 産室付保健所用機材
CSUA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 3 2 0 5 1 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 2 0 1 2 2 新規・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 2 0 1 3 2 新規・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 4 0 2 10 4 新規・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 4 0 2 3 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 2 0 1 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 3 0 2 5 3 新規・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 4 0 2 5 4 新規・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 4 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 6 7 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 便器 4 0 3 15 4 新規・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新築
CS-31 ガス洗浄フラスコ 2 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 3 0 0 4 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × 手術設備がない
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 Ribat El Kheir 産室付保健所用機材
CSUA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 3 5 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 2 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 3 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 1 10 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 1 3 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 1 4 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 3 5 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 6 7 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 便器 2 0 0 15 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × 手術設備がない
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

4 Adrej 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 1 5 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設。分娩件数を考慮して数量調整
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 1 10 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 分娩件数を考慮して数量調整
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 1 3 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 処置件数を考慮して数量調整
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 1 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 1 5 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 3 7 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 0 15 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × × ○ × ー × 手術設備がない
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 Ayoun Senane 産室付保健所用機材
DR 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 1 5 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新1台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 産科施設の新設。
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 産科施設の新設。
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 分娩件数を考慮して数量調整
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 1 5 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 産科施設の新設で分娩・処置が拡張される
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 産科施設の新設で分娩・処置が拡張される
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 1 7 2 更新・新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 2 15 2 更新 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × 手術設備がない
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 新規 ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 新規 × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 新規 × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

6 Boulemane HL 病院レベル用機材
HL 産科用機材（手術、分娩、検診）

HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-02 H-02 吸引器、電気式 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 新生児体重計 1 0 2 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-04 H-04 体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 電気メス 0 0 0 2 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 手術設備がない
HS-06 H-05 分娩監視モニター 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-07 腹腔鏡 1 0 0 1 0 ー ○ × × ○ ○ ー × 産科での仕様頻度は非常に少ない
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × ドプラー機能の仕様頻度は非常に少ない
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 要請が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術設備がない ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプノグラフ付き 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術設備がない ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-20 H-16 分娩台 1 0 1 4 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-21 H-17 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術設備がない
HS-23 H-19 自動血圧計 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
HS-24 H-20 吸引娩出器 1 0 2 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 2 0 1 6 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 0 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術設備がない
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 処置件数を考慮して数量調整
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 処置件数を考慮して数量調整
HS-29 H-25 新生児保育器 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 20 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 分娩数量を考慮して数量調整
HS-31 H-27 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-33 酸素濃縮器、大型 1 0 0 1 0 新規 × × ○ ○ ○ ー × 酸素ボンベの予備的に使用
HS-34 酸素濃縮器、小型 0 0 1 1 0 更新 × × ○ ○ ○ ー × 酸素ボンベの予備的に使用
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術設備がない
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設。追加１台、更新１台
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 1 0 0 10 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-39 H-33 病院ベッド 3 0 12 30 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛・回復用ベッド数を考慮 ○
HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科部門の使用量を考慮して数量調整
HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術設備がない
HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー × × ○ × × ー × 手術設備がない
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 1 1 1 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台 ○

6 Boulemane HL その他
HL OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
7 Skoura 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 2 5 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 1 1 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 分娩件数を考慮して数量調整
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設の新設
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 処置件数を考慮して数量調整
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加･更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産科施設の新設で分娩・処置が拡張される
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 4 7 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 3 15 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既存の機材が新品で３年間使用されていない
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × 手術設備がない
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

8 Guigou 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 3 5 2 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー ×
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 2 2 1 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × × ー × 産婦人科医が配属されていない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 3 10 2 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 1 2 3 0 ー ○ × ○ ○ × ー ×
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 1 3 2 新規・更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 処置件数を考慮して数量調整
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 2 2 1 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 1 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 3 5 1 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 2 5 2 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 2 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 4 7 3 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
CS-29 C-27 便器 2 0 5 15 2 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 患者数を考慮して数量調整
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ × ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー × 既存の機材が新品で３年間使用されていない
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー ×
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 新規 ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
9 La Marche Vert 病院レベル用機材
HGP/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 1 1 2 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-03 自動血液分析装置 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 1 0 3 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ × 既に配備されている
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ × 既に配備されている
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ × 既に配備されている ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ○ × 既に配備されている
OT-05 ＯＨＰ 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ○ × 既に配備されている
OT-06 A-04 救急車 0 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×

OT-08 A-06 巡回車 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 Sidi Boujida 産室付保健所用機材

CSCA その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 0 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×

11 Ibn Al Khatib 病院レベル用機材
HGP/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 3 0 3 4 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 測定用試験管３０本含む ○
LA-03 自動血液分析装置 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 2 0 2 3 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-06 L-04 炎光光度計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 振盪器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 1 2 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 1 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-06 H-05 分娩監視モニター 4 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × ドプラー機能の使用頻度は非常に少ない
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 9 0 0 20 9 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている

OT-06 A-04 救急車 0 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
12 Al Ghassani 病院レベル用機材

HGR/MA 検査機材
LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 17 2 2 4 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 測定用試験管３０本含む ○
LA-02 生化学自動分析装置 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しく既存機材も新しい
LA-03 自動血液分析装置 1 0 2 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しく既存機材も新しい
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 10 0 5 3 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 振盪器 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 2 2 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 0 4 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
LA-14 L-12 高圧蒸気滅菌装置 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-15 L-13 乾熱滅菌器 1 2 2 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-06 H-05 分娩監視モニター 4 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプログラフ付き 2 1 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 9 0 0 20 9 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

その他
OT-06 A-04 救急車 1 0 1 4 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

OT-07 A-05 メンテナンス用工具セット 1 0 1 0 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 組織上は異なるが、病院内に州維持管理局がある
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

13 Khenifra 病院レベル用機材
HGP/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 7 0 4 4 4 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測定用試験管３０本含む ○
LA-03 自動血液分析装置 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 4 0 3 3 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 炎光光度計 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 振盪器 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 0 4 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
LA-14 L-12 高圧蒸気滅菌装置 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-15 L-13 乾熱滅菌器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 洗浄器具類の量から数量調整 ○

産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-06 H-05 分娩監視モニター 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 8 0 0 20 8 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている
OT-05 ＯＨＰ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている

OT-06 A-04 救急車 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
14 Midelt 病院レベル用機材

PSP/MA 産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 7 0 2 10 7 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加３台、更新２台
HS-02 H-02 吸引器、電気式 3 1 1 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー ×
HS-03 H-03 新生児体重計 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
HS-04 H-04 体重計 2 0 1 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-05 H-39 電気メス 1 1 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外科部門の手術室と兼用している。計画番号をH-39とする。
HS-06 H-05 分娩監視モニター 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 腹腔鏡 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ー × 産科での使用頻度は非常に少ない
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 4 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × ドプラー機能の使用頻度は非常に少ない
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている。
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 3 0 0 2 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 3 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプログラフ付き 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 分娩台 4 0 2 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-21 H-17 婦人科用診察台 3 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 自動血圧計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 吸引娩出器 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 8 0 0 6 6 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分娩件数を考慮して数量調整
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 8 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 新生児保育器 2 0 1 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 5 0 0 20 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-31 H-27 車椅子 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-33 酸素濃縮器、大型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している
HS-34 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 7 0 2 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加３台、更新２台
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 4 0 2 10 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加1台、更新２台
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 8 0 3 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加３台、更新３台
HS-39 H-33 病院ベッド 8 0 8 30 8 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛・回復用ベッドを考慮 ○
HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している
HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 使用頻度を考慮して数量調整
HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している
HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術室と兼用している
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 外科部門の手術と兼用している ○

14 Midelt その他
PSP/MA OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 5 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 既に配備されている

OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 特別に啓蒙・教育は行っていない
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 特別に啓蒙・教育は行っていない ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 特別に啓蒙・教育は行っていない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 特別に啓蒙・教育は行っていない
OT-06 A-04 救急車 0 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

15 Mrirt 産室付保健所用機材
CSUA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 3 0 3 5 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 2 2 2 2 0 ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 3 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 2 0 1 3 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 4 0 3 10 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 4 0 1 3 3 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 処置件数を考慮して数量調整
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 2 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 5 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 3 0 3 5 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 4 0 3 5 4 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 3 0 2 2 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 4 0 0 2 4 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 0 7 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 便器 4 0 5 15 4 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 2 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 3 0 0 4 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × 手術設備がない ○
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 0 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
16 Oumana 産室付保健所用機材

DR 産科用機材（分娩、検診）
CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 1 5 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加1台、更新1台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 処置件数を考慮して数量調整 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 1 7 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 0 15 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × 手術設備がない
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 県保健局所有の車輌が使用可能
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

17 Tighsaline 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 3 5 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 分娩件数を考慮して数量調整
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 診察件数を考慮して数量調整
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 1 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 2 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加･更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 4 7 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 3 15 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × 手術設備がない
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
18 Tounefite 産室付保健所用機材

CSCA 産科用機材（分娩、検診）
CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 2 5 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 1 10 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１セット、更新１セット
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 1 3 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１セット、更新１セット
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 2 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 2 5 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 5 7 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 便器 2 0 3 15 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材が３年間未使用であり必要なし
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ ○ ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

19 Boumia 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 1 5 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科施設を新設
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 1 10 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１セット、更新１セット
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 1 3 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１セット、更新１セット
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 2 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 4 7 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 便器 2 0 2 15 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材が３年間未使用であり必要なし
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー ○ ○ ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
20 El Hajeb 病院レベル用機材

HL 検査機材
LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 1 1 2 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 1 2 1 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
LA-15 L-13 乾熱滅菌器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 洗浄器具類の量から数量調整 ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 4 0 3 10 4 更新・追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ３台が更新、１台が新規
HS-02 H-02 吸引器、電気式 2 0 1 1 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 新生児体重計 2 0 1 2 2 更新・追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
HS-04 H-04 体重計 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 電気メス 0 0 0 2 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-06 H-05 分娩監視モニター 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 腹腔鏡 1 0 0 1 0 ー ○ × × ○ ○ ー × 産婦人科医がいない
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × ドプラー機能の必要性がない
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ × × ○ × ー × 産婦人科医がいない
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 要請が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプログラフ付き 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 分娩台 3 0 1 4 3 更新・追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 分娩件数・分娩室の広さより数量調整
HS-21 H-17 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-23 H-19 自動血圧計 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 維持管理が難く、手術も行われない
HS-24 H-20 吸引娩出器 2 0 1 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 分娩件数を考慮して数量調整
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 6 0 2 6 6 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 分娩数を考慮して数量調整
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 0 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 1 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 6 0 1 2 2 更新・追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 新生児保育器 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 異常出産件数を考慮して数量調整
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 3 0 0 20 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 産科病棟ベッド数と対で数量調整
HS-31 H-27 車椅子 2 0 1 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
HS-33 酸素濃縮器、大型 1 0 0 1 0 ー × × ○ × × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
HS-34 酸素濃縮器、小型 0 0 0 1 0 ー × × ○ × × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 4 0 2 4 4 更新・追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加２台、更新２台
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 3 0 1 10 3 更新・追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 既存の１台は手製
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 4 0 3 4 4 更新・追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新３台
HS-39 H-33 病院ベッド 8 9 0 30 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○
HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 0 ー × × ○ × × ー × 手術施設がない
HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

20 El Hajeb HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ○ × 手術施設がない

HL HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 手術施設がない
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 0 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ △ ×
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

21 20 Aout Azrou 病院レベル用機材
PSP/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 2 0 4 4 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 測定用試験管３０本含む ○
LA-03 自動血液分析装置 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 維持管理が難しい
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 1 0 4 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 炎光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-09 L-07 振盪器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 0 2 2 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
LA-15 L-13 乾熱滅菌器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-06 H-05 分娩監視モニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 3 0 0 20 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 出産件数を考慮して数量調整

その他
OT-06 A-04 救急車 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 Ifrane 産室付保健所用機材
CSC 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × × ○ ー × 産婦人科医がいない
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 4 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 1 10 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１セット、更新１セット
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 酸素ボンベの予備的に使用
CS-22 C-20 処置セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 0 6 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 0 15 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮すると必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 1 0 ー ○ ○ ○ × × ー × 維持管理が難しい
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない

OT-06 A-04 救急車 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 条件的に県病院所有の車輌が使用可能
23 My Ali Cherif 病院レベル用機材

HGP/MA 検査機材
LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 6 0 3 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測定用試験管３０本含む ○
LA-03 自動血液分析装置 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 検査件数以上の台数を保有し、２台は新しい
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 4 0 3 3 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 炎光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 1 2 1 0 ー ○ × ○ × × ー × 現有機材で対応可能
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-06 H-05 分娩監視モニター 4 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 10 0 0 20 10 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-06 A-04 救急車 0 0 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×

10/17



 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

24 Sidi Said 病院レベル用機材
HSR/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 4 0 0 4 4 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測定用試験管３０本含む ○
LA-03 自動血液分析装置 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 維持管理が難しい
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 3 0 0 3 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 炎光光度計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 8 0 0 10 8 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-02 H-02 吸引器、電気式 3 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 新生児体重計 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-04 H-04 体重計 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-05 H-39 電気メス 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計画番号をH-39とする

HS-06 H-05 分娩監視モニター 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 腹腔鏡 1 0 0 1 0 ー × × × ○ ○ ー × 産科での使用頻度は非常に少ない
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × ドプラー機能は必要性がない
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 3 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプノグラフ付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 分娩台 5 0 0 4 4 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-21 H-17 婦人科用診察台 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 自動血圧計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 吸引娩出器 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 10 0 0 6 6 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 10 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 新生児保育器 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 6 0 0 20 6 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-31 H-27 車椅子 3 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-33 酸素濃縮器、大型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 新設の手術室でガス供給設備が整っている
HS-34 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 新設の手術室でガス供給設備が整っている
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 1 2 0 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 8 0 0 4 4 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 5 0 0 10 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 9 0 0 4 4 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-39 H-33 病院ベッド 13 0 0 30 13 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 Sidi Said HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HSR/MA HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 乾燥時間がかかり、非効率
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー ×
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 0 2 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有車輌で対応可能

25 Mohamed V 病院レベル用機材
HGR/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 11 0 3 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台 ○

LA-02 生化学自動分析装置 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 維持管理が難しい

LA-03 自動血液分析装置 1 2 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 維持管理が難しい

LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 7 0 5 3 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 赤及び白血球用ピペット各５本含む ○

LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LA-07 L-05 分光光度計 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 恒温水槽 1 3 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-09 L-07 振盪器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 0 3 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 1 4 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 0 0 5 5 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした ○
LA-14 L-12 高圧蒸気滅菌装置 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-15 L-13 乾熱滅菌器 1 0 2 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他
OT-07 A-05 メンテナンス用工具セット 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

26 Guelmim 病院レベル用機材
HGP/MT 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 2 14 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-03 自動血液分析装置 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー × 現有機材で対応可能
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 1 8 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 更新１台
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 1 0 5 4 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 試験管及び溶血管用各１ヶのセットとした。追加４台○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 4 0 3 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新３台
HS-02 H-02 吸引器、電気式 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-04 H-04 体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 電気メス 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計画番号をH-39とする

HS-06 H-05 分娩監視モニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプノグラフ付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-20 H-16 分娩台 2 1 0 2 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-21 H-17 婦人科用診察台 2 5 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 自動血圧計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 吸引娩出器 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 4 0 3 6 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新３台
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 2 0 2 3 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 4 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
HS-29 H-25 新生児保育器 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-31 H-27 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
HS-34 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 4 0 0 4 4 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 2 3 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 5 0 2 4 4 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加２台、更新２台
HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ △ × 使用目的を考慮した上で必要なし
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ １０種類、各１個のセットとした。更新１台 ○

26 Guelmim その他
HGP/MT OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能

OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-05 ＯＨＰ 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-06 A-04 救急車 1 2 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有車輌で対応可能
OT-07 A-05 メンテナンス用工具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 Taghjite 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 1 1 3 1 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 1 0 2 0 更新 ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-04 C-04 体重計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 新規 ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 1 0 10 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
CS-22 C-20 処置セット 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 1 4 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 1 0 5 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各１個のセットとした。追加１台、更新１台
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 4 6 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台。陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 1 0 15 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各２個のセットとした。更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

28 Fask 産室付保健所用機材
CSC 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-04 C-04 体重計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-09 C-08 分娩台 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
CS-22 C-20 処置セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 0 6 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台。陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 0 15 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各２個のセットとした。新規１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー

29 Ifrane Guelmim 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 1 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 1 0 10 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 3 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
CS-22 C-20 処置セット 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 1 4 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各１個のセットとした。追加１台、更新１台
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 6 6 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台。陣痛時は、分娩ベッドで対応する。 ○
CS-29 C-27 便器 2 1 0 15 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各２個のセットとした。更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

30 Hassan Ⅱ 病院レベル用機材
HGP/MT 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 2 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-03 自動血液分析装置 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 1 2 0 8 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 炎光光度計 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-07 L-05 分光光度計 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-08 L-06 恒温水槽 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 振盪器 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 1 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 蒸留器 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 5 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 3 4 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
HS-02 H-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 新生児体重計 1 0 2 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
HS-04 H-04 体重計 1 1 2 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-05 H-39 電気メス 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 計画番号をH-39とする

HS-06 H-05 分娩監視モニター 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-07 腹腔鏡 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ × ー × 技術レベル及び維持管理費を考慮した上で必要なし
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × 活動内容を考慮した上で必要なし
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプノグラフ付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-20 H-16 分娩台 1 2 1 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-21 H-17 婦人科用診察台 1 1 2 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 自動血圧計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 吸引娩出器 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 2 2 3 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 2 0 1 3 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
HS-29 H-25 新生児保育器 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 2 10 0 20 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-31 H-27 車椅子 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-33 酸素濃縮器、大型 1 1 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
HS-34 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 1 3 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 3 0 3 4 3 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Hassan Ⅱ HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HGP/MT HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-05 ＯＨＰ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-06 A-04 救急車 2 2 0 2 0 ー ー ー ー ー ー ー ー

31 El Outia 産室付保健所用機材
CSU 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 1 0 3 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 2 1 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-09 C-08 分娩台 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 0 10 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
CS-22 C-20 処置セット 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-23 C-21 処置車 1 1 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 1 0 5 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 0 5 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各１個のセットとした。追加１台、更新１台
CS-28 C-26 病院ベッド 3 0 0 6 3 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規３台 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 0 15 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各２個のセットとした。新規１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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 12．施設別要請機材検討表
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施設名 数量 判定 備考機材名

33 Foum Zguid 病院レベル用機材
HL 産科用機材（手術、分娩、検診）

HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
HS-02 H-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 新生児体重計 1 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-04 H-04 体重計 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-05 H-39 電気メス 0 0 0 2 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-06 H-05 分娩監視モニター 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-07 腹腔鏡 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
HS-08 H-06 胎児心拍測定装置 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-09 ドプラー付超音波診断装置 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 活動内容を考慮した上で必要なし
HS-10 H-07 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ○ × 産婦人科医が不在のため必要なし
HS-11 H-08 心電計、３ｃｈ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-12 心電計、カート付き ー 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請が重複している
HS-13 H-09 パイピング式吸引器 0 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし ○
HS-14 H-10 蘇生セット、大人用 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-15 H-11 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 喉頭鏡セット、フルセット 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-17 H-13 パルスオキシメーター 0 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-18 H-14 麻酔器、ベンチレーター及びカプノグラフ付き 0 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし ○
HS-19 H-15 インファントウオーマー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-20 H-16 分娩台 1 1 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-21 H-17 婦人科用診察台 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-22 H-18 産婦人科用手術台 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-23 H-19 自動血圧計 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-24 H-20 吸引娩出器 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ △ × 現有機材で対応可能
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 2 0 3 6 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 0 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 新生児保育器 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-30 H-26 新生児ベッド、プラスティック製 1 0 0 20 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-31 H-27 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-32 H-28 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-33 酸素濃縮器、大型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
HS-34 酸素濃縮器、小型 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
HS-35 H-29 無影灯、サテライトおよびバッテリー付き 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-36 H-30 診察灯、ハロゲン 2 0 0 4 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
HS-37 H-31 点滴台、キャスター付き 1 1 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-38 H-32 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
HS-39 H-33 病院ベッド 3 3 0 30 0 ー ○ × ○ ○ ○ × × 現有機材で対応可能 ○
HS-40 H-34 消毒装置 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-41 H-35 両扉型高圧蒸気滅菌装置、軟水器付き 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-42 H-36 乾熱滅菌器 1 1 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-43 H-37 手術用手洗いユニット、１人用 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 産科用手術室の新設予定がないため必要なし
HS-44 手乾燥機 2 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ × × 現有機材で対応可能
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ × × 現有機材で対応可能 ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ × × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ × × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 Fam El Hisn 産室付保健所用機材
CSUA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 0 1 3 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-03 C-03 新生児体重計 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 1 0 10 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 1 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-19 C-18 車椅子 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
CS-22 C-20 処置セット 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 1 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各１個のセットとした。追加１台、更新１台
CS-28 C-26 病院ベッド 3 5 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-29 C-27 便器 2 1 0 15 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 1 0 4 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ３種類、各２個のセットとした。更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

35 Akka 産室付保健所用機材
CSUA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 1 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-03 C-03 新生児体重計 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-04 C-04 体重計 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 1 0 10 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 2 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
CS-22 C-20 処置セット 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-23 C-21 処置車 1 1 1 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 1 0 5 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 2 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各１個のセットとした。追加１台、更新１台
CS-28 C-26 病院ベッド 3 3 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 2 15 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各２個のセットとした。更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 Tissint 産室付保健所用機材
CSCA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 1 0 3 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-04 C-04 体重計 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × 産婦人科医が不在のため必要なし
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 1 0 10 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 2 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ○ 現有機材で対応可能
CS-19 C-18 車椅子 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
CS-22 C-20 処置セット 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ○ 現有機材で対応可能 ○
CS-23 C-21 処置車 1 0 0 4 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 0 0 5 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 0 2 5 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各１個のセットとした。追加１台、更新１台
CS-28 C-26 病院ベッド 3 2 0 6 1 追加 ○ × ○ ○ ○ △ ○ 追加１台 ○
CS-29 C-27 便器 2 0 0 15 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加２台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各２個のセットとした。更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー

37 Tata 病院レベル用機材
HL/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 1 1 0 2 0 追加 ○ × ○ ○ ○ ー × ○
LA-03 自動血液分析装置 0 0 0 1 0 新規 × ○ ○ ○ × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 1 1 0 6 0 追加 ○ × ○ ○ ○ ー × ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 振盪器 1 1 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 0 1 2 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台、更新１台
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 1 0 5 4 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加４台 ○
LA-15 L-13 乾熱滅菌器 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-06 H-05 分娩監視モニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-05 救急車 2 3 0 2 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
OT-08 A-06 巡回車 1 0 0 0 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 12．施設別要請機材検討表

施設 要請 計画 必要 現有数量 要請 計画 分類 使用 必要 技術 維持 維持 名称
番号 番号 番号 台数 稼働中老朽化 数量 数量 目的 性 ﾚﾍﾞﾙ 体制 経費 変更

施設名 数量 判定 備考機材名

38 Zag 産室付保健所用機材
CSUA 産科用機材（分娩、検診）

CS-01 C-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 1 1 3 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-02 C-02 吸引器、電気式 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 新生児体重計 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-04 C-04 体重計 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-05 C-05 胎児心拍測定装置 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-06 超音波診断装置、簡易モデル 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-07 C-06 蘇生セット、新生児用 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-08 C-07 産科用聴診器 2 1 0 10 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-09 C-08 分娩台 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-10 C-09 婦人科用診察台 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-11 C-10 身長計、成人用 1 0 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新１台
CS-12 C-11 吸引娩出器 1 1 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-13 C-12 正常分娩用器具セット 2 0 2 10 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台
CS-14 C-13 掻爬術器具セット 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 小外科手術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
CS-16 C-15 新生児保育器、移動用 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-17 C-16 インファントウオーマー 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-18 C-17 新生児ベッド、プラスティック製 1 2 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
CS-19 C-18 車椅子 1 1 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-20 C-19 ストレッチャー 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
CS-21 酸素濃縮器、小型 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-22 C-20 処置セット 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-23 C-21 処置車 1 1 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
CS-24 C-22 診察灯、ハロゲン 2 1 0 5 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
CS-25 C-23 点滴台、キャスター付き 1 2 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-26 C-24 器械卓子、キャスター付き 2 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新規１台
CS-27 C-25 ステンレス製器械盆 2 0 0 2 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各１個のセットとした
CS-28 C-26 病院ベッド 3 2 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○
CS-29 C-27 便器 2 0 1 15 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 患者数を考慮した上で数量を確定。追加１台、更新１台
CS-30 C-28 乾熱滅菌器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-31 ガス洗浄フラスコ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし ○
CS-32 C-29 洗濯、乾燥機 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-33 C-30 汚物缶、ペダル付き 2 0 1 4 2 追加・更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台、更新１台
CS-34 手乾燥機 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × 使用目的を考慮した上で必要なし
CS-35 C-31 滅菌用カストセット、保健所用 2 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３種類、各２個のセットとした。更新１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 0 0 1 0 新規 × ○ × × × ー × 使用目的及び維持管理費を考慮した上で必要なし
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 0 0 1 0 新規 × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-05 ＯＨＰ 1 0 0 1 0 新規 × ○ ○ ○ ○ ー × 要請機材用啓蒙・教育資料が少ない
OT-06 A-04 救急車 1 0 1 2 0 ー ー ー ー ー ー ー ー

39 Assa 病院レベル用機材
HGP/MA 検査機材

LA-01 L-01 血液沈降速度測定器セット 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × ○
LA-03 自動血液分析装置 0 1 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × 現有機材で対応可能
LA-04 L-02 トーマ血球計算版セット 1 2 0 8 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 追加１台 ○
LA-05 L-03 pHメーター 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 分光光度計 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-08 L-06 恒温水槽 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-09 L-07 振盪器 1 1 0 8 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-10 L-08 遠心分離器、卓上型、ローター付き 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-11 L-09 小炎付きバーナー 2 1 0 4 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
LA-12 L-10 蒸留器 1 0 1 1 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 試験管立てセット 5 3 2 5 2 更新 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 更新２台 ○
LA-15 L-13 乾熱滅菌器 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
LA-16 L-14 硝子器具洗浄装置 1 0 0 2 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台 ○
産科用機材（手術、分娩、検診）
HS-01 H-01 血圧計（大人用）および聴診器 2 1 0 4 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
HS-03 H-03 新生児体重計 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-06 H-05 分娩監視モニター 1 0 0 1 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 分娩台 1 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-25 H-21 正常分娩用器具セット 2 3 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
HS-26 H-22 帝王切開術器具セット 2 0 0 3 2 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規２台
HS-27 H-23 掻爬術器具セット 1 0 0 3 1 新規 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 新規１台
HS-28 H-24 小外科手術器具セット 2 1 0 2 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 追加１台
HS-45 H-38 滅菌用カストセット 2 1 0 1 1 追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 追加１台 ○
その他
OT-01 A-01 コンピューター、プリンター付 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-02 A-02 ＴＶモニター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-03 A-03 ビデオカセットデッキ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能 ○
OT-04 スライドプロジェクター 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-05 ＯＨＰ 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × 現有機材で対応可能
OT-06 A-04 救急車 2 1 1 2 1 更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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