
 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation

1 Mohamed V Matériel du niveau d'hopitaux
HGP/MA

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 2 2 1 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ー Matériel existant est suffisant. ○
LA-02 AUTOMATE DE BIOCHIMIE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ ○ ○ × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 2 1 2 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
LA-14 L-12 AUTOCALVE DE STERILISATION 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 7 0 3 10 7 ajout, Renouv. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 2, renouvellement 3.
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 3 3 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 2 0 2 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 2 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ No du plan sera H-39.
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 COELIOSCOPE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Utilisation très rare à la maternité.
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 4 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 Nouveau × × × × × ー × Utilisation très rare de fonction Doppler.
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 ー ー × × ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité. ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 3 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE

1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité. ○

HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 2 0 1 2 2 ajout, Renouv. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 4 0 2 4 4 ajout, Renouv. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout1, renouvell't 1.
HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 4 0 2 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité.
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité.
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 2 0 1 2 2 ajout, Renouv. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 8 0 2 6 6 ajout, Renouv. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 4, renouvell't 2.
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 2 0 2 3 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’opération.
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 2 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de traitement.
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 8 0 2 2 2 ajout, Renouv. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 COUVEUSE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 5 0 0 20 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 2 1 0 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-33 CONCENTRATEUR D'OXYGENE GM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Nouvelle installation d’opération unique à la maternité, et alim. de gaz existe.
HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Nouvelle installation d’opération unique à la maternité, et alim. de gaz existe.
HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité.
HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 7 0 2 4 4 ajout, Renouv. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 3, renouvellement 2.
HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 4 0 0 10 4 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

1 Mohamed V HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 8 0 2 4 4 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 4, renouvellement 2.
HGP/MA HS-39 H-33 LIT D'HOPITAL 8 0 26 30 8 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Tenir compte de nombre de lit de douleur d’enfantement et de reprise. ○

HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité.
HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité.
HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Temps de séchage long, pas efficace.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1. ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
OT-07 A-05 BOITES A OUTILS POUR LA MAINTENANCE ー 0 1 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

2 Immouzer Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSUA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 3 2 0 5 1 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 2 0 1 2 2 Nouv・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 2 0 1 3 2 Nouv・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 4 0 2 10 4 Nouv・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 4 0 2 3 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 2 0 1 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 3 0 2 5 3 Nouv・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 4 0 2 5 4 Nouv・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouvelle installation d’opération unique à la maternité.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 4 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 6 7 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 4 0 3 15 4 Nouv・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouvelle construction d’installation de maternité.
CS-31 FLACONS LAVEURS LOBO 250 ML 2 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 3 0 0 4 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

3 Ribat El Kheir Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSUA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 3 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 2 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 3 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 1 10 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 1 3 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 1 4 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 3 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 6 7 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 0 15 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

4 Adrej Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 1 5 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
Installation de maternité est nouvellement crée. Ajustement de quantité en tenant compte de
nombre d’accouchement.

CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 1 10 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.

CS-14 C-13
ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE
L'UTERUS

1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 1 3 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 1 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 1 5 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Installation de maternité est nouvellement crée.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 3 7 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 0 15 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × × ○ × ー × Installation d’opération n’existe pas.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

5 Ayoun Senane Matériel destiné à la maison d'accouchement
DR

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 1 5 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ Installation de maternité est nouvellement crée.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ Installation de maternité est nouvellement crée.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.

CS-14 C-13
ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE
L'UTERUS

1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 1 5 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ Installation de maternité est nouvellement crée et accouchement/traitement seront renforcés.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ Installation de maternité est nouvellement crée et accouchement/traitement seront renforcés.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 1 7 2 Renouv・Nouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 2 15 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 2
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 Nouveau ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 Nouveau × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 Nouveau × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

6 Boulemane HL Matériel destiné à la maternité hospitalière
HL

HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 2 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 0 0 0 2 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-07 COELIOSCOPE 1 0 0 1 0 ー ○ × × ○ ○ ー × Utilisation très rare à la maternité.
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × Utilisation très rare de fonction Doppler.
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas. ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE 0 0 0 1 0

ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas. ○
HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 4 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 2 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 1 6 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 0 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de traitement.
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de traitement.
HS-29 H-25 COUVEUSE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 20 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-33 CONCENTRATEUR D'OXYGENE GM 1 0 0 1 0 Nouveau × × ○ ○ ○ ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 0 0 1 1 0 Renouvell't × × ○ ○ ○ ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Installation de maternité est nouvellement crée. Ajout 1, renouvell't 1.
HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 10 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-39 H-33 LIT D'HOPITAL 3 0 12 30 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Tenir compte de nombre de lit de douleur d’enfantement et de reprise. ○
HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’utilisation à maternité.
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー × × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 1 1 1 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1. ○
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NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't
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Qt exist. NECESSI
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NIV. TECK
Coût d’

entretien

6 Boulemane HL Autres matériels
HL OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

7 Skoura Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 2 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 1 1 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Installation de maternité est nouvellement crée.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de traitement.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Installation de maternité est nouvellement crée et accouchement/traitement seront renforcés.
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 4 7 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 3 15 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est neuf et n’est pas utilisé depuis 3 ans.
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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8 Guigou Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 3 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー ×
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 2 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × × ー × Médecin de la maternité nest pas affecté.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 3 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 1 2 3 0 ー ○ × ○ ○ × ー ×
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 1 3 2 Nouv・Renouv ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de traitement.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 2 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 1 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 3 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 2 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 2 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 4 7 3 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 5 15 2 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de patients.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー × Matériel existant est neuf et n’est pas utilisé depuis 3 ans.
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー ×

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 Nouveau ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×

9/40



 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

9 La Marche Vert Matériel de laboratoire
HGP/MA

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 1 1 2 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 1 0 3 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ × Déjà distribué.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ × Déjà distribué.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ × Déjà distribué. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ○ × Déjà distribué.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ○ × Déjà distribué.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
OT-08 A-06 VEHICULE MOBILE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 Sidi Boujida Autres matériels
CSCA

OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×

11 Ibn Al Khatib Matériel de laboratoire
HGP/MA

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 3 0 3 4 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 30 tube d’essai pour mesure inclus. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 2 0 2 3 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○
LA-06 L-04 PHOTOMETRE A FLAMME 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 1 2 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 1 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 4 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × Utilisation très rare de fonction Doppler.
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 9 0 0 20 9 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
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12 Al Ghassani Matériel de laboratoire
HGR/MA

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 17 2 2 4 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 30 tube d’essai pour mesure inclus. ○
LA-02 AUTOMATE DE BIOCHIMIE 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe et matériel existant est encore neuf.
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 0 2 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe et matériel existant est encore neuf.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 10 0 5 3 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 2 2 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 0 4 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
LA-14 L-12 AUTOCALVE DE STERILISATION 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-15 L-13 ETUVE POUPINELLE 1 2 2 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 4 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE

2 1 1 1 1
Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 9 0 0 20 9 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
Autres matériels
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 1 4 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

OT-07 A-05 BOITES A OUTILS POUR LA MAINTENANCE 1 0 1 0 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Direction provinciale de gestion et d’entretien se situe à l’intérieur de l’hôpital même si elle n’
appartient pas à l’hôpital.

13 Khenifra
HGP/MA Matériel de laboratoire

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 7 0 4 4 4 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 tube d’essai pour mesure inclus. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 4 0 3 3 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 PHOTOMETRE A FLAMME 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 0 4 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
LA-14 L-12 AUTOCALVE DE STERILISATION 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-15 L-13 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de quantité d’instrument à nettoyer. ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 8 0 0 20 8 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

14 Midelt Matériel destiné à la maternité hospitalière
PSP/MA

HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 7 0 2 10 7 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 3, renouvellement 2.
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 3 1 1 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー ×
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 2 0 1 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 1 1 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie.　Le no. de plan sera
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 COELIOSCOPE 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ー × Utilisation très rare à la maternité.
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 4 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation très rare de fonction Doppler.
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie. ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 3 0 0 2 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 3 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE 1 0 0 1 0

ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie. ○
HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 4 0 2 4 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 3 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 8 0 0 6 6 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 8 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 COUVEUSE 2 0 1 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 5 0 0 20 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-33 CONCENTRATEUR D'OXYGENE GM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie.
HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie.
HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie.
HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 7 0 2 4 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 3, renouvellement 2.
HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 4 0 2 10 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 2.
HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 8 0 3 4 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 3, renouvellement 3.
HS-39 H-33 LIT D'HOPITAL 8 0 8 30 8 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Tenir compte de nombre de lit de douleur d’enfantement et de reprise. ○
HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie.
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de fréquence d’utilisation.
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie.
HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune de salle d’opération avec la section de chirurgie.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Utilisation commune  d’opération avec la section de chirurgie. ○
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

14 Midelt Autres matériels
PSP/MA OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 5 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Déjà distribué.

OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Activités de vulgarisation/éducation ne sont pas effectuées.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Activités de vulgarisation/éducation ne sont pas effectuées. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Activités de vulgarisation/éducation ne sont pas effectuées.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Activités de vulgarisation/éducation ne sont pas effectuées.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×

15 Mrirt Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSUA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 3 0 3 5 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 2 2 2 2 0 ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 3 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 2 0 1 3 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 4 0 3 10 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 4 0 1 3 3 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de traitement.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 2 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 5 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 3 0 3 5 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 4 0 3 5 4 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 3 0 2 2 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 4 0 0 2 4 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 0 7 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 4 0 5 15 4 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 2 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 3 0 0 4 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas. ○

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

16 Oumana Matériel destiné à la maison d'accouchement
DR

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 1 5 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de traitement. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 1 7 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 0 15 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien  et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Véhicule de Direction de santé de la préfecture peut être utilisé.
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NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 
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NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
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TE

NIV. TECK
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17 Tighsaline Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 3 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre de consultation.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 1 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 2 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 4 7 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 3 15 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー ○ × ○ × × ー × Pas de médecin de maternité.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
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18 Tounefite Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 2 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 1 10 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1 jeu, renouvellement d'1 jeu.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 1 3 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1 jeu, renouvellement d'1 jeu.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 2 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 2 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Installation de maternité est nouvellement crée.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 5 7 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 3 15 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Installation de maternité est nouvellement crée.
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est neuf et n’est pas utilisé depuis 3 ans.
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ×
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19 Boumia Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 1 5 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Installation de maternité est nouvellement crée.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 1 10 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1 jeu, renouvellement d'1 jeu.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 1 3 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1 jeu, renouvellement d'1 jeu.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 2 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 4 7 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 2 15 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est neuf et n’est pas utilisé depuis 3 ans.
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ ○ × × ー × Difficulté d’entretien  et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
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20 El Hajeb
HL Matériel de laboratoire

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 1 1 2 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 1 2 1 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
LA-15 L-13 ETUVE POUPINELLE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de quantité d’instrument à nettoyer. ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 4 0 3 10 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○  3 sont renouvellement, 1 est nouveau.
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 2 0 1 1 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 0 0 0 2 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 COELIOSCOPE 1 0 0 1 0 ー ○ × × ○ ○ ー × Pas de médecin de maternité.
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × Pas de nécessité de fonction doppler.
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ × × ○ × ー × Pas de médecin de maternité.
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas. ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE 0 0 0 1 0

ー ○ × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas. ○
HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 3 0 1 4 3 Renouv・Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement et de l’espace de salle
d’accouchement.

HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Difficulté d’entretien  et de gestion existeet l’opération n’est pas effectuée.
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 2 0 1 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 6 0 2 6 6 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 0 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 1 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 6 0 1 2 2 Renouv・Ajout ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 COUVEUSE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement anormal.
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 3 0 0 20 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en faisant pendant de quantité de lit de patients.
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 2 0 1 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-33 CONCENTRATEUR D'OXYGENE GM 1 0 0 1 0 ー × × ○ × × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 0 0 0 1 0 ー × × ○ × × ー × Sera utilisé en tant que réserve de bouteille d’oxygène.
HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 4 0 2 4 4 Renouv・Ajout ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 2, renouvellement 2.
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20 El Hajeb HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 3 0 1 10 3 Renouv・Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Matériel existant fabriqué à la main.
HL HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 4 0 3 4 4 Renouv・Ajout ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 3.

HS-39 H-33 LIT D'HOPITAL 8 9 0 30 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○
HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ × × ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 0 ー ○ × ○ × × ○ × Installation d’opération n’existe pas.
HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Installation d’opération n’existe pas.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ △ ×
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21 20 Aout Azrou
PSP/MA Matériel de laboratoire

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 2 0 4 4 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 30 tube d’essai pour mesure inclus. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 1 0 4 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 PHOTOMETRE A FLAMME 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 0 2 2 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
LA-15 L-13 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 3 0 0 20 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajustement de quantité en tenant compte de nombre d’accouchement.
Autres matériels
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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22 Ifrane Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSC

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × × ○ ー × Pas de médecin de maternité.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 4 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 1 10 2 Renouv・Ajout ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout d'1 jeu, renouvellement d'1 jeu.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 0 6 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 0 15 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 1 0 ー ○ ○ ○ × × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Véhicule d’hôpital préfectoral peut être utilisé sous certaines conditions.
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23 My Ali Cherif
HGP/MA Matériel de laboratoire

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 6 0 3 4 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 tube d’essai pour mesure inclus. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Matériel dont le nombre supérieur à ceux d’analyses possédé. Parmi eux, 2 sont neufs.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 4 0 3 3 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 PHOTOMETRE A FLAMME 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 1 2 1 0 ー ○ × ○ × × ー × Matériel existant est suffisant.
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 4 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 10 0 0 20 10 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autres matériels
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 0 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ○ ×
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24 Sidi Said
HSR/MA Matériel de laboratoire

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 4 0 0 4 4 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 tube d’essai pour mesure inclus. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Difficulté d’entretien  et de gestion existe.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 3 0 0 3 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 PHOTOMETRE A FLAMME 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 8 0 0 10 8 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 3 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Le no. de plan sera H-39.

HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-07 COELIOSCOPE 1 0 0 1 0 ー × × × ○ ○ ー × Utilisation très rare à la maternité.
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × Pas de nécessité de fonction doppler.
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 3 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE 1 0 0 1 1

Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 5 0 0 4 4 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 10 0 0 6 6 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 10 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 COUVEUSE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 6 0 0 20 6 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 3 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-33 CONCENTRATEUR D'OXYGENE GM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Nouvelle installation d’opération unique à la maternité, et alim. de gaz existe.
HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Nouvelle installation d’opération unique à la maternité, et alim. de gaz existe.
HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 1 2 0 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 8 0 0 4 4 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 5 0 0 10 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 9 0 0 4 4 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23/40



 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION

NO. NO. No. Désignation Qt Qt CATEGORIE BUT Système Remarques Changement de 

D'ET. REQUETE PLAN En service Vetust demande plan UTIL d’entretien désignation
NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
requis

Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

24 Sidi Said HS-39 H-33 LIT D'HOPITAL 13 0 0 30 13 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
HSR/MA HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Temps de séchage long, pas efficace.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー ×
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 0 2 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Véhicules existants sont suffisants.
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25 Mohamed V
HGR/MA Matériel de laboratoire

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 11 0 3 4 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1. ○

LA-02 AUTOMATE DE BIOCHIMIE 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 2 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Difficulté d’entretien et de gestion existe.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 7 0 5 3 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Y compris 5 pipette de chaque pour globule rouge et blanc. ○

LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 3 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 0 3 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 1 4 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 0 0 5 5 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang. ○
LA-14 L-12 AUTOCALVE DE STERILISATION 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-15 L-13 ETUVE POUPINELLE 1 0 2 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autres matériels
OT-07 A-05 BOITES A OUTILS POUR LA MAINTENANCE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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26 Guelmim Matériel de laboratoire
HGP/MT

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 2 14 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー × Matériel existant est suffisant.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 1 8 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Renouvellement 1.
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 1 0 5 4 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 1 Jeu est composé 1 pour tube d’essai 1 pour tube dilution de sang.. Ajout 4. ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 4 0 3 4 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 3.
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 2 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Le no. de plan sera H-39.

HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE

1 0 0 1 1
Nouveau

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 2 1 0 2 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 2 5 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 4 0 3 6 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 3.
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 2 0 2 3 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 4 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-29 H-25 COUVEUSE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 4 0 0 4 4 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 2 3 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 5 0 2 4 4 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 2, renouvellement 2.
HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ △ × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 10 sortes (1 pièce de chaque). Renouvellement 1. ○
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26 Guelmim Autres matériels
HGP/MT OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.

OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 3 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 2 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Véhicules existants sont suffisants.
OT-07 A-05 BOITES A OUTILS POUR LA MAINTENANCE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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27 Taghjite Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 1 1 3 1 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 1 0 2 0 Renouvell't ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 Nouveau ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 1 0 10 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 1 4 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 1 0 5 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (1 pièce de chaque). Ajout 1, renouvellement 1.
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 4 6 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2. Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 1 0 15 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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28 Fask Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSC

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 0 6 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 0 15 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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 8．TABLEAUX D'EXAMEN DES ÉQIPEMENTS PAR INSTALLATION
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NOM D'ETABLISSEMENT Q’té Juge't

No.
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Qt exist. NECESSI
TE

NIV. TECK
Coût d’

entretien

29 Ifrane Guelmim Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSCA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 1 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 1 0 10 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 3 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 2 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 1 4 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (1 pièce de chaque). Ajout 1, renouvellement 1.
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 6 6 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.Utiliser les lits d’hôpital lors de douleur de l’enfantement. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 1 0 15 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Renouvell't

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.

A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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30 Hassan Ⅱ
HGP/MT Matériel de laboratoire

LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 2 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ × ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 1 2 0 8 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-06 L-04 PHOTOMETRE A FLAMME 1 1 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 1 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 5 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 3 4 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 1 0 2 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 1 2 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Le no. de  plan sera H-39.

HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-07 COELIOSCOPE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ × ー × Pas de nécessité constatée en tenant compte de niveau technique et coût de gestion et d’
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 ー × × × × × ー × Pas de nécessité constatée en tenant compte de contenu d’activité.
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE

1 0 0 1 1
Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 2 1 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 1 2 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 2 3 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 2 0 1 3 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-29 H-25 COUVEUSE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 2 10 0 20 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-33 CONCENTRATEUR D'OXYGENE GM 1 1 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
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30 Hassan Ⅱ HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
HGP/MT HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 3 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 3 0 3 4 3 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Renouvellement 1. ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-06 A-04 AMBULANCE 2 2 0 2 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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31 El Outia Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSU

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 1 0 3 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 2 1 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 0 10 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 1 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 1 0 5 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 0 5 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (1 pièce de chaque). Ajout 1, renouvellement 1.
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 0 0 6 3 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 3. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 0 15 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 0 1 1
Nouveau

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Nouveau 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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33 Foum Zguid
HL Matériel destiné à la maternité hospitalière

HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout1, renouvellement 1.
HS-02 H-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 1 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-04 H-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-05 H-39 BISTOURI ELECTRIQUE MOBILE 0 0 0 2 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-07 COELIOSCOPE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
HS-08 H-06 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-09 ECHOGRAPHE AVEC DOPLER 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité constatée en tenant compte de contenu d’activité.
HS-10 H-07 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ○ × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
HS-11 H-08 ELECTROCARDIOGRAPHIE A 3 PISTES 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-12 ELECTROCARDIOSCOPE SUR CHARIOT MOBILE ー 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Demandes sont reprises.
HS-13 H-09 DISPOSITIF D'ASPIRATION A TYPE TUYAUTERIE 0 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas ○
HS-14 H-10 KIT REANIMATION ADULTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-15 H-11 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-16 H-12 LARYNGOSCOPE COMPLET 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-17 H-13 OXYMETRE+CAPTEUR DE POULS 0 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas

HS-18 H-14
APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC RESPIRATEUR ET
CAPNOGRAPHE

0 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー ×
Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
prévue. ○

HS-19 H-15 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 1 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-21 H-17 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-22 H-18 TABLE D'OPERATION POUR CHIR. GEN ET GYN 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-23 H-19 TENSIOMETRE AUTOMATIQUE 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-24 H-20 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ △ × Matériel existant est suffisant.
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 3 6 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 0 0 0 3 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-29 H-25 COUVEUSE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-30 H-26 BERCEAU PLEXIGLAS 1 0 0 20 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-31 H-27 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-32 H-28 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-33 CONCENTRATEUR D'OXYGENE GM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité constatée en tenant compte de niveau technique et coût de gestion et d’
HS-34 CONCENTRATEUR D'OXYGENE PM 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
HS-35 H-29 ECLAIRAGE OPERATOIRE+SATELLITE ET SECOURS 0 0 0 1 0 ー × × ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-36 H-30 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 4 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
HS-37 H-31 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 1 0 10 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-38 H-32 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1, renouvellement 1.
HS-39 H-33 LIT D'HOPITAL 3 3 0 30 0 ー ○ × ○ ○ ○ × × Matériel existant est suffisant. ○
HS-40 H-34 APPAREIL DE DESINFECTON / NEUTRAILISATION 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-41 H-35 AUTOCLAVE DOUBLE FACE ET ADOUCISSEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
HS-42 H-36 ETUVE POUPINELLE 1 1 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-43 H-37 LAVABO ASEPTIQUE POUR 1 POSTE 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas néccesaire étant donné que la construction de nouvelle salle d’opération n’est pas
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33 Foum Zguid HS-44 SECHE MAIN 2 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.
HL HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ × × Matériel existant est suffisant.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ × × Matériel existant est suffisant. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ × × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ × × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 Fam El Hisn Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSUA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 0 1 3 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout1, renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 1 0 10 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 1 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 1 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout1, renouvellement 1.
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (1 pièce de chaque). Ajout 1, renouvellement 1.
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 5 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 1 0 15 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 1 0 4 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Renouvell't

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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35 Akka Matériel destiné à la maison d'accouchement
CSUA

CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 1 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 1 0 10 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 2 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 1 1 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 1 0 5 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 2 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (1 pièce de chaque). Ajout 1, renouvellement 1.
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 3 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 2 15 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout1, renouvellement 1.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Renouvell't

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 1 0 3 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 1 0 ー ○ ○ × ○ ○ ー × Comme le médecin de la maternité est absent, pas nécessaire.
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 1 0 10 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 2 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ○ Matériel existant est suffisant.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー ○ Matériel existant est suffisant. ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 0 0 4 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 0 0 5 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 0 2 5 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (1 pièce de chaque). Ajout 1, renouvellement 1.
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 2 0 6 1 Ajout ○ × ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1. ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 0 15 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 2.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout1, renouvellement 1.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 3 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Renouvell't

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 ー × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 0 1 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 1 1 0 2 0 Ajout ○ × ○ ○ ○ ー × ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 0 0 0 1 0 Nouveau × ○ ○ ○ × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 1 1 0 6 0 Ajout ○ × ○ ○ ○ ー × ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 1 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 0 1 2 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout1, renouvellement 1.
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 1 0 5 4 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 4. ○
LA-15 L-13 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Matériel de laboratoire
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-05 AMBULANCE 2 3 0 2 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
OT-08 A-06 VEHICULE MOBILE 1 0 0 0 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CS-01 C-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 1 1 3 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-02 C-02 ASPIRATEUR ELECTRIQUE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-03 C-03 BALANCE PESE BEBE 1 1 1 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-04 C-04 BALANCE PESE-PERSONNE 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-05 C-05 DETECTEUR DU POULS FOETAL 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-06 ECHOGRAPHE SIMPLE 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-07 C-06 KIT DE REANIMATION DU NOUVEAU-NE 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-08 C-07 STETOSCOPE DE PINARD EN ALUMINIUM 2 1 0 10 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-09 C-08 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-10 C-09 TABLE D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Renouvellement 1.
CS-11 C-10 TOISE MURALE TYPE ADULTE 1 0 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 1.
CS-12 C-11 VENTOUSE OBSTETRICAL ELECTRIQUE 1 1 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-13 C-12 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 0 2 10 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2.
CS-14 C-13 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-15 C-14 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
CS-16 C-15 COUVEUSE PORTATIVE 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-17 C-16 TABLE CHAUFFANTE POUR LE NOUVEAU-NE 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-18 C-17 BERCEAU PLEXIGLAS 1 2 0 3 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
CS-19 C-18 CHAISE ROULANTE 1 1 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-20 C-19 CHARIOT BRANCARD 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
CS-21 CONCENTRATEUR 02 PM 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-22 C-20 ENSEMBLE DE TRAITEMENT 1 1 1 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-23 C-21 CHARITO A TRAITEMENT 1 1 0 4 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
CS-24 C-22 LAMPES D'EXAMEN HALOGENE 2 1 0 5 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
CS-25 C-23 POTENCE A SERUM SUR ROULETTES 1 2 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-26 C-24 TABLE A INSTRUMENT A ROULETTE 2 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nouveau 1.
CS-27 C-25 PLATEAU, INOX 2 0 0 2 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (1 pièce de chaque).
CS-28 C-26 LIT D'HOPITAL 3 2 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○
CS-29 C-27 BASSIN DE LIT 2 0 1 15 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Quantité est déterminée après examen de nombre de patient. Ajout 1, renouvelement 1.
CS-30 C-28 ETUVE POUPINELLE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS-31 FLACON LAVEUX A GAZ 1 0 0 8 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation. ○
CS-32 C-29 MACHINE LAVANTE SECHANTE 1 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
CS-33 C-30 SEAU AVEC COUVERCLE ET PEDALE 2 0 1 4 2 Ajout・Renouv ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout1, renouvellement 1.
CS-34 SECHE MAIN 1 0 0 1 0 ー × ○ ○ ○ ○ ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation.

CS-35 C-31
ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION, POUR
CENTRE DE SANTE

2 0 1 1 1
Renouvell't

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 jeu est composé de 3 sortes (2 pièces de chaque). Renouvellement 1. ○

Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 0 0 1 0 Nouveau × ○ × × × ー × Pas de nécessité après examen de but d’utilisation et coût de gestion et d’entretien.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 0 0 1 0 Nouveau × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 0 0 1 0 Nouveau × ○ ○ ○ ○ ー × Document de vulgarisation/éducation de matériel est rare.
OT-06 A-04 AMBULANCE 1 0 1 2 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
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LA-01 L-01 APPAREIL DE SEDIMENTATION DE WESTERGREEN 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × ○
LA-03 AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 0 1 0 1 0 ー × × ○ ○ × ー × Matériel existant est suffisant.
LA-04 L-02 CELLULE DE THOMAS 1 2 0 8 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Ajout１台 ○
LA-05 L-03 PH METRE 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-07 L-05 SPECTROPHOTOMETRE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-08 L-06 BAIN MARIE 1 2 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-09 L-07 AGITATEUR 1 1 0 8 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-10 L-08 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE AVEC ROTOR ETOILE 1 4 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-11 L-09 BEC MEKER AVEC VEILLEUSE FLAMME 2 1 0 4 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
LA-12 L-10 DISTILLATEUR 1 0 1 1 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LA-13 L-11 PORTOIR POUR TUBE A ESSAI 5 3 2 5 2 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Renouvellement 2. ○
LA-15 L-13 ETUVE POUPINELLE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
LA-16 L-14 GOUPILLONNEUSE POUR INSTRUMENTS EN VERRE 1 0 0 2 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1. ○
Matériel destiné à la maternité hospitalière
HS-01 H-01 APPAREIL A TENSION POUR ADULTES+STETOSCOPE 2 1 0 4 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
HS-03 H-03 BALANCE PESE BEBE 1 1 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-06 H-05 CARDIOTOCOGRAPHE (MONITORING) 1 0 0 1 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HS-20 H-16 TABLE D'ACCOUCHEMENT 1 2 0 2 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-25 H-21 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'ACOUCHEMENT NORMAL 2 3 0 6 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
HS-26 H-22 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'OPERATION 2 0 0 3 2 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveaux 2.
HS-27 H-23 ENSEMBLE DE BOITES POUR L'EVACUATION DE 1 0 0 3 1 Nouveau ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Nouveau 1.
HS-28 H-24 ENSEMBLE DE BOITES POUR LA PETITE CHIRURGIE 2 1 0 2 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ Ajout 1.
HS-45 H-38 ENSEMBLE DE BOITES POUR STERILIZATION 2 1 0 1 1 Ajout ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ajout 1. ○
Autres matériels
OT-01 A-01 ORDINATEUR ET IMPRIMANTE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-02 A-02 MONITEUR VIDEO 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-03 A-03 MAGNÉTOSCOPE 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant. ○
OT-04 PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES ET ÉCRAN 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-05 RÉTROPROJECTEUR 1 1 0 1 0 ー ○ × ○ ○ ○ ー × Matériel existant est suffisant.
OT-06 A-04 AMBULANCE 2 1 1 2 1 Renouvell't ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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